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Daiyezy: . Dostowa spregiu medycznego w ramach profek pn, Dafinaasoweaite zakupn speoptin medpesiega ale
Szpitainego Oddsiaty Ratmkowega w ,, Poddgbickim Cemrum Zdrowia " Sp. 2 0.0, w Paddghicach™
PCEEPGII 08

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycenia 2004 r. Prawo Famdwich Publicznych
{Dz U, z 2018 r., poz. 1986 z péén. zm.) Poddgbickie Centrum Zdrowia™ Sp. z 0.0, pedaje odpowiedzi na
pytania dotyczgee postanowied ogloszenia o zamdwieniu i Specyfikacji Istotnyeh Warunkdw Zamdwicnia na
Dastawn spregiv medyermege w ramach projekiu pn, Dofinansowante zakupu spragh migdveInege dia Sxpitalnege
Oddziaty Ratunkowege w . Poddpbickim Centrim Zdrowia " Sp. 2 e.o. w Poddgbicach”

Pytanic 1. Pakiet nr 2 pkt 23 - Czy Zamawiajqcy dopusci wysokicj klasy defibrylator z metronomem
zaprogramowanym i pracujgeym zgodnie z wytycznymi Europejskie] Rady Resuscytaci?
Odpowieds: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanic 2.  Pakiet nr 2 pkt 27 - Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy defibrylator dwufazowy
posiadajgcy 23 stopienie energii defibrylacji?
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Pytanie 3.

Pytanie 4,

Pytanie 5.

Pytanie 6.

Pytanie 7,

Pytaniz 8.

Pytanie 9,

Pytanie 10.

Pytanie 11,

Pytanie 12,

Pytanie 13,

DdpowiedE: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pakiet nr 2 pkt. 28 - Czy Zamawiajacy dopudci wysokiej klasy defibrylator dwulnzowy o
crasie ladowania 63 dia 200 J7
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pakiet nr 2 pkt. 38 - Czy Zamawiajacy -:ﬂ:upu_{ci wysokiej klasy defibrylator z mozliwodcig
wemocnienia sygnaly EKG w zakresie x0.5, x1, x1.5, 52, x37
Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pakiet nr 2 pkt. 41 - Czy Zamawiajacy dopuici wysokiej klasy defibrylator dwufazowy o
natgdeniu pragdu stymulacji w zakresie 0 - 140 mA?

Odpowied#: Zamawiajycy dopuszeza wysokiej klasy defibrylator dwufazowy o natgeniu
pridu stymulacji w zakresie 0 — 140 mA.

Dotyczy pakiet nr 3 Czy Zamawiajacy dopudci do przetargu wysokicj klasy respirator o wadze
14,8 kg i wymiarach 44 em (s2), 36 cm (g), 25 cm (w)?
Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr | - Ze wzgledu na funkcjonalnosé, bezpieczenstwo | komfort obslugi, czy
Zamawiajgcy bedzie wymagat aby kardiomonitor byl wyposazony w uchwyt dcienny lub
podstawg jezdng?

Odpowied#: Zamawiajgcy dopuszcza aby kardiomonitor byl wyposazony (ylko w uchwyt
scienny bez podstawy jednej.

Dot. Pakiet nr 7 - Czy Zamawiajqey dopudci videolaryngoskop o nastepujgcych paraimetrach
techniczryeh:

- dostarczany w estetycanej walizce

- kolorowy, dotykowy monitor o przekatne] 3,5, oraz wysokiej rozdzielczodci 640 x 480

- moliwodd obracania monitora w dwéch plaszczyznach

- kt pola widzenia kamery: 60°

- zakres roboczy: 20 -~ 100 mm

- Iyzki laryngoskopowe o specjalnym kszalcie ulatwiajgeym intubacje trudnych drig
oddechowych

- caztery rozmiary hydek: 55 (neonatologiczna), S (pediatryczna), M (drednia), L (duza)

- modliwose stosowania tyzek jednorazowego | wielorazowego uzytku (do 10 sterylizacji)

= irddbo swiatla: dioda LED, | 000 lusdw, S000K

- podgrzewana optyka zapobiegajaca kamery

- wiclorazowa prowadnica do trudnych intubacji z ruchoma kofcowks, do rurek w rozmiarze
6,5 do 8,5 mm7

Odpowied#: Zamawiajgcy dopuszeza.

Dotycz Pakiet nr 2 ad. 27 - Czy Zamawiajgcy dopusci defibrylator z min. 23 dostepnymi
poziomami energii?

Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pakiet nr 2 ad. 35 - Czy Zamawiajacy dopudci defibrylator, w ktorym autotesty odbywajg sie:
przy uruchomieniu, podczas pracy, recznie na zgdanie uzytkownika?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pakiet nr 2 ad. 37 - Czy Zamawiajacy dopusci zakres pomiaru tetna: 25-240 wmin?
Odpowicd#: Zamawiajgcy dopusseza. :

Pakiet nr 2 ad. 38 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zakresu wzmocnienia svenalu
EKG - 5 poziomiw wzmaocnienia 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/My
Odpowied#: Famawiajgey dopuszeea,

Pakiet nr 2 ad. 40 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszezenie czestotliwodci sivmnilacii w
zakresie 30=1 80 imp/min.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszeza.




Pytanie 14,

Pyianie 15.

Pytanie 16,

Pyianie 17,

Pyitanie 18,

Pytanie 19,

Pytanie 20,

Pytanie 21,

Pytanie 22,

Pytanic 23,

Pytanie 24,

Pakiet nr 2 ad., 44 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajgcy bedzie bezwzglednic
wymagad mozliwosict rozbudowy modutu BEiCO2 wo siedzibie Zamawiajgeego, bex
koniecanodci wysylania spragtu do serwisu / producenta?

Ddpowiedi: Zamawiajgcy dopuszeza wystanie spragiu do serwisu lub producenta.

Pakiet nr 4 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie aparatu do szybkiego przetaczania
phyndw o nastgpujgcych parametrach: , Aparat do szybkiego preetaczania plyndw infuzyjnych
wiclokrotnego uzytku przezroczysty, umodliwiajgcy widocmodé plynu z kazdej strony.
Mankiet z manometrem umieszczonym w gomej czefci, zakres min. 0-700 mmHg. Od
mankietu odchodzi dren lpczacy gruszke z zaworem rgoznym szybkicj deflacji. Calodé
pozbawiona lateksu, Mankiet dostepny w dwich rozmiarach: dia butelek o pojemnodci 500 ml
lub 1000ml. Rodzaj mankietu Zamawiajgcy okresli na etapic zamdwicnia™

Odpowied#: Zamawiajgey dopuszcza,

Pakiet nr 8 ad. 22 - Czy Zamawiajacy dopubei aparal do powierzchniowego ogrzewania
pacjenta £ min. 4 zakresy temperatur pracy urzgdzenia: tylko dmuchawa (temperatura
obojetna), 32,2; 37,8; 43,3°9C.?

Ddpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza,

Pakict nr 8 ad. 23 - Prosimy Zamawiajjcego o dopuszezenie aparatu z niskim przeplywem
powictrza, nie powodujacy zbgdnych pradéw powietrenych. Akceptowalny zakres przeplywu
powictrza: 740 - 9801/min. Glodnodd urzpdzenia: 53 dB

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszeza.

Pakiet nr 8 ad. 26 - Czy Zamawiajgcy ma na mysli i bedzie wymagaé podwdjny system
mbezpicczenia przed przegrzaniem urzgdzenia, Pierwsze rzaberpieczenie przy temp. (na
wyjiciu powietrza z wea grzewczego) 52 +/- 3 s1.C - alarmy oraz wylgczenie ogrzewania i
wentylatora, Drugie zabezpicczenie prey temp, 64 s1.C - catkowite wylgczenie urzadzenia,
Odpowied#: Zamawiajgcy dopuszcza,

Pakiet nr 8 ad. 27 - Czy Zamawinjacy bedzie wymagad metody ogrzewania podwdijnie
filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urzgdzeniu grzewczym, 2. filir w kolderce groewczej?
Urzgdzenie wyposatone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pakiet nr & - Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy Zamawiajgcy wymaga aparatu do
powierzchniowego ogrzewania pacjenta ze spodnig czgéeia obudowy wykonanej z aluminium,
odpomej na uszkodzenia mechanicane?

Ddpowiedd: Famawiajgey dopusscea.

Czy Zamawiajacy bedzie wymogaé dostgpnodci kolderek grzewczyeh w min. 9
typach/rozmiarach: kolderka na cabe ciato dla dorostych, kolderka pod ciato dla doroshych,
kolderka na dolng czgdé cialn u dorostych, kolderka na gémag credé ciala dla dorostych,
kobderka na tors dla doroshych, kolderka pediatryczna (jako kobderka na cale ciabo), kobderka
noworodkowa'wezedniacza z kohierzem greewczym otaczajgcym pacjenta, kobderka w formie
tuby grzewczej dla dorostych, sterylna greewcza kolderka do stosowania przy zabiegach
kardiochirurgicenych?

Odpowied#: Zamawiajgcy wymaga dwa rozmiary dla dzieci i doroskych,

Pakict nr & pki. 21: prosimy o dopuszczenie znsilania 220-240 V-, 50060 Hz, maks. 6 A.
Odpowieds: Zamawiajacy dopuszcza.

Pakict nr & pki, 22; Prosimy o dopuszceenie 4 zakresdw regulacji temperatury 32°C £ 38°C f
43°C [ emperatura pokojowa | 2-stopniowe] regulac)i predkodel proephrwu powictrza,
Odpowied#: Zamawiajgcy dopuszcz.

Pakict nr & pkt. 23 - Prosimy o dopuszczenie dwoch zestawdw regulacji preeplywu powictrza
wysoki okolo 1275 Umin i niski okolo 793 Vmin oraz maksymalnego poziomu hatasu na
poziomie 60 dB,

Ddpowiedd: Zamawiajgcy dopuszcza,




Pyvianie 25.

Pytanie 26.

Pytanie 27,

Pytanic 28,

Pytanie 29,

Pytanie 30,

Pytamie 31,

Pytanie 32.

Pytanie 33,

Pytanie 34.

Pytanie 35,

Pytanie 36,

Pytanie 37.

Pakiet nr 8 pki. 24 — Czy Zamawiajgcy uzna warunek za spemniony, jedeli urzadzenic bedzie
spelmiaé normy: EN 60601-1-2 oraz EM 60601-1.

Odpowiedd: Famawiajgcy uma warunck za spelniony jedeli urzgdzenie bedzie spelniac
normy: EN 60601-1-2 oraz EN 60601-1.

Pakiet nr & pkt. 26 - Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia przy temp. = 55°C, z
automatycznym wylgczeniem grzejnika i Aventylatora.
DdpowiedE: Zamawiajgey dopuszcza.

Pakiet nr & pkt. 27 - Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposakone w filtr HEPA 0,2 pm?
Odpowied#: Zamawiajgey dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 1 pkt. V146 - Czy zamawiajjcy dopusci do postgpowania kardiomonitor
wyposaony w alarmy bezdechu regulowane w zakresie min. 10-40 sekund?
Ddpowied#: Zamawiajgcy dopuszcea.

Dotyczy pakictu nr | pkt. V - Czy Zamawiajgcy dopudci do postgpowania kardiomonitor
pozwalajgcy na monitorowaniec Sp02 w technologii whasnej producenta iMAT, zhieine) w
wynikach do technologii Massimo (potwierdzone badaniami)?

Odpowied#: Famawiajgcy dopuszcza_kardiomonitor pozwalajgcy na monitorowanie SpO2 w
technologii wiasnej producenta iMAT, zbiednej w wynikach do technologii Massimo
{potwierdzone badaniami) po zataczeniu do oferty odpowiedniej dokumentacji.

Dotyczy pakictu nr | pkt. VI359 - Czy Zamawiajgcy dopudei do postgpowania zakres

programowania interwaldw w trybie Auto co najmniej 1-480 minut?

Odpowied#: Zapisy SI'WZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakictu nr | pkt. VL60 - Czy Zamawinjgcy dopusci do postgpowania rozwigzanie bez
funkcji stazy? Rozwigzanic z napelnianym mankietem do wenopunkeji niepotrzebnie wydiuza
czas procedury.

Odpowied#: Zamawiajgcy dopuszcza.

Dotyczy pakictu or 1 pkt. Y162 - Czy Zamawiajgey dopudei do postgpowania kardiomaonitor
wyposadony w niezaledng od pamigci trenddw, pamigd ostatnich minimum 1200 wrymikdw
pomiardw MIBF?

Odpowied#: LZamawiajicy dopuszcz.

Dotyczy pakietu nr 1 pkt. V063 - Czy Zamawiajgey dopudei do postgpowania rozwigzanie
pozwalajgce na monitorowanie dynamicznego cifnienia krwi 2 ostatnich 240 godzin z
rozdzielcoofcia 1 minutowa 2 trendami liczhowymi, tabelarycanymi i graficznymi?
Ddpowiedd: Famawiajgey dopuszcea,

Dotycry pakietu nr 1 pkt. VIILGE - Czy Zamawiajgcy dopudci do postgpowania monitor z
maoEliwodciy pomiary elCO2 w osobiym module?

Odpowiedd; Zamawiajaey dopuszcza,

Detyezy pakietu nr 1 pkt. VIILGY9 - Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania kardiomaonitor
WYpDsSaEONY W o0 najmnie] & niezalednyeh konfiguracji ckranu i granic alarmowych z
maoiliwodcia fatwego ich preefjezania bez wiraty danych pacjenta?

Ddpowieds; Fapisy SIWZE pozostajg bex zmian.

Dotyczy pakietu nr 1 pkt. VIILT3 - Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania kardiomonitor
z wyposazony w mozliwodé 3 stopniowego mawieszania alarmdw: Imin., 2min., Imin.,ome
wylgczenia na stale?

Odpowied#: Zapisy SI'WZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakictu nr 1 pkt. VIILT5 - Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania kardiomonitor
wyposatony w ustawianie glodnodci sygnalizacji alarmowej w zakresie min 5 poziomdw?
Odpowied#: Zamawiajgcy dopuszcza.



Pytanie 18.

Pytanie 19,

Dotyczy pakietw nr 1 pkt. VIILT6 - Czy Zamawiajgey dopusci do postepowania kardiomonitor
Wyposiadony w rgczne ustawianic granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu
monilorowanego pacjenta?

Odpowiedé: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Dotyczy zalgcznika nr 5 do SIWZ — wadr umowy § 7 - Zwracamy si¢ z prosbg o zmnicjszenie
kar umownych do: !

b) w wysokodci 0,5% wartodci brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, ktdrego dotyczy
podstawa naliczania kar umownych, - okredlonego w § 1 wst. 2, w przypadku uchybienia
terminom okredlonym w § | ust. 5 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opddnienia.

Qdpawiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,




