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Dotyezy: ,Dostawy materiafow jednorazowego uzytku, wyrobow medycznych i niemedycznych dia ,Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z
o0.0. w Poddebicach”.

PCZ/2P/3331/7/2019

Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji zapiséw ogtoszenia i SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z pdin. zm.) ,Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z 0.0. podaje odpowiedzi na pytania dotyczace postanowieri
ogloszenia o zamowieniu i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia na , Dostawy materiatéw jednorazowego uiytku, wyrobow
medycznych i niemedycznych dia ,,Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z 0.0. w Poddebicach”:

Pytanie 1. Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie w pakiecie 9 igly do znieczulen podpajeczynéwkowych ze szlifem Quincke 0,7 x
120 mm, 226, jednorazowa typu Spinocan
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 2. Zwracamy sie z prosbg o uszczegdtowienie, czy w pakiecie 5 Zamawiajgcy wymaga kaniuli dotetniczej (Il generacji)
zaktadanej metodg , po igle” wykonanej z podwajnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG powlekanej silikonem, z
zaworem suwakowo-kulkowym FloSwitch (czerwony suwak), skrzydetkami bocznymi z otworami, @ 20 G (1,1 mm) dt.
45 mm, przeptyw: 49ml/min. Igla wprowadzajgca z bocznym nacieciem z otworem w czesci dystalnej. Bez PCV i DEHP.
Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana EtO. Czas utrzymania w naczyniu do 29 dni.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 3. Zwracamy si¢ z prosha o uszczegdlowienie, czy w pakiecie 128 poz. 1 igty biopsyjne do biopsji stercza 18G x 15 cm
kompatybilne z pistoletem firmy Bard typ Magnum zamawiajgcy nie popetnit omytki pisarskiej w parametrze dtugosc
16 cm ? Wedtug naszej wiedzy, igly biopsyjne do biopsji stercza kompatybilne z pistoletem firmy Bard typ Magnum
posiadajg dtugosé 16 cm.
Odpowiedi: Zamawiajacy modyfikuje zapisy pakietu nr 128 poz. 1 w nastepujgcy sposéb:

Sad Rejonowy dla Lodzi - Srédmiescia w Lodzi XX Wydzial Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815
REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapital zatozycielski 2 258 200,00 PLN
RACHUNEK BANKOWY: Bank Spéldzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001



PAKIET NR 128. CPV- 33,14.00.00-3; po modyfikacji WAI?IUM 106,60 zt
Nazwa
handlow
I + ol .. | Cenajedn. | Wartos¢ | Stawka | Wartos$é %
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia Jm. | llosé netto dege VAT (%) | brutto Producent af nr Probki
katalogo
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jednorazowe igly biopsyjne do biopsji
1. | stercza 18FR, dt. 16 cm, do aparatu szt. 100
MAGNUM firmy BARD
Jednorazowe igly biopsyjne do biopsiji
2. | stercza 18FR, dt. 25 c¢m, do aparatu szt. 150
MAGNUM firmy BARD
RAZEM:
Pytanie 4. Pytanie do pakietu nr 234. Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiajacy dopuszcza opakowania po 125 szt. z przeliczeniem ilosci wg.
zapotrzebowania.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 5. Pytanie do pakietu nr 234 - Czy Zamawiajacy dopuszcza papier w kolorze biatym zamiast niebieskiego?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 6. Pytanie do pakietu nr 235 poz. 5 - Czy Zamawiajacy dopuszcza rekaw o wymiarach 125mm x 200 m?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.
Pytanie 7. Pytanie do pakietu nr 236 poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopuszcza opakowania po 500 szt. z przeliczeniem ilodci wg.
zapotrzebowania.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 8. Pytanie do pakietu nr 247 - Czy Zamawiajacy dopuszcza opakowanie 250szt.?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 9. Pytanie do pakietu nr 248 - Czy Zamawiajgcy dopuszcza testy z urzadzeniem PCD wykonanym z aluminium, zgodnym z
wymaganymi normami?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 10. Pakiet nr 260 poz.1-3 - Czy Zamawiajgcy dopuéci podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla najmniejszego

opakowania handlowego zawierajgcego 50 sztuk elektrod?
Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkos¢
opakowania i liczbg opakowar po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do petnych opakowari.

Pytanie 11. Pakiet nr 260 poz.1-3 - Jedli Zamawiajacy nie dopusci wyceny opakowan, prosimy wowczas o dopuszczenie moiliwosci
podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 12. Pakiet nr 260 poz.1 - Czy Zamawiajgcy dopusci elektrody do Holtera o wymiarach 55x40mm. Pozostate parametry bez
Zmian.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 13. Pakiet nr 260 poz.1 - Prosimy o wyjasnienie czy elektroda do Holtera ma posiadaé podiuzne wyciecie bez przecigcia
bokéw elektrody stuzace do przetoienia kabla?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 14. Pakiet nr 260 poz.2 i 3 - Czy Zamawiajgcy dopusci elektrody dla dorostych o wymiarach 42x36mm. Pozostate
parametry bez zmian.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 15. Pakiet nr 260 poz.2 i 3 - Czy Zamawiajacy dopusci elektrody dla dorostych o wymiarach 44x30mm. Pozostate
parametry bez zmian
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 16. Pakiet nr 260 poz.2 i 3 - Czy Zamawiajgcy dopudci elektrody dla dorostych o wymiarach 45x42mm. Pozostate
parametry bez zmian
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.




Pytanie 17.

Pytanie 18.

Pytanie 19.

Pytanie 20.

Pytanie 21.

Pytanie 22.

Pytanie 23.

Pytanie 24.

Pytanie 25.

Pytanie 26.

Pytanie 27.

Pytanie 28.

Pytanie 29.

Pakiet nr 266 poz.1 - Prosimy o informacje czy Zamawiajacy w ww. pozycji oczekuje papieru kompatybilnego czy
oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.
Odpowiedi: Zamawiajacy oczekuje oryginalnego papieru w w/w pozycji.

Pakiet nr 266 poz.3 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG w rozmiarze 80x25.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 266 poz.4 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG w rozmiarze 100x40.
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 266 poz.6 - Prosimy o informacje czy Zamawiajacy w ww. pozycji oczekuje papieru kompatybilnego czy
oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.
Odpowiedi: Zamawiajacy oczekuje oryginalnego papieru w w/w pozycji.

Pakiet nr 266 poz.7 - Prosimy o dopuszczenie ww papieru w rozmiarze 50x100x300 z przeliczeniem wymaganych
ilosci.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony wymog art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP, jesli wykonawca, ktdry nie
naleiy do zadnej grupy kapitatowej, przedstawi stosowne oswiadczenie wraz z ofertq.

Odpowiedi: Nie. Zamawiajacy uzna za spetniony warunek, jezeli Wykonawca ztoizy oswiadczenie dotyczace grupy
kapitatowe] zgodnie z zapisami rozdzialu VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamdéwier publicznych.

Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztoienie formularza ofertowego i formularza cenowego
zawierajgcego tylko pakiety na ktére sktadana jest oferta.
Odpowiedi: Tak, Zamawiajgcy wyraza zgode.

Projekt umowy — par. 3 ust.3 - Prosimy o wydluzenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od
wad do 7 dni roboczych. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych —
przed uznaniem reklamacji istnieje konieczno$é zbadania towaru pod katem jej zasadnosci, odebrania wadliwego
towaru z siedziby Zamawiajacego. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu moze budzi¢ watpliwoéci co do jego
skutecznosci w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa ($wiadczenie niemozliwe — zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu
cywilnego umowa o Swiadczenie niemoiliwe jest niewazna).

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Projekt umowy — par. 1 ust. 2 - Prosimy o okreélenie minimalnego zakresu zaméwienia, to znaczy takiego, do realizacji
ktérego Zamawiajacy bedzie zobowigzany, np. w procencie wartoéci petnego zakresu zamdwienia. Niedopuszczalnym
jest opisywanie zaméwienia bez wskazania tej jego czedci, ktérej realizacja bedzie pewna, a nie opcjonalna. Takie
stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowe] lzby Odwotawczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP
1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzedu Zaméwiesi Publicznych (Opinia prawna: "Prawo
opcji' w ustawie Prawo zaméwieri publicznych - Informator Urzedu zamdwien publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 -
dostepny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 260 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w Pakiecie 260 za opakowanie
jednostkowe po 50 sztuk. llo$¢ zaoferowanych opakowari zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisad wielko$é
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 169 dopusci: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej wtokniny o gramaturze 70g/m2,
nasgczone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar ztozonego gazika 4x4,5cm, a roziozonego 9x12cm, trzykrotnie
ztozone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, dobrze
nasgczone alkoholem-nie za lekko, nie za ciezko?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 169 dopusci: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej widkniny o gramaturze 70g/m2,
nasgczone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar ztozonego gazika 4x4,5cm, a roztozonego 12x12,5cm,
czterokrotnie ztozone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-
kartoniku, dobrze nasaczone alkoholem- nie za lekko, nie za ciezko?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 220 dopusci: Myjka higieniczna migkka dla pacjentdw- wysoka gramatura widkniny:
70g/m2, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasgczona preparatem pielegnacyjnym, wykonana z miekkiego i
chtonnego materiatu, w postaci chusteczek w rozmiarze 30x34cm, 100szt. chusteczek w rolce?



Odpowiedi: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia myjki w formie rekawicy i maodyfikuje zapisy Formularza

asortymentowo — cenowego — Zatgcznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w nastepujacy sposob:

PAKIET NR 220. CPV- 33.14.00.00-3 po modyfikacji WADIUM: 11,00zt
Nazwa
cenia Wartoé¢ | Stawka | Wartosé handlowa/
L.p. Opis przedmiotu zamowienia jom. lloé¢ | jedn. netto | VAT (%) | brutto Producent e Prabki
netto
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Myjka higieniczna migkka dla pacjentow,
jednorazowa, niepodfoliowana,
j, |Wonasgeitng propefatew szt. 5000 2 szt
pielegnacyjnym, wykonana z migkkiego i
chtonnego materiatu, oksztatcie
rekawicy.
Pytanie 30. Czy Zamawiajgcy w Pakiecie 220 dopusci: Myjka higieniczna migkka dla pacjentdw- wysoka gramatura wiékniny:
70g/m2, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasaczona preparatem pielggnacyjnym, wykonana z migkkiego i
chtonnego materiatu, w postaci chusteczek w rozmiarze 34x40cm, 300szt. chusteczek w rolce?
Odpowiedi: Zamawiajagcy wymaga dostarczenia myjki w formie rekawicy i modyfikuje zapisy Formularza
asortymentowo — cenowego — Zatgcznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w nastepujacy sposcb:
PAKIET NR 220. CPV-33.14.00.00-3 po modyfikacji WADIUM: 11,00 zt
Nazwa
€ena | wartost | stawka | Wartosé handlowa/
i j-m. B Prébki
L.p. Opis przedmiotu zamdéwienia jm llo$€ | jedn netto | VAT (%) | brutto Producent i rébki
netto
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Myijka higieniczna miekka dla pacjentdw,
jednorazowa, niepodfoliowana,
1. HER@eReRRl Rrepgratem e szt. 5000 2 szt.
pielegnacyjnym, wykonana z miekkiego i
chtonnego materiatu, oksztatcie
rekawicy.
Pytanie 31. Czy Zamawiajacy w Pakiecie 220 dopusci: Myjka higieniczna miekka dla pacjentdw- wysoka gramatura wtdkniny:
70g/m2, jednorazowa, niepodfoliowana, nienasaczona preparatem pielegnacyjnym, wykonana z migkkiego i
chtonnego materiatu, w postaci chusteczek w rozmiarze 18x25cm, 300szt. chusteczek w rolce? W PRZYPADKU ZGODY
PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga dostarczenia myjki w formie rekawicy i modyfikuje zapisy Formularza
asortymentowo — cenowego — Zafgcznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w nastepujgcy sposdb:
PAKIET NR 220. CPV- 33.14.00.00-3 po modyfikacji WADIUM: 11,00 z¢
Nazwa
L Opls przedmiotu zamdwienia j:-m llosé ](ieedn: B I Producent handlowa/ Prébki
P gl i “| nettoe | VAT (%) | brutto nr
netto
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
Myijka higieniczna miekka dla pacjentow,
jednorazowa, niepodfoliowana,
|, |Bhoasamonapremsraiem: . szt. 5000 2 szt
pielegnacyjnym, wykonana z migkkiego i
chtonnego materiatu, oksztaicie
rekawicy.
Pytanie 32. Pakiet nr 47 - Prosimy zamawiajgcego o dopuszczenie wapna w opakowaniach 5 kg.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zackragleniem w gdre do petnych opakowarn. Prosze wycenié 63
opakowania - w przypadku opakowania o wielkosci Skg.




Pytanie 33.

Dotyczy Pakietu nr 18 - Czy Zamawiajacy dopusci filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o
plisowanej wktadce filtracyjnej, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skutecznodci filtracji bakteryjnej i
wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Thc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym
wymiennikiem ciepta i wilgoci o skutecznosci nawilzania 34,2 mg H20 przy VT=500 ml, dla objetoéci oddechowej 200-
1500 ml, filtr wyposaiony w zlgcze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo
papier/folia?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 34. Pytanie dot. Pakietu nr 167 Pozycja 1 - GC-510 Zwracamy sie z uprzejmg prosba do zamawiajgcego na dopuszczenie w
postepowaniu gazy hemostatycznej z utlenionej celulozy, o niewielkich réinicach technicznych, lecz o takiej samej
funkcjonalnosci: rozmiar 7x10cm, reszta parametrdw bez zmian
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pytanie 35. Pytanie dot. Pakietu nr 168 Pozycja 1 - GC-507 - Zwracamy sig z uprzejmg prosba do zamawiajgcego na dopuszczenie
w postepowaniu gazy hemostatycznej, o niewielkich réznicach technicznych, lecz o takiej samej funkcjonalnosci:
rozmiar 5x7cm, reszta parametréw bez zmian
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 36. Czy Zamawiajacy dopusci cewniki dwuswiattowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiatu
zapobiegajacego zwezaniu naczyn, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do $ciany naczynia, odporny na
zginanie bez bocznych otwordw, z koricdwka schodkowg, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przediuzaczami,
ze wsunigtymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FRi 14 FR i dtugosciach: Dla pozycji 3 — 12 Fr dtugo$é 15 cm, 17
cm, 14 Fr diugos¢ 17 cm; Dla pozycji 4 — 12 Fr, 14 Fr dtugo$¢ 25 cm; do wyboru przez Zamawiajacego z nadrukiem
objetosci wypetnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich,
zestaw apirogenny kompletny do implantac;ji?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 37. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 3, 4 z pakietu 85 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 38. Pakiet 220, pozycia 1 - Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze ma na mysli myjke w formie anatomicznej,
Zwezanej, zgrzewanej rekawicy.
Odpowiedi: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia myjki w formie rekawicy i modyfikuje zapisy Formularza
asortymentowo — cenowego — Zatgcznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w nastepujacy sposéb:
PAKIET NR 220. CPV-33.14.00.00-3 po modyfikacfi WADIUM: 11,00zt
CaHa Nazwa
. Warto$é | Stawka | Wartoéé handlowa/ ,
L.p Opis przedmiotu zaméwienia jim llo§é¢ | jedn netto | VAT (%) | brutto Producent iy Probki
netto
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Myjka higieniczna migkka dla pacjentdw,
jednorazowa, niepodfoliowana,
1 nienasgczona preparatem S st 5000 .
pielegnacyjnym, wykonana z miekkiego i
chtonnego materiatu, oksztatcie
rekawicy.

Pytanie 39. Pakiet 220, pozycja 1 - Optymalng gramaturg myjki do jej prawidtowego uzytkowania i komfortu, zaréwno pacjenta
jak i osoby wykonujacej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rekawica taka jest tez bardziej wytrzymata. W zwigzku
2 tym, czy Zamawiajacy wymaga myjki wykonanej z obu stron z wiékniny 100g/m2 ?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza w/w myjke.

Pytanie 40. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zfozenie z ofertg odwiadczenia dot. braku przynalezncéci do grupy
kapitatowej w przypadku oferenta nie nalezacego do zadnej grupy kapitatowej?

Odpowiedi: Nie. Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek, jezeli Wykonawca ztoiy o$wiadczenie dotyczgce grupy
kapitatowe] zgodnie z zapisami rozdziatu VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

Pytanie 41. Dotyczy SIWZ - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty jako potgczenie dokumentdw w
jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Odpowiedi: Zamawiajacy preferuje, aby kaidy dokument byt osobnym plikiem PDF, zwtaszcza wadium w postaci
gwarancji.

Pytanie 42, Pakiet nr 46, poz. 1 - Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie workéw o pojemnosci 200ml, $r. 80mm, dt. prowadnika

278mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.




Pytanie 43.

Pytanie 44,

Pytanie 45.

Pytanie 46.

Pytanie 47.

Pytanie 48.

Pytanie 49.

Pytanie 50.

Pakiet nr 46, poz. 2 - Zwracamy sig z prosha o dopuszczenie workow o pojemnosci 500ml, $r. 100mm, df. 170mm, dt.
prowadnika 278mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 46, poz. 3 - Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie workdw o pojemnosci 1200ml, $r. 130mm), di. 200mm, dt.
prowadnika 278mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 46, poz. 1-3 - Prosimy o doprecyzowanie, czy przez sformuiowanie: ,w polietylenowej rurce z
wypychaczem... z uchwytem na dwa palce”, Zamawiajgcy rozumie worek z obreczq z drutu nitynolowego z pamigcia
ksztattu, z trzypierScieniowym ergonomicznym uchwytem (trzy petne oringi), rozmiar kodowany kolorystycznie?

Odpowied: Zamawiajacy dopuszcza w/w worki.

Pakiet nr 141, poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy wymaga ustnikdw pakowanych indywidualnie, z
datg waznosci i datg produkeji na kazdym opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza w/w ustniki.

Pakiet nr 141, poz. 1- Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy wymaga ustnikéw pakowanych w opakowania
zbiorcze typu dyspenser/ podajnik kartonowy?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza w/w ustniki.

Pakiet nr 141, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie szczoteczek czyszczacych do kanatéw roboczych endoskopdw,
dwustronnych, o $r. wlosia 5Smm, dt. 230cm, $r. cewnika 1,8mm
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Dotyczy zadania nr 229 poz. 1 - Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania rekawice nitrylowych, z poziomem AQL 1,0
, wewnetrzng warstwg polimerowa, powierzchnia zewnetrzna lekko teksturowana z dodatkowa widoczng i
wyczuwalng teksturg na koricach palcow, sile zrywania min 9N, grubos¢ rekawicy ($cianka pojedyncza): palec 0,10mm-
0,12mm, dto’ 0,07mm-0,08mm, w opakowaniach 100 szt, z dozownikiem od géry z folig kontaminacyjng chronigcg
przed kontaktem z kolejna rekawica, przebadane na izapropanol 70% na poziomie 3 i etanol 70% na poziomie 1,
stosowane w ogdlno dostepnej dezynfekcji. Przebadane na min 12 $rodkéw chemiczne na poziomie 6 i 16 substancji
cytostatycznych. Pakowane po 100 szt. (w ofercie z przeliczeniem ilosci) W Zgodno$¢ z normami: 455 (1-2-3-4); EN
420; EN 374 (1-2-3); EN 388; ASTM F 1670 oraz ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z Zywnoscig, zgodne z
Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie | oraz Dyrektywa o Srodkach Ochrony
Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii Ill. Wyprodukowane zgodnie systemem jakosci ISO 9001; 1SO 13485.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadania nr 230 poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania rekawice chirurgiczne syntetyczne,
bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylne, obustronnie polimeryzowane, elastyczne, odporne na rozcigganie,
fatwe w naktadaniu, wysoka odpornoé¢ na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakoriczony
rolowanym brzegiem i specjalnym systemem paska antypoilizgowego od wewnetrznej strony zapobiegajacym
zsuwaniu sie rekawicy. Ksztatt anatomiczny zréznicowane na prawa i lewa diori. Pozbawione tiuraméw. Sterylizowane
radiacyjnie. Poziom szczelnodci: AQL 0,65 Dtugos$c rekawicy: min. 295mm. Grubo$é rekawicy (Scianka pojedyncza):
palec 0,21mm-0,23mm, dtofi 0,18mm-0,19mm, mankiet 0,15mm-0,17mm. Sita zrywania przed starzeniem:
min.12,0N. Dostepne w rozmiarach 5,5-9,0 (co pdt). Zgodnoé¢ z normami: EN 455 {1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374;
EN 388; ASTM F 1670; ASTM F 1671. System zapewnienia jakodci: 1SO 9001; ISO 13485. Zgodne z Dyrektywa o
Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie |la oraz Dyrektywa o Srodkach Ochrony Indywidualne; -
PPE 89/686/EEC w kategorii Ill, 100% testowane elektronicznie, chemoodporna, normy: ASTM F 1671, EN 455, EN
388, EN420, EN 374.

Odpowiedi: Obowigzujgcy jest ponizszy opis — zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 161:
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Rekawice chirurgiczne jatowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztatt
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z tasma
1 adhezyjng. Powierzchnia zewnetrzna

* | mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do
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Pytanie 51,

Pytanie 52.

Pytanie 53.

Pytanie 54.

Pytanie 55.

Pytanie 56.

pakiet 29, poz. 3 i 4 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie worka do pobierania moczu dla chtopcoéw oraz
dziewczynek o wymiarach 180x70, pozostate wymagania zgodne z SIWZ. Zaproponowany wymiar nieznacznie rézni
sie od wymaganego przez zamawiajacego i jest wystarczajgcy do przeprowadzenia procedury medycznej. Dodatkowo
pragniemy nadmieni¢, ze zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiajacy jest obowigzany dopuéci¢ rozwigzania
réwnowaine lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyiszego umotzliwi ztozenie wiekszej iloéci konkurencyjnych
ofert i pozwoli Zamawiajgcemu na wybdr najkorzystniejszej oferty, osiggnigcie nizszych cen i racjonalne
gospodarowanie finansami publicznymi. W razie aodmowy, Zadamy wyjasnienia przestanek medycznych i uzytkowych,
wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiajacych za stanowiskiem Zamawiajacego.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

pakiet 73, poz. 1 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnika do odsysanie gornych drdg oddechowych z
dwoma naprzemianlegtymi otworami i powierzchnig gtadka, pozostate wymagania zgodne z SIWZ. Zaproponowany
przez nas cewnik jest wystarczajgcy do przeprowadzenia procedury medycznej, potozenie otworéw oraz faktura
powierzchni stanowig wylgcznie kwestie techniczng nie majgcqa wplywu na przeznaczenie cewnika. Dodatkowo
pragniemy nadmienic, e zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiajgcy jest obowiazany dopuscié rozwigzania
réwnowazne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyzszego umozliwi ztozenie wigkszej ilosci konkurencyjnych
ofert i pozwoli Zamawiajagcemu na wybdr najkorzystniejszej oferty, osiggniecie nizszych cen i racjonalne
gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, Z2adamy wyjaénienia przestanek medycznych i uzytkowych,
wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiajgcych za stanowiskiem Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

pakiet 284, poz. 1 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemnosci 0,2L,
pozostate wymogi zgodnie z SIWZ. Zaproponowany przez nas pojemnik 0,2L jest najmniejszym dostepnym
pojemnikiem na rynku pojemnikéw na odpady medyczne. Dodatkowo pragniemy nadmienié, ze zgodnie art. 30 ust. 4
ustawy PZP, Zamawiajacy jest obowigzany dopusci¢ rozwigzania réwnowazne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie
powyzszego umozliwi ztozenie wigksze] ilosci konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiajgcemu na wybdr
najkorzystniejszej oferty, osiggnigcie nizszych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W _razie
odmowy, 7adamy wyjadnienia przestanek medycznych i uiytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych,
przemawiajgcych za stanowiskiem Zamawiajgcego.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

pakiet 284, poz. 2 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemnosci 0,7L,
pozostate wymogi zgodnie z SIWZ. Zaproponowany przez nas pojemnik 0,7L nieznacznie rézni sie od wymaganego, a
jego wieksza objetos¢ pozwala na gromadzenie wigksze] iloéci odpaddéw medycznych, co przektada sie na
oszczedno$d, na ktérej Zamawiajacemu jako dysponentowi $rodkéw publicznych powinno zaleieé. Dodatkowo
pragniemy nadmieni¢, Ze zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiajacy jest obowigzany dopusici¢ rozwigzania
réwnowazne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyiszego umozliwi ztoZenie wigkszej iloéci konkurencyjnych
ofert i pozwoli Zamawiajgcemu na wybdr najkorzystniejszej oferty, osiggniecie niiszych cen i racjonalne
gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, zadamy wyjaénienia przestanek medycznych i uzytkowych,
wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiajgcych za stanowiskiem Zamawiajacego.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

pakiet 284, poz. 5 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemnosci 3,5L — 4L,
pozostate wymogi zgodnie z SIWZ. Zaproponowany przez nas pojemnik 3,5L-4L nieznacznie rdzni sie od wymaganego,
a jego wigksza objetos¢ pozwala na gromadzenie wigkszej ilosci odpaddw medycznych, co przeklada sie na
oszczednodé, na ktérej Zamawiajagcemu jako dysponentowi srodkéw publicznych powinno zaleied. Dodatkowo
pragniemy nadmieni¢, ze zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiajacy jest obowigzany dopusci¢ rozwigzania
réwnowazne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyzszego umozliwi ztozenie wigkszej iloéci konkurencyjnych
ofert i pozwoli Zamawiajgcemu na wybdr najkorzystniejszej oferty, osiggniecie niiszych cen i racjonalne
gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, 23damy wyjasnienia przestanek medycznych i uzytkowych
wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiajgcych za stanowiskiem Zamawiajacego.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

pakiet 288, poz. 1 - Prosimy zamawiajgcego o dopuszczenie wyceny kieliszka do lekéw pakowanego po 75 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem i zaokragleniem opakowan do 254 sztuk, co daje 19050 sztuk kieliszkéw. Dopuszczenie
zaproponowanej wyceny umozliwi Zamawiajgcemu otrzymanie wigkszej ilosci konkurencyjnych ofert, pozwoli na
wybor najkorzystniejszej oraz osiggniecie nizszych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie
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Pytanie 57.

Pytanie 58.

Pytanie 59.

Pytanie 60.

Pytanie 61.

Pytanie 62.

Pytanie 63.

Pytanie 64.

Pytanie 65.

Pytanie 66.

Pytanie 67.

Pytanie 68.

odmowy, Zadamy wyiadnienia przestanek medycznych i uiytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych,
przemawiajgcych za stanowiskiem Zamawiajacego.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisac wielkosc
opakowania i liczbg opakowar po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowar.

dotyczy zapiséw SIWZ - Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony wymag art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jesli wykonawca,
ktéry nie naleiy do zadnej grupy kapitatowej, przedstawi stosowne oéwiadczenie wraz z ofertg?

Odpowied#: Nie. Zamawiajacy uzna za spetniony warunek, jezeli Wykonawca ztozy oéwiadczenie dotyczace grupy
kapitatowej zgodnie z zapisami rozdziatu V1.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. S ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pakiet 164 poz. 1 - Czy Zamawiajacy wyraz zgode na dopuszczenie spodenek z nieprzeswitujgcego materiatu typu SMS
o gramaturze min. 28 g/m kw.?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 180 poz 1 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie podkiadéw pakowanych po 60 szt., z przeliczeniem
zamawianej iloci?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gére do petnych opakowan.

Dotyczy zadania nr 229 poz. 1 - Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania rekawice nitrylowych o dtugosci min. 240
mm. Jest to wymagana dtugosc dla normy medycznej EN455.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 35 - Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie zestawu ze zgtebnikiem z silikonu, rozmiar Ch 18/ 60 cm,
pozostate parametry zgodne z opisem.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 59 - Czy Zamawiajacy w pozycji 1 2 dopusci zaoferowanie igiet o dtugosci 6 mm, $rednica 0,6 — 0,8 mm, o
przekroju 2,4 mm, pozostate parametry narzedzi zgodne z opisem.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 96 - Czy Zamawiajacy w pozycji 1 i 2 dopusci zaoferowanie zestawéw z cewnikiem skalowanym co 5 cm, bez
linii pozycyjnej, prowadnica dt. 150 cm, popychacz 40 cm, $rednica dla pozycji 1 — 4,7 CH, pozostate parametry zgodne
Z opisem.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 112 - Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie prowadnic z powtoka hydrofilng o dtugosci 70 cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 116 - Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie zestawéw z cewnikiem skalowanym co 5 cm, bez linii
pozycjonujgcej, popychacz standardowy, zestaw z zaciskiem, prowadnica z rdzeniem statym, dtugo$é, popychacza 70
cm, rozmiar 4,7Fr, pozostate parametry zgodne z opisem.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 139 - Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie balonu lateksowego, érednica balonu 12 — 15 — 18 mm,
pozostate parametry zgodne z opisem.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 140 - Prosimy o podanie typu i rodzaju klipsownicy ze wzgledu na fakt isz sama nazwa wytwdrcy klipsownicy nie
wystarcza do rozpoznania rodzaju klipsa lub podanie numeru katalogowego klipséw uiywanych do opisanej
klipsownicy.

Odpowiedi: Zamawiajgcy viywa klipséw REF 0301-06ML GRO42-EPS-05.

Do tresci §1 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie moiliwos¢ zmian ilo$ciowych przedmiotu umowy, ale
nie okreslit ich warunkéw, m.in. nie wskazat w jakich okolicznosciach zmiana mogtaby mie¢ miejsce, nie wskazat w
zaden sposdb granic zmian ilosciowych odnoénie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w zwigzku z art. 144 ust. 1-1b,




Pytanie 69.

Pytanie 70.

Pytanie 71.

Pytanie 72.

Pytanie 73.

Pytanie 74.

Pytanie 75.

1d, 1e Ustawy PZP, brak okreslenia warunkéw zmiany umowy bedzie przesgdzaé o niewainosci zapisow z §1 ust, 2
wzoru umowy. Czy z zwigzku z tym, Zamawiajacy odstapi od tych zapiséw w umowie?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Do tresci §2 ust.6, §6 ust. 2 lit. e)-h) wzoru umowy prosimy o dodanie stéw zgodnych z przestanka wynikajaca z tresci
art, 552 k.c.: "... z wytgczeniem powotania si¢ przez Wykonawce na okolicznosci, ktére zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego uprawniajg Sprzedajgcego do odmowy dostarczenia towaru Kupujgcemu.”.
Odpowied?: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Do tresci §6 ust. 2 lit. e)-h) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkeji lub wycofania z obrotu przedmiotu
umowy i braku mozliwosci dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. bedzie to grozito razacg
startg dla Wykonawcy), Zamawiajacy wyrazi zgode na sprzedaz w cenie zblizonej do rynkowej lub wytaczenie tego
produktu z umowy bez koniecznosci ponoszenia kary przez Wykonawce?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Do treséci §7 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmianeg §7 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy
poprzez wprowadzenie ewentualnej kary za op6Znienie dostawy w wysokosci 0,5% wartoéci brutto niedostarczonej
czesci zamodwienia dziennie? R

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Do tresci §7 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane §7 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy
poprzez wprowadzenie ewentualnej kary za opdinienie reklamacji w wysokosci 0,5% wartosci brutto reklamowanych
towardw dziennie?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy w stosunku do Zamawiajacego na chwile abecng aktualizujg sie przestanki ,niewyptacalnosci” oraz ,zagroienia
niewypfacalnoscia” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z pdin.
zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. — Prawo upadtosciowe {Dz.U.60.535 z pdzn. zm.)? Czy wedtug wiedzy
Zamawiajgcego w/w przestanki stang sig aktualne w okresie od chwili obecnej do zakoriczenia umowy zawartej na
skutek niniejszego postepowania?

Odpowiedi: Zamawiajacy jest wyptacalny i nie jest zagrozony niewyptacalnoscig.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ustanowienie ze swoje] strony zabezpieczeri cywilnoprawnych prawidiowego
wykonania umowy przetargowej, w jednej z nastepujgcych postaci: - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu
Zdrowia; - weksla in blanco wraz z deklaracja; - poreczenia podmiotu trzeciego, np. wspdlnika lub organu
zatozycielskiego; - zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiejkolwiek innej formie stanowigcej
zabezpieczenie wierzytelnosci Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do
Zamawiajacego postepowania restrukturyzacyjnego lub upadiosciowego? Celem wyjasnienia powyiszego zapytania
zwracamy uwage na ogromne ryzyko Wykonawcy zwiazane z potencjalnym ogioszeniem postepowania
restrukturyzacyjnego lub upadtosciowego wobec Zamawiajgcego, polegajgce m.in. na niemoiliwosci odzyskania (w
catosci lub w czesci) naleznosci objetych masg sanacyjng. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i
wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiajacy zamierza korzystaé z narzedzi przewidzianych w
ustawie z dn. 1.01.2016r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z péin. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. —
Prawo upadtosciowe (Dz.U.60.535 z pdin. zm.).

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian. Zamawiajgcy aktualnie nie zamierza korzystac z narzedzi w/w.

Pakiet 32, pozycja 1 - Czy Zamawiajacy w trosce o bezpieczenstwo personelu i pacjentéw oraz zachowanie uczciwej
konkurencji, dopusci do postepowania réwnowainy, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego
producenta pod warunkiem bezptatnego doposaienia szpitala, na czas trwania umowy w niezbedne
oprzyrzadowanie (pojemniki, mocowniki)? - wkiady posiadajg w pokrywie dwa krééce (pacjent, préznia), o réinej
$rednicy, co zapobiega mylnemu podiaczeniu drendw. Kréciec przylaczeniowy do pacjenta(8,5mm — uniwersalny,
takie do zabiegdw ortopedycznych) jest katowy, gtadki i rozszerzajacy sie, przez co dostosowany jest do drendw o
réinej Srednicy. Wklady wyposaione sg w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczajacy Zrédto ssania przed
zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysang wydzieling, w zatyczke do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w
postaci petli do wygodnego demontazu. Wktady samo zasysajq sie i samo uszczelniajg po uruchomieniu ssania.
Whktady odporne na rozdarcie i perforacje, nie przywierajgce do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartoséci PCV.
Wymiana wktadéw po odtjczeniu ssania od wktadu { brak koniecznos$ci odiaczania Zrddia ssania ) - jest czynnoécig
nieskomplikowang i przebiega sprawnie. Wkiady oraz kanistry { pojemniki ) o pojemnosci 2L,0 ksztatcie okraglym.
Whktady wystepujq w postaci czgSciowo sprasowanej dla oszczednosci miejsca magazynowania.

- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkiadami),ze skalg pomiarowa, z
motliwo$cig mycia recznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposaZone sg w zaczep do mocowania,
bez innych przylaczy. Powyiej opisany system charakteryzuje sig prostotg obstugi jak i bezpieczerstwem
uzytkowania. Zgoda Zamawiajacego umoiliwi zaoferowanie systemu najnowoczesniejszego na rynku, ze wzgledu na
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opatentowana, antybakteryjng technologie produkcji wkiadéw i pojemnikéw {co jest potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wg. 1SO 22196). Deklarujemy bezptatne wyposaienie oddzialéw w kompatybilne kanistry (o
wiasciwosciach antybakteryjnych) wielorazowego uzytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 76. Pakiet 220, pozycja 1 - Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze ma na mysli myjke w formie anatomicznej,

zweianej, zgrzewanej rekawicy.
Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga dostarczenia myjki w formie rekawicy i modyfikuje “zapisy Formularza
asortymentowo — cenowego — Zatgcznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 220 w nastepujacy sposob:
PAKIET NR 220. CPV- 33.14.00.00-3 po modyfikacfi WADIUM: 11,00 zt
Nazwa
i ; £ .Cena Wartosé¢ | Stawka | Wartosé handlowa/ I
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia jom. llo$¢ | jedn. netto | VAT (%) | brutto Producent e Prébki
netto
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1
Myjka higieniczna migkka dla pacjentdw,
jednorazowa, niepodfoliowana,
1. n?enasqczo'na HEepatienn kit B szt. 5000 2 szt.
pielegnacyjnym, wykonana z migkkiego i
chionnego materiatu, oksztatcie
rekawicy.

Pytanie 77. Pakiet 220, pozycia 1 - Optymalng gramaturg myjki do jej prawidlowego uzytkowania i kemfortu, zaréwno pacjenta
jak i osoby wykonujgcej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rekawica taka jest tez bardziej wytrzymata. W zwigzku
z tym, czy Zamawiajgcy wymaga myjki wykonanej z obu stron z wtdkniny 100g/m2 ?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w/w myjki.

Pytanie 78. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ztozenie z ofertq oswiadczenia dot. braku przynaleznosci do grupy
kapitatowej w przypadku oferenta nie nalezgcego do zadnej grupy kapitatowe;j?

Odpowiedi: Nie. Zamawiajacy uzna za spetniony warunek, jezeli Wykonawca ztozy oswiadczenie dotyczace grupy
kapitatowej zgodnie z zapisami rozdziatu V1.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowe] informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamdwieii publicznych.

Pytanie 79. Dotyczy SIWZ - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty jako potgczenie dokumentow w
jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Odpowiedi: Zamawiajacy preferuje, aby kaidy dokument byt osobnym plikiem PDF, zwiaszcza wadium w postaci
gwarancji.

Pytanie 80. Dotyczy: Pakietu nr 36 pozycja 2 - W zwigzku z pojawieniem sie nowego rozmiaru zglebnika do zywienia
dozotadkowego lub dojelitowego, wykonanego z przezroczystego poliuretanu z podziatkq centymetrowg oraz linig
kontrastujgcg w RTG z dolgczong metalowa prowadnicy pokryts silikonem z facznikiem zeriskim i kulkowg koncéwka,
sterylnego, jednorazowego uiytku, pakowanego pojedynczo, wolnego od DEHP z dwoma portami o rozmiarze
14Ch/110 cm, ufatwiajgce zywienie dietami przemystowymi oraz kuchennymi miksami, czy zamawiajacy w pakiecie nr
36 pozycji 2 dopuszcza do wyodrebnienia pozycji i zaoferowania: Pakiet 36 pozycja 2a - 17 sztuk zgtebnikéw o
rozmiarach wskazanych przez zleceniodawce oraz Pakiet 36 pozycja 2b — 3 sztuk zglebnikéw o rozmiarze 14Ch/110
cm, razem 20 sztuk?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 81. Zadanie nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu do przetaczania plyndw infuzyjnych
bez logo producenta?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 82. Zadanie nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu do przetaczania pltyndw infuzyjnych z
filtrem BFE o skutecznosci 96%?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 83. Zadanle nr 2 poz. 1 * - Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptyndw infuzyjnych z czeéciq gérng twarda

odt.3cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 84.

Pytanie 85.

Pytanie 86.

Pytanie 87.

Pytanie 88.

Pytanie 89.

Pytanie 90.

Pytanie 91.

Pytanie 92.

Pytanie 93.

Pytanie 94.

Pytanie 95.

Pytanie 96.

Pytanie 97.

Pytanie 98.

Pytanie 99.

Pytanie 100.

Pytanie 101.

Zadanie nr 2 poz. 1 * - Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez filtra VFE?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie 2 poz 2 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu do przetaczania krwi z odpowietrznikiem
z filtrem antybakteryjnym?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 1-7 - Czy Zamawiajgcy dopusci kaniule wykonang z PTFE? Pozostate zgodnie z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie rozmiaru 16G o dt. 45 mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 1 - Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bez logo producenta?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 2 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie rozmiaru 146G o dt. 45 mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 2 - Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bez logo producenta?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 7 - Czy w kaniuli 24 G nie zostala omytkowo podana di. 45 mm? Jesli nie, to czy zamawiajacy
dopuszcza dt 19 mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 8 * - Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zaktuciem w rozmiarze 18 Gi di.32mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 9 * - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zaktuciem w rozmiarze 20 G i di.32mm ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 9 * - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zaktuciem w rozmiarze 20 G tylko dt.32 mm bez dt. 25 mm
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 8 * - Czy zamawlajacy wyrazi zgode na wylaczenie pozycji nr 8 z Pakietu nr 4?7
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 9 * - Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na wylgczenie pozycji nr 9 z Pakietu nr 4?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 8-9 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli do dtugotrwatego podawania ptyndw i
lekéw z dodatkowym zabezpieczeniem z 2 paskami radiocieniujacymi?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 11 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kraniku tréjdroznego wykonanego z
poliweglanu?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 11 * - Czy zamawiajgcy wymaga kranika trdjdroznego do podawania lipidéw?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 12 * - Czy zamawiajgcy dopusci kaniule bezpieczng wykonang z FEP?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Zadanie nr 4 poz. 12 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z portem bocznym?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 102.  Zadanie 4 poz. 12 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarach: 24 G x 19 mm;
22G x 25 mm; 20 Gx 25mm ; 18 G x 32 mm, 18 G x 45 mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 103.  Zadanie 4, poz. - Wykonaweca prosi o wydzielenie pozycji nr 12 z pakietu nr 4
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pytanie 104.  Zadanie nr 4 poz. 13 - Wykonawca prosi o wydzielénie pozycji nr 13 z pakietu nr 4
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 105.  Zadanie nr 6 poz. 1-2 - Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli pediatrycznej wykonanej z FEP?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 106.  Zadanie nr 45 poz. 1 * - Czy zamawiajacy wymaga kranika tréjdroznego do podawania lipidéw?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 107.  Zadanie 67, poz. 1- Czy zamawiajacy wyrazi zgodg na dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem: 2-3 ml?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 108.  Zadanie nr 67 poz. 2 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem: 5-6 ml?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pytanie 109.  Zadanie nr 67 poz. 3 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem: 10-12 ml?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajag bez zmian.

Pytanie 110.  Zadanie nr 67 poz. 4 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem: 20-24 ml?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 111.  Zadanie 67, poz. 4 - Czy zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki 20-24 ml w opakowaniu po 80 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilosci w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowledi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pytanie 112,  Zadanie 67, poz. 6 * -Czy zamawiajgcy wymaga strzykawki j.u. typu Janette z podwdjng skalg pomiarowg?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 113.  Zadanie 67, poz. 9 * - Czy zamawiajacy dopuéci strzykawke j.u. 50 ml bursztynowq do pomp infuzyjnych z
rozszerzong skalg 50/60 ml?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 114,  Zadanie 177, poz. 4 - Wykonawca prosi o wydzielenie pozycji nr 4 z pakietu nr 177?
Qdpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 115.  Zadanie 177, poz. 4 - Czy zamawiajgcy dopusci plaster do venflondw z wycieciem w ksztatcie litery U ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 116.  Zadanie nr 185, poz. 1 - Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku do mocowania
kaniul w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilogci w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 117.  Dotyczy Pakietu nr 132 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 132 nizej opisanego produktu
réwnowaznego: Jatowy Zel do cewnikowania zawierajgcy chlorheksydyne i lidokaing w jatowych amputkostrzykawkach
z podziatkg o pojemnosci 6ml w opakowaniu zawierajacym 25sztuk?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 118.  Dotyczy Pakietu nr 146 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 146 zestawu do cigcia
cesarskiego wykonanego z mocnego i nieprzemakalnego laminatu 2warstwowego o gramaturze 60 g/m2, z serwetg
gtdwna, ktdra posiada otwér wypetniony przylepnag folig operacyjng {bez przylepcéw), spetniajgcego pozostate
wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 119.

Dotyczy Pakietu nr 147 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 147 nizej opisanego zestawu

Zestaw ginekologiczny sterylny, jednorazowy do operacji ginekologicznych 2 warstwowy. Pakiet opakowany w serwete

na stét do instrumentarium i torebke papier/ folia, oznaczony z metryczkami. Sktad:
1 serweta stotu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
2 reczniki do rgk — 100% celuloza
1rzep 2,5x30cm
1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na catej powierzchni), z otworem 9 x 12 em i torebka na ptyny
1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na catej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze
zintegrowanymi nogawicami
1 serweta na stéf do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Il

==
2hEWem
Tha 145 cm
€1
iZem

=} Gy Y0em

—

PG I a0

YO x 193 cm

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie 120. Dotyczy Pakietu nr 147 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 147 nizej opisanego zestawu
Zestaw ginekologiczny sterylny, jednorazowy do operacji ginekologicznych 2 warstwowy. Pakiet opakowany w serwete na stét
do instrumentarium i torebke papier/ folia, oznaczony z metryczkami. Sktad:

¢ 1 serweta na stdt do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
¢ 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na catej powierzchni
o 2 legginsy (ostony na koriczyny) 75 x 120 cm

¢ 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm (2-warstwowa na catej powierzchni), z otworem 9 x 15cm

i3 H5em EOg8em B iMem 75 k8

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 121.

Pytanie 122.

Pytanie 123.

........... R T E F B B B B e T R R E R B E R EE B T —S————_— e S & & & &

Dotyczy Pakietu nr 148 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 148 zestawu do operacji
koriczyn wykonanego z mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem
chfonnym w polu krytycznym o gramaturze 80g/m2, catkowita gramatura w czesci wzmocnionej 140g/m2,
spetniajgcego pozostate wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 149 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 149 nizej opisanego zestawu?
Zestaw do operacji zylakdw 3 - warstwowy w strefie dedykowanej dla pacjenta z dodatkowym wzmocnieniem. Sktad
zestawu: 1) serweta na stolik Mayo {(wzmocniona) 75-80 x 145-150 ¢m, 2) Tasma z przylepcem 9-10 x 45-50 c¢m, 3)
serweta na stét narzedziowy 150 x 190cm, 4) serweta dolna, wzmocniona z wycigciem U 200-230 x 260cm, 5) serweta
gbrna 150-175 x 240 cm, 6) serweta przylepna 75x90 cm. Opakowanie papier-folia, z przynajmniej dwoma naklejkami
do wklejenia do dokumentacji. Gramatura 75 g/m2 + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m2. Catkowita
gramatura w czegéci wemocnionej 155/m2.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 150 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 150 nizej opisanego zestawu?
Zestaw do operacji urologicznych 2-warstwowy. Skiad zestawu: 1) serweta na stét narzedziowy 150 x 190 cm, 2) tasma
przylepna, 3) 1 serweta TUR 175/270 x 170-225 c¢m zintegrowana, z przylepnym otworem o $rednicy 6 cm, z ostong na
palec o $rednicy 3cm, z torbg na plyny z filtrem i portem do ssaka, recznik do rak, przylepiec typu rzep 2,5 x 30cm.
Opakowanie papier - folia, przynajmniej dwie naklejki do wklejenia do dokumentacji.
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Pytanie 124,

Pytanie 125.

Pytanie 126,

Pytanie 127.

Pytanie 128,

Pytanie 129.

Pytanie 130.

Pytanie 131.

Pytanie 132.

Pytanie 133.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 151 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 151 nizej opisanego zestawu?
Zestaw do operacji stawu biodrowego. W skiad zestawu wchodzi min.: 1 serweta do nakrycia stotu instrumentariuszki
rozm. 150cmx190cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo rozm. 79cm x 145 cm, 1 serweta operacyjna 100x150cm, 1
serweta operacyjna przylepna 150cm x 300cm z dodatkowym padem chtonnym, 1 ostona na koriczyne 36cm x 120
cm, 1 serweta samoprzylepna z wycieciem 20x85 ¢m 230 cm x 260 c¢m i dodatkowym padem chfonnym 50x100cm, 2
tasmy samoprzylepne 9x50cm. Laminat 3 warstwowy w obszarze krytycznym a w pozostalym 2 warstwowy, foliowany,
nieprzemakalny. Na opakowaniu min. dwie odklejane etykiety z numerem serii, datg waznosci produktu.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 156 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 156 jatowej torby na ptyny
30x40cm, wykonanej z folii przezroczystej z tasma klejgca o wysokosci 6ecm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 162 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 162 sterylnego pokrowca
wykonanego z folii polietylenowej nie barwionej, okragtego, $rednica 140cm, écigganego elastyczng gumka?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 166 poz. 3 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 166 poz. 3 gazy
opatrunkowej bielonej 13-nitkowej szerokos¢ 90cm x 100mb?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 200 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 200 serwet gazowych z
elementem {chipem) RTG zamiast nitki i tasiemka?

Przytaczany “element RTG" to nic innego, jak tasma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastujaca w promieniach
RTG, koloru niebieskiego - zastepuje ona nitke RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach
operacyjnych.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 200 poz. 1- Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 200 poz. 1 tupferéw z
gazy 17nitkowej z RTG typu kula 20x19¢m?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietéw nr 154, 155, 158, 159 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, zeby na opakowaniu produktéw
oferowanych w zakresie w/w pakietéw znajdowaly sie 4 etykiety samoprzylepne z min: nr serii i datg waznoéci?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza.

Pakiet nr 167, 168 - Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiajqcy wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadata
w instrukeji uzytkowania potwierdzenia bakteriobdjczosci na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella
pneumonie, ktdra jest przyczyng okolo 8% zakazen szpitalnych? Potwierdzenie rdinego rodzajéw parametréow w
instrukeji uzytkowania jest istotne z tego wzgledu, Ze tre$¢ instrukeji jest aprobowana przez jednostke certyfikujaca,
ktéra prowadzi nadzér nad produktem i przyznaje znak CE.

Czy Zamawiajacy wymaga zlozenia wraz z ofertg instrukcji uiytkowania produktu w celu potwierdzenia, e
zaoferowany asortyment spetnia wymogi Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Zapisy nie wymaga ale dopuszcza.

Pakiet nr 199 - Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiajgcy wymaga, aby gabki hemostatyczne posiadaty w
instrukcji uzytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Czy Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg instrukeji uizytkowania produktu w celu potwierdzenia, Ze
zaoferowany asortyment spetnia wymogi Zamawiajacego?

Odpowied?: Zapisy nie wymaga ale dopuszcza.

Pakiet nr 57 ,Zestaw do inwazyjnego pomiaru ci$nienia”

Zakrzywiona igta w zbiorniku wyréwnawczym w zaden sposdb nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem,
poniewaz znajduje sie powyzej lustra ptynu w zbiorniku wyréwnawczym. Takie rozwigzanie nie daje zadnych korzysci
dla Zamawiajgcego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy sie do Zamawiajgcego z
prosba o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyréwnawczym z tradycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiajgcy
dopusci takie rozwigzanie zgodnie z SIWZ?

Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 134,

Pytanie 135.

Pytanie 136.

Pytanie 137.

Pytanie 138.

Pytanie 139.

Pakiet nr 57 ,Zestaw do inwazyjnego pomiaru ci$nienia”

Czy Zamawiajacy dopusci linie pomiarowg o diugoici 150 ¢cm, ale w proporcjach 130+20 lub 120430, poniewaz w
zaden sposéb nie zmieni to whasciwosci samego zestawu z przetwornikiem?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 57 ,Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciSnienia” - Ktéra koricowka 1gczy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available

e Fanurd Uty &0 B G (e

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga nizej wymienionej koricowki:

Dotyczy Pakietu nr 47 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie i wyceng w ofercie wapna w opakowaniu 5
kg? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie czy naleiy wycenié 70 opakowai czy przeliczyé
ilo$¢ do 63 opakowan?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do petnych opakowan. Prosze wycenic 63
opakowania - w przypadku opakowania o wielkosci Skg.

Dotyczy Pakietu nr 63 - Czy Zamawiajgcy wymaga, aby Testy posiadaty bardzo tatwy i wygodny dostep do studzienki
testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunigciem i wypadnigciem
specjalnym ogranicznikiem.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 132 - Czy Zamawiajgcy dopuséci zel w amputkostrzykawce o pojemosci 11 ml, pozostate parametry
zgodnie z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 7 - zwracamy sie z prosba o obnizenie kar umownych z 3% do 0,3%. Obecne zapisy sg razgco
wygdrowane.
Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 140.

Dotyczy pakietu nr 143 - Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego tréjwarstwowego z dodatkowym
wzmocnieniem, w sktadzie:

1. serweta gérna z tasma samoprzylepng z dodatkowa warstwa chionng w strefie krytycznej

| Z OrgANIZAIOTEN DIZEWOTOW i simsciniii i e iosneimsi s rndansssanir s mais s RIS SR 240x150
2. serwety boczne z tadma samoprzylepng z dodatkowaq warstwa chlonng w strefie krytycznej ............... 90x75
3. serweta dolna z tasma samoprzylepna z dodatkowa warstwa chlonng w strefie krytycznej

| Z BeNIZAIOralRPZENO U .oty e e i et e sers et e s vos 175x175
L e R e 9x49
TR Te ] T T 0 R e 0L S A U LA SR 18x25
b2 gslana N SOl A e e TR 79x145
7. serwela na Stolilc « {OWINIECIE ZEBIAWIE «...onscmssmmmscimisermmssissssonsvonssinsiss sssiasan smassss usssossonsasessss 150x190

Pozostate parametry sg zgodne z SIWZ.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 141.

Dotyczy pakietu nr 147 - Prosimy o dopuszczenie zestawy ginekologicznego w skiadzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegow ginekologicznych o wymiarach 150x235 cm, zintegrowana

z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada otwor w okolicach krocza ..........cccovveevvrennnen. 150x235
2. sepwela chirurgicZna SamOPTZYIEDNG wic i miiinissmsv i s i e sessivansss 50x50
L ] ol T e B e s R R S0 SISO N 75x90
4 T lasmy samoprZylepnesii it ne s ol L L s e s 9x49
I e T TR S S e O e U R LS 18x25
6. serweta na stolik - (OWINIECIE ZESEAWU) ......c..veeceeeeee et 150x190

Opakowanie typu folia-folia. Pozostate parametry sg zgodne z SIWZ.

Pytanie 142.

Pytanie 143.

Pytanie 144,

LA

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 149 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji Zylakdw, w ktdrym dodatkowo dotaczone sg 4
reczniki chtonne o wymiarach 18x25 cm. Opakowanie typu folia-folia. Pozostate parametry sg zgodne z SIWZ.
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 150 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji urologicznych, w sktadzie:

1. serweta chirurgiczna glowna o wymiarach 75x175 cm, posiadajaca otwor w okolicy krocza

woiiszlalcle rombil G WymMIBFBEh AR 15 00, nnewiismmmsnisaiiummss s niis st ot 75x175
2. OSIONY NA KOACZYNY.....oviveieit it sttt ettt en st s s ssa st se st be s st emssas s ssnerans 75x120
3. serwela naslolik= (owinigcie 2estaMl) mmimmmunuens R TR 150x190

Opakowanie typu folia-folia. Pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Dotyczy pakietu nr 150 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji urologicznych, w sktadzie:
1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegéw urologicznych o wyrniarach 75x175 cm
posiadajgca dwa otwory (@ 8 i @ 6) i ostona na palec do badania per rectum .. 15X175
2. OSIONY N8 KOACZYNE co.vvceieiitt ettt et skt sb bbbttt ss et 75x120
. tadma samoprzylepna ... R R T
4. serweta na stolik - (owinigcie zestawu)

Opakowanie typu folia-folia. Pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 145.

Dotyczy pakietu 155 - Prosimy o dopuszczenie serwety, ktéra na opakowaniu nie ma odklejanych etykiet. Pozostate
parametry sg zgodne z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 146.  Dotyczy projektu umowy - Prosimy o doprecyzowanie treéci wzoru umowy - [zalacznika nr 5 do SIWZ], poprzez
nadanie [par. 7 ust. 1.1] nastgpujgcego brzmienia: ,Wykonawca zaplaci kary umowne w wysokosci 0,3% wartoéci
brutto niedostarczonego zaméwienia, gdy wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie okre§lonym
w §2 ust. 2, za kaidy rozpoczety dzier opdinienia.”

Naliczanie kary umowne] jako 3% wartosci brutto jest wiadciwe dla uméw wykonywanych jednorazowo.
W przypadku umoéw realizowanych czesciami niezasadne jest obcigzanie wykonawcy doktadnie taka samg karg za
zwioke w dostawie zamdwienia o duiej wartosci, jak przy zaméwieniu o bardzo niewielkiej wartosci. Ponadto
opdinienie w realizacji czesci zamowienia skutkowa¢ moiZe naliczeniem kary przewyiszajgcej wynagrodzenie
wykonawcy z tytutu takiej dostawy. Zgodnie z orzecznictwem Sadu Najwyiszego [IV CSK 644/12) kara umowna réwna
badi zblizona do wartoéci wynagrodzenia wykonawcy moZe byé uznana za raigco wygdrowany i podlega
miarkowaniu. W celu uniknigcia podpisywania umowy z postanowieniami, ktorych tres¢ moze zostaé w przysztosci
zakwestionowana przez sad, prosimy o zmianeg projektu umowy zgodnie z przestang propozycjg.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 147.  Dot. Pakiet 19 pozycia 1 - Prosimy o dopuszczenie wymiennik ciepta i wilgoci do tracheostomii (sztuczny nos),
mikrobilogicznie czysty zamiast sterylny? Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 148.  Dot. Pakiet 62 pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie obwody oddechowe (aparat do znieczuler) rozciagliwe 180 cm +
dodatkowo rura rozciggliwa do 80 cm (zamiast 90 cm) + worek 2 litrowy mikrobiologicznie czysty zamiast sterylny?
Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

QOdpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 149.  Pakiet nr 119 poz. 1 — Prosimy o dopuszczenie wielorazowej elektrody z uchwytem i kablem o dtugoéci 5m.
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo — cenowego — Zatgcznik nr 2 do
SIWZ w Pakiecie nr 119 w nastepujacy sposob:

PAKIET NR 119. CPV- 33.14.00.00-3 po madyfikacji WADIUM: 55,60 zt
Nazwa
iy Wartos¢ | Stawka | Wartoéé handlowa/
L.p. is prz moéwieni Jm.| Il jedn. i
p Opis przedmiotu za ienia m o0é¢ | jedn hatta VAT (%) | brutto Producent o Prébki
netto
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 11
Wielorazowa elektroda czynna, uchwyt
elektrody 4 mm szeroki, 2 przyciski. Kabel 4-5
1. : : szt. 6
m, wtyk 3 - pin. Kompatybilny z aparatem do
diatermii firmy EMED

Pytanie 150.  Pakiet nr 144 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu 2 — warstwowego na
calej powierzchni o dobrych parametrach chtonnych?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pytanie 151.  Pakiet nr 146 — Czy Zamawiajacy dopusci zestaw, w ktérym serweta do cesarskiego ciecia jest w rozmiarze 260/200
cm x 335 cm do zabiegéw w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej
otoczonym folig operacyjng. Serweta posiada zintegrowang torbe na plyny oraz zintegrowane ostony podpdrek
konczyn gérnych. Serwety wykonane z laminatu 2 — warstwowego na catej powierzchni o dobrych parametrach
chtonnych.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 152.  Pakiet nr 148 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu 3 warstwowego w strefie krytycznej o

wyiszej grmaturze niz Zamawiajacy wymaga, w ktérym serweta na koriczyne ma rozmiar 225 cm x 320 cm? Pozostate
parametry zgodnie z wymogami SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 153.

Pytanie 154.

Pytanie 155.

Pytanie 156.

Pytanie 157.

Pytanie 158.

Pytanie 159.

Pytanie 160.

Pytanie 161.

Pakiet nr 150 — Czy Zamawiajgcy dopuéci zestaw, w ktdrym serweta glowna o rozmiarze 175/260cm x 210 cm posiada
otwdr w okolicy krocza o wymiarze 5 cm i otwér nadtonowy o wymiarze 8 cm, zintegrowang torbe na ptyny z sitkiem i
zaworem do podtaczenia drenu oraz bezlateksowy ochraniacz na place? Pozostate parametry zgodnie z wymogami
SIWZ.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 151 — Czy Zamawiajacy dopusci zestaw w ktorym serweta anastezjologiczna posiada wysiecie “U"” w rozm.
45 cm x 65 cm? Pozostate parametry zgodnie z SIWZ. Pragniemy namienic, ze od kilku lat Zamawiajacy pracuje na tym
zestawie i do tej pory nie zgtaszat zadnych negatywnych uwag.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 152 — Czy Zamawiajacy dopusci zestaw z jedng tasma lepng oraz jednym dodatkowq wbudowanym w
serwete gtéwng organizatorem typu rzep? Serwety wykonane z lamiantu 2- warstwowego na catej powierzchni o
dobrych parametrach chtonnych.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 161 — Czy Zamawiajacy dopusci ostone na koriczyne o wymiarach 24 cm x 80 cm? Pozostate parametry
zgodne z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 161- Czy Zamawiajgcy dopusci ostone na koriczyne o wymiarach 50 cm x 110 cm pakowang a’2 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilosci?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 162 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodne na zaoferowanie pokrowaca na panel sterowania éciagany elastyczng
gumka? Pozostate parametry zgodne z wymogami SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 185 - Czy Zamawiajgcy dopusci opartunek o wymiarach 9 cm x 6 cm? Pozostate parametry zgodne z
wymogami SIWZ,
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 196 = Prosimy o dopuszczenie serwet, ktérych rozmiar po wstepnym praniu wynosi 40 cm x 40 cm. Proces
wstepnego prania znacznie podnosi chfonnosé serwet. Pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 230 - Prosimy o dopuszczenie rekawic o poziomie AQL 0,65. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.
Pragniemy nadmienié, iz Zamawiajacy od kilku lat pracuje w tych rekawicach i do tej pory nie zgtaszal zadnych
negatywnych uwag.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza i modyfikuje zapisy Formularza asortymentowo — cenowego — Zalgcznik nr 2
do SIWZ w Pakiecie nr 230 w nastepujacy sposob:

PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3;

po modyfikacji

WADIUM:

1818,60
zt

L.p.

Opis przedmiotu zaméwienia

llosé

Cena
jedn.
netto

Wartoéc
netto

Stawka
VAT
(%)

Wartosé
brutto

Producent

Nazwa
handlowa/
nr
katalogowy

Prébki

2

6

7

10

11

Rekawice chirurgiczne jatowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztait
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taimg
adhezyjng. Powierzchnia zewnetrzna
mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do
9,0

para

21000

S s
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Pytanie 162,

Pytanie 163.

Pytanie 164.

Pytanie 165.

Pytanie 166.

Pytanie 167.

Pytanie 168.

Pytanie 169.

Pytanie 170.

Pytanie 171.

Pytanie 172.

Pytanie 173.

Pytanie 174.

Pytanie 175.

Pytanie 176.

Pytanie 177.

Pytanie 178.

DN S s x e

Pakiet nr 3, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i preparatéw krwiozastepczych bez
ostony na kolec aparatu po uzyciu?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci igly do znieczuler o dtugoéci 120mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 10, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci igle do znieczulef podpajeczyndéwkowych bez prowadnicy o
wymiarach 22G 0,7x90mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 14, pozycja 1: Czy Zamawizajgcy dopusci nozyki hematologiczne do testéw skdrnych w opakowaniach a'200
sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilodci sztuk?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisa¢ wielkosé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 15, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci rurki intubacyjne z mankietem dostepne w rozmiarach 3,0; 3,5; 4,0;
4,5;5,0;5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 15, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci rurki intubacyjne bez mankietu w rozmiarach 2,0; 2,5, pozostate
rozmiary z mankietem?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 15, pozycja 3: Czy Zamawiajacy dopusci rurki tracheotomijne w opakowaniach typu TYVEC?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 15, pozycja 4: Czy Zamawiajacy oczekuje rurek bez zawartoéci PCV i ftalanéw?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza.

Pakiet nr 21, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci koricéwke w rozmiarze CH 217
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 21, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci koricéwke w rozmiarze CH 237
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 22, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci ,martwa przestrzen” ze ztaczami: 22M/15F (od strony pacjenta) oraz
15M (od strony urzgdzenia)?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 24, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci maski krtaniowe dwuelementowe z gtadkim przejsciem rurki w
maske?
Odpowiedé: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 27, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopuéci prowadnice w rozmiarze 3,3mm, o dtugosci 390mm +/-10mm?
Odpowiedé: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 27, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci prowadnicg w rozmiarze 4,7mm, o dtugoéci 390mm +/-10mm?
Odpowiedé: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
Pakiet nr 29, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacz do pepowiny sterylny?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 29, pozycja 3 — 4: Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik do pobierania moczu w rozmiarze 190x70?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 29, pozycja 5: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op.=50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej iloéci?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczbg opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowari.
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PiliseenEn

Pytanie 179.

Pytanie 180.

Pytanie 181.

Pytanie 182.

Pytanie 183.

Pytanie 184.

Pytanie 185.

Pytanie 186.

Pytanie 187.

Pytanie 188.

Pytanie 189.

Pytanie 190.

Pytanie 191.

Pytanie 192,

Pytanie 193.

Pakiet nr 29, pozycja 6 — 7: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op.=100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilo$ci?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze¢ w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisac¢ wielkost
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do peinych opakowari.

Pakiet nr 33, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do lewatywy o pojemnoéci 1500ml?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian. ‘

Pakiet nr 43, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci obwdd oddechowy rozciggliwy 160cm + dodatkowa rura 100cm +
worek 3 litrowy?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 61, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci cytofix lub réwnowainy, aerozolowy preparat do utrwalania
pobranych na szkietku mikroskopowym rozmazdéw biologicznych o poj. 150 ml, z przeliczeniem ilosci na 20 szt?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 62, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci obwdd oddechowy rozciggliwy 160cm + dodatkowa rura 100cm +
worek 3 litrowy?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67, pozycja 4: Czy Zamawiajgcy dopusci strzykawki pakowane a’S0 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67, pozycja 8: Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki do tuberkuliny 1ml z naktadang igta w rozmiarze 0,45 x
13mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 73, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki CH 6, CH 8 i CH10 do odsysania gérnych drég oddechowych
o dtugosci 40cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 73, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki CH 6, CH 8 i CH10 do odsysania gérnych drég oddechowych
z otworem centralnym araz dwoma otworami bocznymi naprzeciwlegtymi?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 77, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Foley'a ze strzykawkq z 10% roztworem gliceryny, z
motliwoécig utrzymania do 30 dni?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 80, pozycje 1-7: Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Nelaton wykonane z PCV o gladkiej, niezmrozonej
powierzchni?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 86, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci silikonows sonde zoladkowa 1-kanatowa?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 87, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy ma na mysli silikonowa sonde Sengstakena?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 105, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci staze jednorazowg w op. a'25 szt z odpowiednim przeliczeniem
ilosci?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do petnych opakowari.

Pakiet nr 43: Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o skladzie: Serwety wykonane z chtonnego i nieprzemakalnego
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochionne
o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwdéjnymi organizatorami przewoddw. taczna gramatura w strefie
wzmocnionej 140 g/m2.

. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmaocnienie o wymiarach 25 ¢cm x 60 cm

. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

. 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmaocnienie o wymiarach 25 ¢cm x 60 cm

° 4 x recznik chionny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

. 1 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

. 1 x wzmocniona ostona {serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 ¢m
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1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 cm x 190
cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnejo  gramaturze 50 g/m2 oraz widkninowej
warstwy chtonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. taczna gramatura w strefie chfonnej - 80 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chtonnego w obszarze
wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, faczna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2.
Ostona w postaci worka w kolorze niebieskim, skfadana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pytanie 194.  Pakiet nr 144 - Czy Zamawiajacy dopuéci zestaw o skiadzie: Serweta wykonana z hydrofobowej widkniny
tréjwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochtonne o
gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodéw:

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z ostonami na koficzyny, z otworem samoprzylepnym o
wymiarach 25 cm x 30 cm

4 x recznik chlonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 ¢cm x 50 cm

1 x tadma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x samoprzylepna kieszer jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm

1 x ostona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x wzmocniona ostona serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o wymiarach 150 ¢m x 190
cm?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 195.  Pakiet nr 146 - Czy Zamawiajacy dopudci zestaw o skiadzie: Serweta wykonana z hydrofobowej widkniny
tréjwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 c¢cm x 30 cm,
zintegrowana z torbg do zbidrki ptyndw o wymiarach 75 cm x 85 cm

4 x recznik chionny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x tadma samoprzylepna o wymiarach 10 ¢cm x 50 cm

1 x serweta chfonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

1 x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na st6t instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 ¢m x 130
cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz
widkninowej warstwy chionnej o gramaturze 28 g/m2. taczna gramatura w strefie chtonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz widkniny chionnej w obszarze
wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, taczna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osfona w
postaci worka w kolorze czerwonym, skladana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 196.  Pakiet nr 147 - Czy Zamawiajacy dopuici zestaw o skiadzie: Serwety wykonane z chionnego i nieprzemakalnego
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze S6 g/m2.

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osfonami na koriczyny, z otworem
samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbg na ptyny o wymiarach
35x50¢cm

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm

4 x recznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 ¢cm

1 x tadma samoprzylepna o wymiarach 10 ¢cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 ¢cm x 190
cm

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz widkninowej
warstwy chtonnej o gramaturze 28 g/m2. taczna gramatura w strefie chlonnej - 63 g/m2?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 197.  Pakiet 148 - Czy Zamawiajacy dopuéci zestaw o skiadzie: Serweta wykanana z hydrofobowej widkniny tréjwarstwowej
typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80
g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodéw:

1 x serweta samoprzylepna o0 wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniajgcym sie o érednicy
3,5cm
1 x wzmocniona ostona {serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 ¢cm x 190
cm?
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Pytanie 198.

Pytanie 199.

Pytanie 200.

Pytanie 201.

Pytanie 202.

Pytanie 203.

Pytanie 204.

Pytanie 205.

Pytanie 206.

Pytanie 207.

Pytanie 208.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 149 - Czy Zamawiajacy dopuici zestaw o skiadzie: Serwety wykonane z hydrofobowej widkniny
tréjwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposazone we wzmacnienie wysokochtonne o
gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodéw:
° x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 ¢cm , z wycieciem "U" o wymiarach 8,5 ¢cm x 95 ¢cm
° 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm
° 4 x recznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
° 1 x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stot instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm
+ osobno pakowana ta$ma 10x50cm?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 150 - Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o sktadzie: Serweta wykonana z hydrofobowej widkniny
tréjwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna cze$é serwety wykonana z folii PE:

° 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z ostonami na koriczyny, z otworem brzusznym o
$rednicy 6 cm oraz kroczowym 6 c¢m, zintegrowana z bez lateksowg ostong palca do badania per rectum,
torebkq do zbidrki

° 4 x recznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

° 1 x ta$ma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowigca owiniecie zestawu o wymiarach 150 cm x 180 cm?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 152 - Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw o skiadzie: Serweta wykonana z chtonnego i nieprzemakalnego
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2:

. 1 x serweta z samouszczelniajgcym sie otworem o $rednicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 ¢m ,
zintegrowana z torbg do przechwytywania plynéw o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem
samouszczelniajacym

° 4 x recznik chtonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

. 3 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

. 1 x elastyczna ostona na koriczyng o wymiarach 22 cm x 75 cm

. 1 x wzmocniona ostona {serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 ¢cm

. 2 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190
cm?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 164, pozycja 1 — 2: Czy Zamawiajgcy dopusci podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilo$ci?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkodé
opakowania i liczbg opakowarn po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do petnych opakowar.

Pakiet nr 164, pozycja 1 - Czy Zamawiajacy dopusci spodenki w kolorze granatowym?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pakiet nr 164, pozycja 2: Czy Zamawiajgcy dopusci koszule w kolorze granatowym?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pakiet nr 164, pozycja 2: Czy Zamawiajgcy dopusci koszule wykonane z widkniny o gramaturze 33g/m2?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 165: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczhg opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do petnych opakowar.

Pakiet nr 166, pozycja 3: Czy Zamawiajacy dopusci gaze o dtugosci 100m?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 166, pozycja 3: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej iloci?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 177, pozycja 4: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op=100szt z przeliczeniern zamawianej ilosci?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisat wielkosé
opakowania i liczhg opakowar po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do peinych opakowar.
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Pytanie 209.

Pytanie 210.

Pytanie 211.

Pytanie 212.

Pytanie 213.

Pytanie 214.

Pytanie 215.

Pytanie 216.

Pytanie 217.

Pytanie 218.

Pytanie 219.

Pytanie 220.

Pytanie 221.

Pytanie 222.

Pytanie 223.

Pytanie 224,

Pakiet nr 177, pozycja 5: Czy Zamawiajacy dopusci plaster do swobodnego przycigcia przez Zamawiajgcego o diugosci
1m, z przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 180: Czy Zamawiajacy dopusci podktad chtonny pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisa¢ wielkosé
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 184, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op=100szt, z przeliczeniem zamawianej iloci?
Odpowied#: Zamawiajagcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo - cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczbe opakowai po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowar.

Pakiet nr 184, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op=50szt, z przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowaii po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowar.

Pakiet nr 184, pozycja 3-4: Czy Zamawiajgcy dopusci podanie ceny za op=30szt, z przeliczeniem zamawianej iloci?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowari.

Pakiet nr 184, pozycja 5: Czy Zamawiajgcy dopusci podanie ceny za op=25szt, z przeliczeniem zamawianej ilodci?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowari.

Pakiet nr 196: Czy Zamawiajacy dopuéci podanie ceny za op=20szt, z przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze¢ w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisad¢ wielkosd
opakowania i liczbe opakowar po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gdre do petnych opakowari.

Pakiet nr 210: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowied?: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$d
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gdre do petnych opakowari.

Pakiet nr 211: Czy Zamawiajacy dopusci posciel wykonang z widkniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?
Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 216: Czy Zamawiajgcy dopusci nerke o poj. Uzytkowe]j 300ml, catkowitej 900ml|?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 220: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za opakowanie handlowe a’S0sztuk, z przeliczeniem
zamawianej ilosci?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczbg opakowan po przeliczeniu, z zackragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 222: Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej iloéci?
Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczbe opakowar po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do peinych opakowar.

Pakiet nr 223: Czy Zamawiajgcy dopusci fartuch wykonany z witdkniny polipropylenowej podfoliowanej na catej
powierzchni?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 226, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci maske o nastepujgcych parametrach: Pétmaska filtrujaca FFP3 NR
wobec czgstek statych wg EN149:2001 (badanie chlorkiem sodu 0,36 %; opdr oddychania 0,94 |/min), maska typ IIR
zgodnie z norma EN14683:2005, bez zaworu, ptaska konstrukcja, elastyczny sztywnik na nos w kolorze biatym (metal
pokryty polietylenem). Maska w oraz gumki mocujace w kolorze bialymi.Nie zawiera lateksu. Srodek ochrony
indywidualne]j kat |ll oraz wyréb medyczny klasy |. Opakowanie a’l szt. z nadrukowang graficzng instrukcjg zaktadania?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 226, pozycja 2: Czy Zamawiajgcy dopusci oprawki dostepne tylko w jednym kolorze?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 226, pozycja 5: Czy Zamawiajacy dopusci ochraniacze na obuwie wykonane z wiékniny polipropylenowej o

gramaturze 40g/m2 z warstwie antyposlizgowej w formie aplikacji?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 225.

Pakiet nr 229, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci rekawice diugosci min 240 mm, grubosci pojedynczej scianki na
palcu 0,100,01 mm, na dioni 0,08+0,01 mm, wydtuzeniem przed procesem starzenia 500%, po starzeniu 400%,
pakowane a’200 dla rozmiaru XS-L oraz a'180 dla rozmiaru XL, pozostate wymagania zgodnie z SIW2?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 226.  Pakiet nr 230, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne, sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe,
neoprenowe o ksztatcie anatomicznym, obustronnie polimerowane, ze wzmocnionym mankietem, zewngtrzng
warstwg antyposlizgowa, AQL 0,65 (lepszy niz w wymaganiach), w rozmiarach od 6.0 do 9.0? Rozmiar 6.0 ma
szerokoS¢ dioni 77£4mm.
Odpowiedi: Obowigzujgcy jest poniiszy opis — zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 161:
PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; po modyfikacji WADIUM: 2 811?‘50
Nazwa
Cena Stawka
L.p. Opis przedmiotu zamdéwienia J.m, lloéé | jedn. | Wartodé | VAT u;:::::ﬁ Producent handr::wa/ Prébki
netto | netto (%)
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9,0

Rekawice chirurgiczne jatowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztatt
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z tasmg
adhezyjna. Powierzchnia zewnetrzna
mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do
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Pytanie 227.

Pytanie 228.

Pytanie 229,

Pytanie 230.

Pytanie 231.

Pytanie 232.

Pytanie 233.

Pytanie 234,

Pytanie 235.

Pytanie 236.
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Pakiet nr 231, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice pakowane a’200 szt., z przeliczeniem na 12 opakowari?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 232, pozycja 1 oraz 2: Czy Zamawiajgcy dopuéci rekawice do diugosci min 290 mm, oraz grubosci na palcu
0,17£0,02 mm, na dtoni 0,14+0,02 mm i na mankiecie 0,10+0,02 mm, pozostate wymagania zgodnie z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 266, pozycja 4: Czy Zamawiajgcy dopusci papier w rolce o diugosci 40m z przeliczeniem ilosci na 13 rolek?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisat wielkodé
opakowania i liczbg opakowar po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do petnych opakowan.

Pakiet nr 266, pozycja 8: Czy Zamawiajacy dopusci papier w bloku 160-kartkowym z przeliczeniem ilosci na 141
blokéw?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 266, pozycja 9: Czy Zamawiajgcy dopusci papier w rolce o szerokosci 214mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 284, pozycja 2: Czy Zamawiajgcy dopuéci pojemnik na odpady o poj. 0,71?
QOdpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 286, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci torbe na wymiociny o poj. 1000ml?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pakiet nr 288, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopusci kieliszki jednorazowe w op. 2’90 szt. z przeliczeniem ilosci na 212
op.?

Odpowiedi: Zamawizjacy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalandw, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra
iglg biorcza dwukanatowsq, trdjptaszczyznowa, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebieskg klapka - przezroczysta $rednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-
0,1 ml, diugo$é catkowita komory kroplowej 62 mm, diugo$é¢ czesci wykonanej z przeiroczystego PVC 55 mm , z
filtrem filtr plynu o wielkosci oczek 15um, rolkowy regulator przeplywu - tacznik LUER-LOCK z ostonka - opakowanie
jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, diugos¢ drenu 150 cm?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 poz. 1 Prosze o dopuszczenie przyrzagddw do przetaczania ptynéw z komora kroplowg wykonang z
medycznego PVC. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzgdy byly w catodci wolne od PCV, dopuszcza
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Pytanie 237.

Pytanie 238.

Pytanie 239.

Pytanie 240,

Pytanie 241,

Pytanie 242.

Pytanie 243.

Pytanie 244,

Pytanie 245.

Pytanie 246.

Pytanie 247.

Pytanie 248.
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przyrzady w ktérych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania
wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na
zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone z tworzywa
sztucznego?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 poz. 1 Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania ptyndw infuzyjnych bez ftalandw
z informacjg na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajgcg brak zawartosci ftalanéw?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 poz. 2 Czy zamawiajgcy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatow typu TS, jatowy,
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200um, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad posiada ostra igta biorcza
dwukanatowa, tréjptaszczyznowo Scieta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany czerwong klapka, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dt. komory kroplowej
7,5 cm w czesci przeiroczystej ,rolkowy regulator przeptywu, tacznik LUER-LOCK z ostonka, zaczep na dren, dren o
dtugosci 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier —folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objeto$é¢ komory
kroplowej - 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm?2, powierzchnia filtrujaca ok. 16,34 cm2 { objetosé 3,69 cm3)?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 poz. 2 Prosze o dopuszczenie przyrzgdéw do przetaczania krwi z komorg kroplowa wykonang z
medycznego PVC. Zamawiajgcy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byty w catosci wolne od PCV, dopuszcza
przyrzady w ktdrych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania
wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 poz, 2 Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez
miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 poz. 2 Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania krwii bez ftalandw z informacjg
na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajgcg brak zawartosci ftalanéw?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pakiet nr 2 poz. 2 Prosimy aby zamawiajgcy dopuscit przyrzady bez nazwy wystepujacej bezposrednio na przyrzadzie.
Takie rozwigzanie nie ma wplywu na jako$¢ produktu oraz jego cechy uiytkowe. Natomiast petng identyfikacje
zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe dane
techniczne przyrzadu oraz pogladowa (obrazkowa) instrukcja uzycia.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 3 poz. 1 Czy zamawiajgcy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatéw typu TS, jatowy,
niepirogenny, nietaksyczny, grawitacyjny, Filtr 200pum, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad posiada ostra igta biorcza
dwukanatowa, tréjptaszczyznowo  $cigta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany czerwong klapka, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dt. komory kroplowej
7,5 cm w czesci przeiroczystej ,rolkowy regulator przeptywu, 1gcznik LUER-LOCK z ostonka, zaczep na dren, dren o
diugosci 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier —folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objeto$¢ komory
kroplowej — 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrujgca ok. 16,34 cm2 { objetos¢ 3,69 cm3)?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 3 poz. 1 Prosze o dopuszczenie przyrzaddw do przetaczania krwi z komorg kroplowg wykonang z
medycznego PVC. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w catoici wolne od PCV, dopuszcza
przyrzady w ktdrych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesfankom zastosowania
wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez
miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone z tworzywa sztucznego?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 3 poz. 1 Czy zamawiajgcy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania krwii bez ftalanéw z informacjg
na etykiecie w formie symbolu {normy zharmonizowanej ) potwierdzajaca brak zawartoéci ftalanéw?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 3 poz, 1 Prosimy aby zamawiajacy dopuscit przyrzady bez nazwy wystepujgcej bezposrednio na przyrzadzie.
Takie rozwigzanie nie ma wplywu na jakos¢ produktu oraz jego cechy uiytkowe. Natomiast petng identyfikacje
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Pytanie 249.

Pytanie 250.

Pytanie 251.

Pytanie 252.

Pytanie 253.

Pytanie 254.

Pytanie 255.

Pytanie 256.

Pytanie 257.

Pytanie 258.

Pytanie 259.

Pytanie 260.

zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe dane
techniczne przyrzgdu oraz pogladowa (obrazkowa) instrukcja uzycia.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 4 poz. 10 Czy zamawiajgcy wydzieli poz.10 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujacy sig w danym asortymencie, na ziozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umotliwi Zamawiajacemu
na osiggniecie oszczednosci i wymiernych korzysci finansowych?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pakiet nr 4 poz. 10 Czy zamawiajacy dopusci koreczki z trzpieniem powyiej krawedzi, ktérego konstrukcja zapewnia
szczelnosé | kompatybilno$¢ ze standardowym portem, w kolorze biatym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100
szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pakiet nr 4 poz. 10 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowari.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pakiet nr 29 poz. 1, 3-4, 6-7 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100
szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gdre do pelnych opakowan.
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$é
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gére do petnych opakowan.
Pakiet nr 29 poz. 2 Czy zamawiajacy dopusci zaciskacz sterylny?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pakiet nr 29 poz. 3-4: Czy zamawiajacy dopusci jednorazowy woreczek do pobierania prébki moczu dla niemowlat i
matych dzieci o anatomicznym ksztaicie dla chtopcéw lub dla dziewczynek, bez gabki, pojemnoéé woreczka: 100 ml,
pakowany indywidualne w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 mi?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pakiet nr 29 poz 5 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gdre do petnych opakowan.
Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowar po przeliczeniu, z zackragleniem w gdre do petnych opakowani.
Pakiet nr 29 poz 8 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zackragleniem w gére do petnych opakowar.
Pakiet nr 30 poz 1 Czy zamawiajacy dopusci zestaw do lewatywy o pojemnoéci 1000 ml wykonany ze wzmocnionej
folii, z podziatkg, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obte z dwoma otworami bocznymi, w
zestawie rekawiczki PE, opatrunek wtékninowy, saszetka $rodka myjacego?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pakiet nr 33 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilodci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgodg. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisat wielkodé
opakowania i liczbg opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do peinych opakowar.
Pakiet nr 194 poz 1-4 Czy Zamawiajgcy oczekuje wycene za opakowanie zawierajgce 10 mb siatki opatrunkowej w
stanie swobodnym?
QOdpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.
Pakiet nr 194 poz 1-4 Czy w zwigzku z komfortem uzytkowania siatek oraz wysokq przepuszczalnoscia zamawiajacy
wymaga ponizszej wielkosci oczek?
Rozmiar 1 -9 mm x 10 mm
Rozmiar 2 —13 mm x 15 mm
Rozmiar 3 — 13 mm x 15 mm
Rozmiar 4 — 13 mm x 15 mm
Rozmiar 6 —13 mm x 15 mm
Rozmiar 8 =13 mm x 15 mm
Rozmiar 10—13 mm x 15 mm
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Rozmiar 14 — 13 mm x 15 mm
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 261.  Pakiet nr 194 poz 1-4 Cezy zamawiajacy wymaga siatek o rozmiarach odpowiadajacym poszczegdlnym czedciom
ciala,rozmiary przedstawione poniZej — szeroke$¢ w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar — 1 palec — do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar — 2 dion, palec — 10 - 25 mm szer. j.w.

Rozmiar — 3 dion, stopa — 15 - 35 mm szer. j.w

Rozmiar — 4 podudzie, kolano, ramie, stopa, tokie¢ — 25 - 45 mm szer. j.w
Rozmiar - 6 glowa, ramie, podudzie, kolano — 40 - 65 mm szer. j.w
Rozmiar — 8 udo, glowa, biodra — 50 -95 mm szer. j.w

Rozmiar — 10 biodra, brzuch — 65 -135 mm szer. j.w

Rozmiar — 14 klatka piersiowa, brzuch — 80 -140 mm szer. j.w
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie 262,  Pakiet nr 195 poz 1-2 Czy Zamawiajacy oczekuje wyceng za opakowanie zawierajgce 1 mb siatki opatrunkowej w
stanie swobodnym?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 263.  Pakiet nr 195 poz 1-2 Czy w zwigzku z komfortem uiytkowania siatek oraz wysokg przepuszczalnoscig zamawiajacy
wymaga ponizszej wielkodci oczek?
Rozmiar 1-9 x 10 mm
Rozmiar 2—-13 x15 mm
Rozmiar3-13x15 mm
Rozmiar4—-13 x15 mm
Rozmiar 6 —-13 x 15 mm
Rozmiar 8 -13 x 15 mm
Rozmiar 10 — 13 x 15 mm
Rozmiar 14 —13 x 15 mm
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 264.  Pakiet nr 195 poz 1-2 Czy zamawiajacy wymaga siatek o rozmiarach odpowiadajacym poszczegélnym czesciom
ciata,rozmiary przedstawione ponizej — szerokos$¢ w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1 — palec — do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2 dton, palec— 10 - 25 mm j.w.

Rozmiar 3 dto, stopa—15 - 35 mm j.w

Rozmiar 4 podudzie, kolano, ramie, stopa, tokieé¢ — 25 - 45 mm j.w
Rozmiar 6 glowa, ramie, podudzie, kolano — 40 - 65 mm j.w
Rozmiar 8 udo, gtowa, biodra — 50 - 95 mm j.w

Rozmiar 10 biodra, brzuch —65 - 135 mm jw

Rozmiar 14 klatka piersiowa, brzuch — 80 - 140 mm jw
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 265.  Pakiet nr 196 poz 1 Czy zamawiajgcy dopusci serwete 4 warstwowa, 17 nitkowg, z nitkg RTG i tasiemkg, o wymiarach
45 cm x 45 cm, pakowana indywidualnie , sterylng?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 266.  Pakiet nr 192 poz 1 Czy zamawiajacy dopusci kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 267.  Pakiet nr 60 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu.
Nie ma to wptywu na cechy uiytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencje, powodujgc na etapie
sktadania ofert wyeliminowanie wielu oferentéw . Wymdg ten wplynie na ceny produktu zaoferowane
Zamawiajgcemu i otrzymane wyceny bedq wyisze w stosunku do wartosci rynkowe;.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 268.  Pakiet nr 60 poz 1 Czy Zamawiajacy dopuéci sterylne ostrza chirurgiczne ze stali weglowe] jednorazowego uiytku z
wygrawerowanym rozmiarem bezposrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folie aluminiowg z identyfikacja
rozmiarowg oraz numerem LOT, datg wainosci i produkcji oraz metodg sterylizacji, blister aluminiowy posiada
kotnierz utatwiajacy otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a takze pozostate dane o
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Pytanie 269.

Pytanie 270.

Pytanie 271.

Pytanie 272.

Pytanie 273.

Pytanie 274.

Pytanie 275.

Pytanie 276.

Pytanie 277.
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rozmiarze ostrza, jego ksztatcie i ponownie nr LOT z datg produkeji i waznosci i metodq sterylizacji , pakowane po 100
szt.?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pakiet nr 60 poz 1 Czy zamawiajgcy dopusci aby rozmiar oraz ksztatt ostrza widoczny byt na opakowaniu zbiorczym
(100 szt) —opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem — ksztatt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie
piktogramu, jednoczesnie rozmiar padany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo
wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umoiliwia réwniez szybka i tatwg identyfikacje
ksztattu ostrza- widoczny odcisk ksztattu (ksztatt ostrza jest éci$le powigzany z rozmiarem)?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 poz 5-6, 3 Prosze Zamawiajgcego o wydzielenie pozycji 5-6,9 z pakietu 67. Podzial pakietu zwiekszy
konkurencyjno$¢ postepowania, umozliwi rdwniei ztozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcdw a Paristwu pozyskanie
rzeczywiscie korzystnych ofert jakoSciowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja bedzie ograniczona
do kilku konkurentéw, a Zamawiajacy otrzyma wyceng o zawyzonej wartosci w stosunku do wartoéci rynkowej.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 67 poz 5 Czy zamawiajgcy dopusci strzykawke trzyczesSciowq z rozszerzong skalg 50/60 ml Luer Lock, j.uz.,
sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelng, jednostronng skalg co 2 mi?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 105 Czy zamawiajgcy ma na mysli 1 sztuke = 1 opakowanie po 25 szt.stazy j.u.?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian. 1 szt = 1 szt.

Pakiet nr 105 Czy zamawiajgcy dopusci staze bezlateksowa, wykonana z rozciggliwego paska TPE. Bezlateksowy
materiat chroni przed reakcjami alergicznymi i podraznieniami skéry. pakowang w rolce w odcinkach o dtugoéci 47 cm
po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowang fabrycznie instrukcjg obstugi na opakowaniu?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 105 Czy zamawiajacy dopusci wycene za opakowanie (rolke) 25 szt. z przeliczeniem iloéci?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkoéé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do peinych opakowan.

Pakiet nr 105 Czy zamawiajacy dopusci wycene za opakowanie (rolke) 25 szt. — o di. pojedynczego paska 47 cm, z
przeliczeniem ilosci i zaokragleniem w gére do petnych opakowari?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkodé
opakowania i liczbe opakowar po przeliczeniu, z zaokraggleniem w gére do peinych opakowan.

Pakiet nr 133 poz 1 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt, z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowari.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisa¢ wielkosé
opakowania i liczbg opakowari po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gére do peinych opakowar.

Pakiet nr 135 poz 1 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych apakowan.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowar.

Pakiet nr 164 poz 1 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. 2
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowar.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczhe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 164 poz 1 — 2 Czy zamawiajgcy dopusci produkty z wtékniny min. 25 g/m2?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 165 poz 1 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Odpowiedi: Zamawiajagcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbg opakowari po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gore do petnych opakowar.

Pakiet nr 166 poz 3 Czy zamawiajgcy wymaga gaze w roli 13 nitkowg, niejatowg, szer. 90 cm x 100 m?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pakiet nr 166 poz 3 Czy zamawiajacy wymaga gazg w roli 17 nitkowa, niejatowa, szer. 90 cm x 100 m?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 166 poz 3 Czy zamawiajacy dopuszcza wyceng za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilosci?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 174 poz 1-2 Czy zamawiajacy dopusci opaske dziang podtrzymujgcq wykonang z przedzy poliestrowej
100%, gdyz widkna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru sg niezbyt wytrzymate, gniotg sie oraz elektryzujg,
co wptywa niekorzystnie na komfort pacjenta?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 174 poz 3-5 Czy zamawiajgcy dopusci opaske dziang podtrzymujgcg wykonang z przedzy poliestrowej
100%, gdyz widkna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru sg niezbyt wytrzymate, gniota sig oraz elektryzuja,
co wplywa niekorzystnie na komfort pacjenta?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 175 poz 4-6 Czy zamawiajacy dopusci opaske dziang elastyczng wykonang z 100% widkien syntetycznych tj:
poliestrowych i poliamidowych posiadajace rozciggliwosé powyizej 130 % z zapinka wewnatrz opakowania
indywidualnego?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 175 poz 4-6 Czy Zamawiajacy z uwagi na charakter produktéw zawartych w pakiecie 175 wydzieli pozycje: 4-
6 i utworzy z nich odrebny pakiet/zadanie na opaski lub wtaczy pozycje 4-6 do pakietu 174 na opaski opatrunkowe
(podtrzymujace). Zamawiajacy umotliwi w ten sposdb na ztoienie konkurencyjnej oferty firmom biorgcym udziat w
niniejszym postepowaniu, a tym samym bedzie miat wybdr z poérdd najkorzystniejszych ofert, jak i mozliwoié
osiggniecia nizszych cen.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 177 poz 4 Czy zamawiajgcy wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli innym firmom ,
specjalizujacy sig w danym asortymencie, na ztozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajagcemu
na osiggnigcie oszczednosci | wymiernych korzyéci finansowych?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 177 poz 4 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilodci z zaokragleniem w gdre do petnych opakowan.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielko$¢
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gére do petnych opakowarn.

Pakiet nr 180 poz 1 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z
przeliczeniem ilodci z zackrggleniem w gdre do petnych opakowan.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkoéé
opakowania i liczbe opakowar po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 182 poz 1 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z
przeliczeniem ilodci z zaokrggleniem w gdre do petnych opakowan.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkodé
opakowania i liczbg opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowar.

Pakiet nr 182 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie podktadéw o chtonnoéci 550 ml przy wymiarze 60 cm x 90
cm, 6-warstwowy.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 210 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilodci z zaokragleniem w gdre do petnych opakowan.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 210 poz 1 Czy zamawiajacy dopusci przeécierdto jednorazowe 130 cm x 210 cm, zielone, o gramaturze min.
22 g/m2?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 211 poz 1 Czy zamawiajgcy dopusci posciel o gramaturze min. 25 g/m2?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiajacy wymaga rolek podkiadu testowanego dermatologicznie, co wykonawca
potwierdzi odpowiednim dokumentem?
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Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiajacy wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancjg miekkosci
i lepszej wchtanialnosci?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga sie aby podktady medyczne byly higienicznie zapakowane, kazda rolka w oddzielng
folig?
Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga sie dokumentdw posdwiadczajgcych, iz produkt byt badany dermatologicznie i uzyskat
pozytywng opinie?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga sig aby produkt byt wykonany w 100% z czystef celulozy?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga sie aby podktad medyczny posiadat gramature nie mniejszg niz 17 gr/m2?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy wymaga sie aby podkiad medyczny posiadat perforacje - minimum 135 odcinkéw w
podkiadzie o szeroko$ci 50 cm i 210 odcinkéw w podktadzie o szerakosci 60 cm.?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiajgcy dopusci rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiajgcy dopusci rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 212 poz 1 Czy zamawiajgcy dopusci podktad o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 221 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do peinych opakowar.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowar po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 222 poz 1 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do peinych opakowari.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkoéé
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowar.

Pakiet nr 222 poz 1 Czy zamawiajgcy wymaga fartuch witékninowy z diugim rekawem zakoriczonym mankietem 2z
bawetnianym $ciggaczem?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 223 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gdre do peinych opakowan.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisat wielkosé
opakowania i liczbg opakowan po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do peinych opakowarn.

Pakiet nr 224 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilodci z zaokragleniem w gdre do petnych opakowarn.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkoéé
opakowania i liczbe opakowar po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gére do peinych opakowan.

Pakiet nr 260 poz 1-3 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gdre do petnych opakowari.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraia zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisat wielkodé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gdre do petnych opakowari.

Pakiet nr 286 poz 1- Czy zamawiajgcy dopuéci worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z
polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalg co 100 ml, skala do 1,5 |, zakoficzony obreczg w systemie "okreé i zamknij", z
instrukcjg uzytkowania w postaci piktogramu umieszczong na kazdym worku?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pakiet nr 286 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gore do petnych opakowar.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 288 poz 1 Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z
przeliczeniem iloici z zaokragleniem w gore do petnych opakowan.

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisal wielko$é
opakowania i liczbe opakowan po przeliczeniu, z zackragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet nr 290 poz 1 Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z
przeliczeniem iloéci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosdé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Pakiet 18 - Czy Zamawiajgcy dopusci filtr o bardzo wysokiej skutecznosci filtracji bakteryjnej >99,9999% i skutecznosci
filtracji wirusowej >99,999% z barierg mechaniczng w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji tadunkdw
elektrostatycznych, sterylny, o nastgpujgcych parametrach: objeto$¢ oddechowa Vt 150-1500ml, poziom nawilzania
37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, op6r przeplywu przy 60l/min-2,14 cm H20, przestrzeri martwa 55 ml z portem
kapno luer-lock ze szczelnie wkrecanym koreczkiem?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 18 - Czy Zamawiajgcy wymaga zeby filtry byly wolne od DEHP, gdyz ftalany dostajg sie do organizmu
najczeiciej drogq pokarmowa, przez skore i w wyniku inhalacji. Co wiecej, zwigzki wnikajace do organizmu za
posdrednictwem inhalacji wykazujg duzo wigksze dziatanie toksyczne.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 22 - Czy zamawiajacy oczekuje, aby taczniki byty pozbawione szkodliwych ftalanéw, ktére uwalniajg sie pod
wplywem ciepta ludzkiego ciata, a nadmiar tych zwigzkéw zwieksza ryzyko zachorowania na alergie, astme,
nowotwory, powodujg takze zaburzenia w pracy watroby czy nerek, oraz wykazujg negatywny wptyw na organizmy
dzieci?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 24 - Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o uscislenie czy oczekuje maski krtaniowej z medycznego PCV
renomowanej firmy, ze wzmocnionym koniuszkiem nie podwijajacym sie w trakcie zaktadania maski, blokujacym
ponadto gdérny zwieracz przetyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna catoéé dla wigkszego bezpieczenstwa,
poslizgowa powierzchnia mankietu ulatwiajgca zaktadanie, wyjatkowo migkki mankiet zapewnia doskonate
przyleganie przy minimalnym nacisku na sluzéwke, balonik kontrolny identyfikujgcy rozmiar maski araz zapewniajacy
precyzyjne okreslenie stopnia wypeinienia mankietu metodg dotykowa, znaczniki glebokosci kontrolujgce
prawidtowa pozycje maski, kodowana kolorem torebka z zamieszczong instrukejg uzycia, dostepnoi¢ w 8 rozmiarach
dla petnego zakresu pacjentéw, bezpieczeristwo w Srodowisku MR, nie zawiera ftalanéw?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 25 - Czy zamawiajacy oczekuje, aby maski anestetyczne bylty pozbawione szkodliwych ftalandw, ktdre
uwalniaja sie pod wptywem ciepta ludzkiego ciata, a nadmiar tych zwigzkéw zwieksza ryzyko zachorowania na alergie,
astme, nowotwory, powodujg takie zaburzenia w pracy watroby czy nerek, oraz wykazujg negatywny wplyw na
organizmy dzieci?

Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 26 - Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowaine maski tlenowe z rezerwuarem z medycznego PCV, szczelnie
przylegajace do twarzy, w dwoch uniwersalnych rozmiarach: pediatrycznym i dla dorostych? Dodatkowo produkty
pozbawione sq szkodliwych ftalandw.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pakiet 28 - Czy zamawiajacy oczekuje, aby produkty, zawarte w pakiecie byly pozbawione szkodliwych ftalandw,
ktare uwalniajg sie pod wptywem ciepta ludzkiego ciata, a nadmiar tych zwigzkéw zwigksza ryzyko zachorowania na
alergig, astme, nowotwaory, powodujg takie zaburzenia w pracy watroby czy nerek, oraz wykazujg negatywny wplyw
na organizmy dzieci?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pakiet 62 - Czy Zamawiajacy dopusci jako rownowazny obwdd anestetyczny, czysty mikrobiologicznie, spetniajacy
pozostate zapisy, produkt bez ftalanéw?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakiet nr 29 poz. 3-4 - Czy Zamawiajacy dopusci sterylne woreczki dla chtopcow i dziewczynek o wymiarach
190x707?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakiet nr 61 poz. 1 - Czy Zamawiajgcy dopusci aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkietku
mikroskopowym rozmazéw biologicznych 150 ml, z odpowiednim przeliczeniem iloci?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4 - Czy Zmawiajacy oczekuje zaoferowania strzykawek z podwdjng skalg pomiarowg?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4 - Czy Zmawiajacy wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalandw, z
informacja o ich braku na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4 - Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczeéciowych z tiokiem
prostym na catej diugosci cylindra, z przewegzeniem zapewniajgcym pewny uchwyt wylacznie na koricu ttoka?
Zadajemy to pytanie poniewaz na rynku pojawily sie strzykawki gdzie przeweienie ttoka sigga nawet potowy jego
wysokos$ci co negatywnie wplywa na stabilnos¢ straykawki podczas pracy.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4 - Czy Zmawiajacy wymaga aby zwezenie obwodu tloka strzykawki znajdowato sie na
odcinku nie wigkszym niz 25% - 30% catej diugoéci toka. Zadajemy to pytanie poniewaz na rynku pojawity sie
strzykawki gdzie przeweienie tloka siega nawet polowy jego wysokoéci co negatywnie wplywa na stabilnosé
strzykawki podczas pracy.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4 - Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach
jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraZnie zréznicowanych kolorystycznie w zaleznosci od rozmiaru ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 67, poz. 1-4 - Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania strzykawek z minimum 20% rozszerzeniem
skali co pozwoli w sposdb precyzyjny okresli¢ graniczne wartosci strzykawki?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy pakietu nr 67, poz. 7 - Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke do ins. z naktadang igta o wymiarze
0,40x13mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajgcy dopusci w przedmiocie zamdwienia (pakiet 186, pozycje: 1, 2, 3): przediozenie kart produktowych /
kart technicznych, wystawionych przez producenta, ktére beda jawne dla Zamawiajgcego oraz innych ewentualnych
wykonawcow i stang sie potwierdzeniem wymogdw zawartych w SIWZ? Nalezy nadmienié, ze karta produktowa /
techniczna stwierdza obecno$¢ wszystkich elementéw sktadowych produkty, jak réwniez posiada zapis méwigcy o
poziomie chfonnosci produktu, zbadany wedtug standardéw normy ISO 11948. Dodatkowo nalezy nadmienié, ze
wszyscy producenci na terenie Unii Europejskiej, ktérych produkty sa dopuszczone do obrotu na jej terytorium sg
zobowigzaniu do przestrzegania wszystkich norm jakoéciowych, w tym ISO 11948-1. Badanie poziomu absorpcji
produktu chtonnego w kazdej fabryce na terenie UE odbywa sie wedlug wytycznych ISO 11948-1 i nie ma potrzeby
przeprowadzania testdéw przez podmioty zewnetrzne. Karty techniczne oraz odwiadczenia wystawione przez
producenta sg poswiadczeniem odbytych testéw oraz ich wynikow.

Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 334,

Pytanie 335.

Pytanie 336.

Pytanie 337.

Pytanie 338.

Pytanie 339.

Pytanie 340.

Czy Zamawiajgcy wymaga w przedmiocie zamdwienia (pakiet 186, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomaijtek dla dorostych
posiadajacych co najmniej jeden $ciggacz taliowy i ustanowi to jako wymdg minimalny? Nalezy podkreili¢, ie
rozwigzanie technologiczne w postaci ,co najmniej jednego $ciggacza taliowego” cechuje produkty o najwyzszym
poziomie jakodci. Zakup tego typu produktéw z pewnodcig spetnia oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a
takze pacjentow, a diugofalowo przyczyni sie do oszczednosci w wydatkach na produkty chionne. Ustanowienie
takiego wymogu zapewnia Zamawiajgcemu otrzymanie produktéw, ktére odpowiadajg jego wymaganiom oraz nie
dopuszcza do postepowania produktow chtonnych, ktére sg rekomendowane dla oséb z ciezkim NTM, a w praktyce
s3 to tylko odpowiedniki imitujgce produkty o najwyiszych standardach. Ustanowienie powyiszych wymogéw oraz
nie dopuszczenie produktéw nie spetniajgcych Pafstwa oczekiwari jest zgodne z prawem PZP, poniewai co najmniej
dwdch producentéw na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwigzania technologiczne.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy wymaga w przedmiocie zamowienia (pakiet 186, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek posiadajacych
system szybkiego wchtaniania (Feel Dry lub EDS), ktéry umoiliwia maksymalnie szybkie wchtanianie moczu do érodka
produktu oraz utrzymuje wilgo¢ z dala od skéry pacjenta? Nalezy podkreslic, ze powyisze rozwigzania technologiczne
charakteryzujg produkty o wysokich standardach jakosciowych i zapewniajg pacjentom maksymalng ochrone.
Dodatkowo korzystnie wplywajg na finanse Zamawiajacego, gdyz ograniczajg zuiycie produktdéw chionnych jak
réwniez ilos¢ prania poscieli. Ustanowienie powyiszych wymogdéw oraz nie dopuszczenie produktow nie
spetniajgcych Paristwa oczekiwan jest zgodne z prawem PZP, poniewaz co najmniej dwdch producentéw na rynku
polskim posiada takie rozwigzania technologiczne.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamdwienia (pakiet 186; pozycja: 1) ziozenie oferty na pieluchomajtki dla
dorostych o chtonnosci co najmniej 2400 ml? Znikoma rdinica pomigdzy oczekiwang przez zamawiajgcego
chionnoscig wyrabu tj. 2500 ml, a chtonnoscig oferowanego produktu tj. 2400 ml w zaden sposéb nie wplywa na
komfort oraz funkcjonalnos¢ uzytkowania wyrobu oraz nie zwigksza iloici uzywanych produktéw. Chcieliby$my
réwniez nadmienic, iz wg. miedzynarodowego standardu 1SO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badan
przeprowadzonych w Szpitalach wynika, ze uzytkownik nie jest w stanie zauwaiy¢ roinicy w zdolnosci pochtaniania
mniejszej niz 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodg badan przedstawiong w 1SO 11948 - czyli w tym
przypadku dla pacjenta niezauwazalna jest réznica: 100 ml

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamdwienia (pakiet 186; pozycja: 2) ztozenie oferty na pieluchomaijtki dla
dorostych o chtonnosci co najmniej 2770 ml? Znikoma rdznica pomiedzy oczekiwang przez zamawiajgcego
chionnoscig wyrabu tj. 2900 ml, a chionnoscig oferowanego produktu tj. 2770 ml w zaden sposdb nie wplywa na
komfort oraz funkcjonalno$¢ uzytkowania wyrobu oraz nie zwigksza ilosci uzywanych produktéw. Chcielibyémy
réwniez nadmienic, iz wg. migdzynarodowego standardu 1SO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badan
przeprowadzonych w Szpitalach wynika, Ze uzytkownik nie jest w stanie zauwazy¢ réznicy w zdolnosci pochtaniania
mniejszej niz 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodg badan przedstawiong w ISO 11948 - czyli w tym
przypadku dla pacjenta niezauwaialna jest réznica: 130 ml.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajgcy dopudci w przedmiocie zamdwienia (pakiet 186; pozycja: 3) ztozenie oferty na pieluchomajtki dla
dorostych o chtonnosci co najmniej 3070 mi? Znikoma rdinica pomiedzy oczekiwang przez zamawiajgcego
chfonnoscig wyrobu tj. 3200 ml, a chionnoicia oferowanego produktu tj. 3070 ml w zaden sposdb nie wplywa na
komfort oraz funkcjonalnos¢ uiytkowania wyrobu oraz nie zwigksza ilosci uzywanych produktéw. Chcieliby$my
réwniez nadmienié, iz wg. migdzynarodowego standardu 1SO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badan
przeprowadzonych w Szpitalach wynika, ze uzytkownik nie jest w stanie zauwaty¢ réznicy w zdolnoéci pochtaniania
mniejszej niz 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodq badan przedstawiong w 1SO 11948 - czyli w tym
przypadku dla pacjenta niezauwazalna jest réznica: 130 ml.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajqcy dopusci w przedmiocie zamdwienia (pakiet 186; pozycja: 3): ztozenie oferty na pieluchomajtki w
rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szeroko$é w
gérnej czesci pieluchomajtki 80 cm) odpowiadajg najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL
oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawezania wymogdéw w stosunku do
oczekiwanych produktéw - rozmiardw wynikajacych z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych moze
by¢ réina poniewat nie podlega Scistym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L
o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje mozliwo$¢ zaproponowania Zamawiajacemu konkurencyjnej oferty,
co w trakcie trwania umowy, przetozy sig na oszczednosci.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy dopusci w przedmiocie zamdwienia (pakiet nr 186; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki pakowane a’30,
z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
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Pytanie 341.
Pytanie 342.

Pytanie 343.

Pytanie 344.
Pytanie 345.
Pytanie 346.
Pytanie 347.
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Pytanie 349.
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Pytanie 355.
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Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy wymaga w przedmiocie zamowienia (pakiet nr 180; pozycja: 1): podktaddw chtonnych w rozmiarze
60x60cm, o poziomie chtonnosci co najmniej 1200mI?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy wymaga w przedmiocie zamdwienia (pakiet nr 182; pozycja: 1): podkiad chtonny 60x90cm, z
wktadem chtonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 260 poz.1 - Czy Zamawiajgcy dopusci elektrode o wymiarach 42x56mm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 18, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci elektrostatyczno-mechaniczny filtr oddechowy dla dorostych,
pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 18, pozycja nr 1 — Czy zamawiajgcy dopusci filtr oddechowy dla dorostych o zakresie objetoéci oddechowej
150-1500ml, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 18, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci filtr oddechowy dla dorostych o skutecznosci filtracji wzgledem
bakterii 99,999%, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 18, pozycja nr 1 — Czy zamawiajgcy dopusci filtr oddechowy dla dorostych o skutecznosci nawilzania 32
mg/|, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 27, pozycja nr 1 — Czy zamawiajgcy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,3mm dla
rurek o rozmiarze 4,0-5,5mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 27, pozycja nr 2 — Czy zamawiajacy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych o rozmiarze 4,7mm o
dtugosci 340mm, dla rurek o rozmiarze 6,0mm - 10,0mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 62, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci obwdd oddechowy rozciggliwy 160cm, pozostate parametry
zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 62, pozycja nr 1 — Czy zamawiajgcy dopusci obwdd oddechowy z dodatkowg rurg o dtugoéci 80cm, pozostate
parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 66, pozycja nr 1 - Czy zamawiajgcy dopusci zestaw do 24 — godzinnej toalety jamy ustnej, w ktérego
komplecie znajdg sie 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego ptynu do plukania jamy ustnej z 0,12% roztworem
chlorheksydyny zamiast z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 141, pozycja nr 1 - Czy zamawiajacy z pakietu nr 141 wylaczy pozycje nr 1 i utworzy z niej osobny pakiet?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 141, pozycja nr 2 — Czy zamawiajacy dopusci jednorazowq szczotke czyszczaca do kanatéw roboczych o
$rednicy 1,7mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 225, pozycja nr 1, 2 — Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie w pozycji 1 i 2 fartuch o parametrach: Jatowy
fartuch do przygotowywania cytostatykow wykonany z wiékniny SMS TNT o gramaturze min. 50g/m?, bawetniane
mankiety, foliowany przéd i rekawy stanowigce bariere, zgodne z wymaganiami normy EN 14126:2004, EN
14605:2009 (Chlorowodorek doksorubicyny - klasa 6, Chlorowodorek daunorubicyny - klasa 6, Siarczan Winkrystyny -
klasa 6, Karmustyna - klasa 6, Monohydrat cyklofosfamidu - klasa 6, Fluorouracyl - klasa 6), wyniki badan
przedstawione na kaidym opakowaniu jednostkowym. Sposéb wigzania-skrzyzowany 2a pomocg trokdw.
Zarejestrowane jako Srodek Ochrony Indywidualnej w kategorii Ill. Dostgpny rozmiar: S, M, L, XL, XXL. Opakowanie
typu papier/ folia?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 356.

Pytanie 357.

Pytanie 358.

Pytanie 359.

Pytanie 360.

Pytanie 361,

Pytanie 362,

Pytanie 363.

Pytanie 364.

Pytanie 365.

B e = -

Dotyczy Pakiet nr 249, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopudci testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkodc
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakiet nr 249, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkos¢
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy w zadaniu nr 15, poz. 1 Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie rurek zgodnych z opisem SIWZ, ale bez rozm.
2, czyli w rozmiarach. 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7, 7,5, 8; 8,5; 9 ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W zadaniu nr 18, poz. 1 Zamawiajgcy wymaga: ,Filtr oddechowy dla dorostych mechaniczny z wymiennikiem
celulozowym, hydrofobowy, zakres objetosci oddechowej 300-1500 ml, port do monitorowania gazow
anestezjologicznych, skutecznos¢ filtracji wzgledem bakterii min. 99,9999%, skutecznosé nawilzania min. 33 mg/l przy
VT 500 ml, utrata wilgoci min. 6 mg/l przy VT 500 ml, przestrzeri martwa filtru max. 96ml, waga filtra max. 50 g”. Czy
Zamawiajacy dopusdci sterylny filtr oddechowy z wydzielonym celulozowym, wymiennikiem ciepta i wilgoci,
hydrofobowy, metodzie filtracji intermolekularnej, bakteryjno-wirusowy z barierg mechaniczna,

- 0 korzystniejszej bardzo wysokiej skutecznoéci filtracji bakteryinej pow. 99,9999% , - o korzystniejsze| bardzo
wysokiej skutecznosci filtracji wirusowej pow. 99,999%,

- 0 korzystniejszej objetosci oddechowej 150-1500ml,

pozostate parametry bez zmian ?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy pakietu nr 56 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zamknigtego systemu do odsysania dla dorostych
72h, posiadajgcego dodatkowy zawdr odcinajgcy, dzieki ktdremu moina odizolowaé komore irygatora w celu
uzyskania lepszego czyszczenia cewnika. Rozmiar 14F kateter dtugoéé 54 cm do odsysania wydzieliny z gérnych drég
oddechowych.

Odpowied?: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy pakietu nr 109 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku, z antyprzelewowa
konstrukcja pozwalajacg na skuteczne dziatanie w pionie i poziomie, skalowanego, z podziatkg 2ml, z tacznikiem T.
MMD 3,3 pm. W zestawie przestrzen martwa 15 cm i dren 210 cm. Czysty biologicznie.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

dotyczy zatacznika nr 5 — wzdr umowy - Zwracamy sie z proébg o zmniejszenie kar umownych zawartych w §7 w
nastepujacy sposdb:

1.1.  w wysokosci 0,5 % wartodci brutto niedostarczonej czeéci zamdwienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w
jednej dostawie w terminie okreslonym w §2 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzieri opéZnienia

1.3 w wysokosci 0,5 % wartosci reklamowanego towaru, w przypadku uchybienia terminowi okreslonemu w §3 ust. 3
w przypadku uznanej reklamacji, za kazdy dzien opdinienia.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet 95 - Czy Zamawiajacy dopusci do oceny zestaw do szynowania moczowoddw z cewnikiem podwdijnie zagigtym
do urs, wystepujacy w dtugosciach 26 i 28 cm? Pozostate parametry techniczne oferowanego produktu pozostajg bez
zmian.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 96, pozycja 1 - Czy Zamawiajgcy dopusci do oceny cewnik pigtail otwarty/zamkniety z poliuretanu z prowadnicg
o dlugosci 150 cm? Pozostate parametry techniczne oferowanego produktu pozostajg bez zmian.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet 96, pozycja 2 - Czy Zamawiajacy dopusci do oceny cewnik pigtail otwarty/zamknigty z poliuretanu z prowadnicg
o dtugosci 150 cm? Pozostate parametry techniczne oferowanego produktu pozostaja bez zmian.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 366.

Pytanie 367.

Pytanie 368.

Pytanie 369.

Pytanie 370.

Pytanie 371.

Pytanie 372.

Pytanie 373.

Pytanie 374.

Pytanie 375.

Pakiet 99 - Czy Zamawiajacy dopusci do oceny zestaw do nefrostomii sterylny w sktadzie: igla chiba 17,5 g z
widocznym w USG znacznikiem na koricowce (3 piericienie), cewnik typu J z poliuretanu pokrytego hydrozelem, drut
wiodgcy kompatybilny z cewnikiem, tacznik do worka na mocz rozmiary CH8, CH10?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 116 - Czy Zamawiajacy dopusci do oceny zestaw do szynowania moczowoddw z cewnikiem podwdéjnie
zagietym do urs, ze sterowanym popychaczem, gdy umieszczona jest prowadnica, wystepujgcy w dtugosciach 26 i 28
cm? Pozostate parametry techniczne oferowanego produktu pozostajg bez zmian.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 129 - Czy Zamawiajgcy dopusci do oceny wielofunkcyjny zestaw do drenazu klatki piersiowej z automatyczng
kontrolg ssania z dwoma drenami i dwiema kamorami 950 ml i 1900 ml?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu Nr 92 Poz. 3. Czy Zamawiajgcy dopusci wyprodukowany przez wiodqcg na rynku kanadyjskg firme
Laborie Medical Technologies tréjkanatowy jednorazowy cewnik do profilometrii i cystometrii , dtugo$é 400mm 9Fr?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Pakietu Nr 112 Poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice do URS firmy Boston Scientific, wykonang z
nitinolu oraz pokryciem hydrofilowym na catej dlugodci prowadnika 150cm z miekkg koricéwka, prostg lub
zakrzywiong? Pozostate parametry sq zgodne z SIWZ.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

PAKIET NR 145 - czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu do cystoskopii, posiadajacego w swoim
sktadzie serwete na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 100 x 150 cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 146 - czy Zamawiajacy dopusci moiliwos¢ zaoferowania zestawu do cigcia cesarskiego, posiadajacego w
swoim sktadzie serwetg operacyjna/ podktad w rozmiarze 30 x 100 cm {pkt. 4)?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 147 - czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu ginekologicznego o nastepujgcym
sktadzie:

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chtonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm

1 nieprzylepna serweta do podtozenia pod posladki 75 x 90 cm

1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

1 ta$ma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 reczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 147 - czy Zamawiajacy dopusci mozliwoi¢ zaoferowania zestawu ginekologicznego o nastepujgcym
sktadzie:

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbidrki ptyndw i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm

1 nieprzylepna serweta do podtozenia pod poéladki 75 x 90 ¢cm

1 tasma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 recznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 149 - czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania zestawu do operacji 2ylakéw o nastepujacym
sktadzie:

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 130 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmaocniona 80 x 145 ¢cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" z padem chtonnym ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

1 ostona na krocze 35 x 20 cm

1 tasma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 reczniki celulozowe 30 x 33 cm
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Pytanie 376.

Pytanie 377.

Pytanie 378.

Pytanie 379.

Pytanie 380.

Pytanie 381.

Pytanie 382.

Pytanie 383.

Pytanie 384.

Pytanie 385.

Pytanie 386.

Pytanie 387.

Pytanie 388.

Pytanie 389.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 150 - czy Zamawiajacy dopuéci moiliwo$¢ zaoferowania zestawu do operacji zylakéw o nastepujacym
sktadzie:

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta urologiczna z torbg na plyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze ( 7 cm).
Whbudowana ostona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185 x 200 cm

1 tasma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 reczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 151 - czy Zamawiajacy dopusci moiliwo$¢ zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego
posiadajacego w swoim skladzie serwete z wycieciem U w rozmiarze 240 x 280 cm? Pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 152 - czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu do artroskopii kolana o nastepujacym
sktadzie:

1 serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm i

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiérki ptynéw 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 ¢cm)

1 ostona na koriczyne 35 x 80 cm

2 taSmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 reczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 161 - czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania ostony na konczyne w rozmiarze 25 x 80 cm?
Pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 169 - czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania gazikéw do dezynfekeji w rozmiarze 30 x 30 mm/
30 x 60 mm po rozlozeniu?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

PAKIET NR 175 Poz. nr 1-3- czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania opasek gipsowych o czasie wigzania 4-6
min, pakowanych w opakowania a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilosci?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 175 Poz. nr 1-3- czy Zamawiajgcy oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, ktdrych gaza noéna jest
obustronnie pokryta 34% gipsem medycznym i nawinieta na tekturowy rulonik ( ulegajacy biodegradacji) utatwiajacy
modelowanie i nakfadanie opaski?

Odpowiedé: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 175 Poz. nr 6- czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania opaski elastycznej pakowanej tacznie z 2
zapinkami?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 177 Poz. nr 1-2- czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zaoferowania plastréw na tkaninie wiskozowej?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 177 Poz. nr 3- czy Zamawiajgcy dopusci moiliwosé zaoferowania plastra w rozmiarze 7 x 9 cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 184 Poz. nr 4- czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé¢ zaoferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 10 cm lub 8 x
15 cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 188 Poz. nr 1-2- czy Zamawiajacy wymaga, aby kompresy wysokochtonne byty sterylizowane parg wodng?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 196 - czy Zamawiajacy dopusci mozliwoi¢ zaoferowania serwety operacyjnej 20 nitkowej?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 196 - czy Zamawiajacy wymaga, aby serwety operacyjne byty poddane praniu technologicznemu i praniu
wstepnemu? Dzigki tym procesom serwety sg bardziej chtonne, co przektada sig na mniejsze zuiycie iloéciowe wyrobu
peodczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z ktdrej wykonana jest serweta jest bardziej migkka i nie powoduje
uszkodzen naczyii krwionoénych w przeciwieristwie do serwet standardowych nie podlegajacych w/w procesom
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Pytanie 390.

Pytanie 391.

Pytanie 392.

Pytanie 393.

Pytanie 394.

Pytanie 395.

Pytanie 396.

Pytanie 397.

Pytanie 398.

Pytanie 399,

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 200 Poz. nr 1- czy Zamawiajacy dopusci moiliwos¢ zaoferowania tupferéw z gazy 20 nitkowej?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 200 Poz. nr 2- czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé zaoferowania tupferéw z gazy 24 nitkowej w rozmiarze 12
x12 cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 220 - Czy Zamawiajacy dopuéci moiliwoéé zaoferowania myjek bedacych wyrobem higienicznym,
niemedycznym?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PROJEKT UMOWY - § 1, ust. 2- W zwigzku z zastrzezeniem w umowie uprawniajacym zamawiajgcego do
niezrealizowania calosci zamawianego asortymentu bez jednoczesnego okreslenia minimum gwarantowanego
wnosimy o jego zmiang poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamodwienia na
poziomie 70% . Zrezygnowanie przez Zamawiajacego z okreslenia minimalnej wysokosci realizacji umowy i przyjecie
dowolnosci w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewnos¢ obrotu gospodarczego. W
przedmiotowym postepowaniu mozna dostrzec dysproporcje migdzy $wiadczeniami Zamawiajgcego i Wykonawcy,
przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycje dominujacg, znacznie ograniczajgc prawa Wykonawcy. W owym stosunku to
Wykonawca bedzie ponosit znaczgce ryzyko realizacji zamdwienia; po pierwsze, w zakresie obowigzku zabezpieczenia
realizacji umowy, a po drugie — zabezpieczenia swojej odpowiedzialnoéci przewidziane] w umowie i w przepisach
prawa. Razaca dysproporcja miedzy stronami, moze stanowi¢ podstawe naruszenia zasad wspotiycia spotecznego.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Projekt umowy - § 7, ust. 1- wnosimy o zmiane zapiséw umowy dotyczacych zastrzegania kar umownych i obnizenie
ich wysokosci w nastepujgcym zakresie: - 86 ust. 1, pkt 1.1 do kwoty 0,5% wartoéci niedostarczonej czesci
zaméwienia, - §6 ust. 1, pkt 1.3 do kwoty 0,5% wartosci reklamowanej czesci zamowienia. Naleiy sie zgodzi¢ ze
stanowiskiem Sadu Najwyiszego, kt6ry traktuje kare umowng wprowadzong doumowy w ramach swobody
kontraktowania, jako te ktdrej celem jest zapewnienie skutecznosci wiezi powstalej migdzy stronami w ramach
zawartej umowy, a takie stuzy realnemu wykonaniu zobowigzan (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr
457785). Tenie zaznacza jednak, ze ,W sytuacji, gdy kara umowna rowna sig badi zblizona jest do wysokosci
wykonanego z opdinieniem zobowigzania, w zwigzku z ktdrym jg zastrzeiono, moina jg uwaiaé za raigco
wygdrowang” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., | CR 229/80, LEX nr 2534), takie wtedy kara umowna moie zostaé uznana za
razgco wygdrowang, gdy ,w zastrzezonej wysokosci jawic¢ sie bedzie jako nieadekwatna” {Wyrok SA w Katowicach z
17.12.2008 r, V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakie
okreslenie jej przez Zamawiajacego na razgco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady wspdliycia
spotecznego i powoduje nadmierng nieréwnos¢ stron.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Projekt umowy - § 7, ust. 1- zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy stowo
~Opdinienie” zostato zastapione stowem ,zwloka”? Pytanie nasze wynika z faktu, iz przestanky do naliczenia kary
umownej winna by¢ zwtoka {czyli opdinienie zawinione przez wykonawce), nie za$ za wszelkie opéénienia, czyli takie
niezawinione przez wykonawce. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialnosci wykonawcy takie na
niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14;
KIO 1377/14, ,kara umowna naleiy sie za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu
cywilnego), a wigc tradycyjnie za zwtoke, a nie kazde opdznienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 1 Poz. 1-2 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane przediuzacze, powinny posiadaé wytrzymatosé
ci$nieniowg min. 4 bary oraz $r. wewn./zewn. 1.5/2.7mm, przy spetnieniu wszelkich pozostatych wymogdw siwz.
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

PAKIET NR 2 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz zapis siwz, cyt. ,komora kroplowa i dren bez zawartosci ftalanow”,
oznacza wymdg zaoferowania przyrzaddw pozbawionych pev, przy zachowaniu wszelkich pozostatych wymogdw siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 2 Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na réwnowaine, standardowe przyrzady do przetoczeri
krwi i preparatéw krwiozastepczych, tak renomowanych producentéw polskich jak Polfa Lublin lub Margomed,
powszechnie i z powodzeniem stosowane w wigkszoéci szpitali w RP.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 5 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule dotetnicze, powinny by¢ wycenione razem z
samoprzylepnym stabilizatorem piankowym z okienkiem wypetnionym folig poliuretanowa o przepuszczalnosci min.
2000g/m2/24h/37°C oraz dodatkowymi przylepnymi paskami do stabilizacji linii infuzyjnych.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 400.

Pytanie 401.

Pytanie 402.

Pytanie 403.

Pytanie 404.

Pytanie 405.

Pytanie 406.

Pytanie 407.

Pytanie 408.

Pytanie 409.

Pytanie 410.-

Pytanie 411.

Pytanie 412.

PAKIET NR 6 Poz. 1-2 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule noworodkowe, powinny posiadaé przeptyw
minimalny 11ml/min, przy zachowaniu wymogu dotyczacego przeptywu maksymalnego, przy jednoczesnym
zachowaniu wszelkich pozostatych wymogow siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 6 Poz. 1-2 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule noworodkowe, powinny byé wycenione razem z
samoprzylepnym stabilizatorem foliowym wykonanym z przezroczystego poliuretanu w rozmiarze 4,4 x 4,4 cm 2z
ramka, z klejem akrylowym naniesionym w siateczke z potwierdzeniem bariery folii dla wiruséw na poziomie 227nm
na podstawie badan statystycznie znamiennej iloéci probek {min 32).

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 7 Poz. 1-7 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane igly, powinny posiadaé potréjne 4ciecie typu lancet
oraz powinny by¢ polerowane na calej swej dtugosci ultradiwiekami i pokryte precyzyjnie odmierzong warstwg
silikonu, co zapewnia ich atraumatyczne przejicie przez tkanki, a tym samym zwieksza komfort pacjenta przy
wykonywaniu procedury.

Odpowiedi: Zapisy S)WZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 15 Poz. 1-2 - Prosimy o potwierdzenie, 12 oferowane rurki intubacyjne, powinny posiadad czytelne
oznaczenie znacznikow glebokosci, z ktérych ostatni czytnik znajdujacy sie powyzej mankietu uszczelniajgcego jest w
postaci szerokiego, czarnego, petnego oringu, umotzliwiajgcego fatwg wizualng lokalizacje rurki w stosunku do
laryngoskopu, w kazdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 15 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, 1z oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskoci$nieniowym,
powinny by¢ wykonane ze standardowego atraumatycznego, silikonowanego PCV - przy zachowaniu pozostatych
WYMOogow siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 15 Poz. 2 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki zbrojone, powinny posiadaé érednice zewnetrzng
nie wigksza od 9,0mm /dla rozmiaru 6,5/ do 11,3mm /dla rozmiaru 8,5/ oraz diugosi¢ nie mniejsza niz odpowiednio
334mm i 388mm.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 15 Poz. 3 - Prosimy o potwierdzenie, |z oferowane rurki tracheostomijne z mankietem niskociénieniowym,
powinny by¢ wykonane ze standardowego atraumatycznego, silikonowanego PCV - przy zachowaniu pozostatych
wymogow siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 15 Poz. 4 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki typ Guedel, powinny posiada¢ jednoczeéciowq
konstrukcje z blokerem zgryzu, co zwigksza bezpieczenstwo uzytkowania oraz dystalng krawedz z syntetycznej gumy,
ograniczajgcej motzliwos¢ traumatyzacji w trakcie wykonywania procedury.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 17 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, Iz oferowane rurki intubacyjne bez mankietu, pediatryczne, powinny
by¢ wykonane ze mieszaniny PCV i silikonu, co zapewnia najwyiszy stopiert atraumatycznoéci, dla rurek o
krétkoterminowym stosowaniu - przy zachowaniu pozostatych wymogow siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 17 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki bez mankietu, powinny ze wzgledu na
bezpieczenstwo ich uzytkowania, posiadad skalowane co min. 0,5cm, co zapewnia bardzo dokladng identyfikacje
potoienia rurki zaréwno w stosunku do laryngoskopu w momencie procedury intubacji jak i przez caly okres
zaintubowania najmtodszych pacjentéw.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 18 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na filtry oddechowe o skutecznoéci nawilzania 23mg
H20/l przy VT 500ml| - $wiatowego lidera w ich produkcji - spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 18 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane filtry, powinny charakteryzowaé sie identyczng do
wskazane] w siwz skutecznoicig filtracji bakteryjnej (99,9999%) takie dla wiruséw oraz skutecznoicig filtracji
wzgledem czastek NaCl na poziomie min. 99,978%.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 18 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz opdr przeplywéw dla oferowanych filtréw oddechowych, nie
powinien przekraczac 0,8cm Hz0 przy przeptywie 30l/min do 3,6em H;0 przy przeptywie 90I/min.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 413.

Pytanie 414,

Pytanie 415.

Pytanie 416.

Pytanie 417,

Pytanie 418.

Pytanie 419.

Pytanie 420.

Pytanie 421.

Pytanie 422,

Pytanie 423.

Pytanie 424,

Pytanie 425.

Pytanie 426.

Pytanie 427.
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PAKIET NR 19 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane wymienniki ciepta i wilgoci, powinny by¢ przeznaczone
dla spontanicznie oddychajacych pacjentéw z tracheostomia oraz powinny charakteryzowaé sie niewielkimi
rozmiarami /waga do 9g przy przestrzeni martwej do 16ml/ oraz wysokg wydajnoicig nawilzania /min. 28 mg/l przy
VT - 500 ml/, powinny byé jednoczeiciowe oraz powinny posiadaé zgodnie z wymogami siwz port do podawania tlenu
i port do odsysania, opakowanie folia/papier.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet nr 19 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz opér przeplywow dla oferowanych wymiennikéw ciepta i wilgoci, nie
powinien przekraczac 0,8cm H0 przy przeptywie 30l/min do 3,2cm H,0 przy przephywie 90I/min.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

PAKIET NR 21 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane koficéwki, powinny posiadaé ergonomicznie
uksztattowany, nieprzejrzysty uchwyt oraz przejrzysta koricowke ssacg, przy spetnieniu pozostatych wymogow siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 21 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane korcéwki jako wyroby stosowane w jalowym polu
operacyjnym, powinny by¢ podwdjnie pakowane w wewngtrzne, perforowane na catej powierzchni opakowanie
foliowe oraz zewngtrzne opakowanie folia-papier

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

PAKIET NR 22 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do skiadania ofert a rdwnowazne fgczniki typu martwa przestrzen,
rozciggalne o dtugosci 7/16cm, spetniajgce wszelkie pozostate wymogi siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 22 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane taczniki typu martwa przestrzeri, powinny posiadaé
uniwersalne ztacze 15M, ziacze pacjenta 22M/15F, opakowanie folia-papier oraz powinny by¢ sterylne.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 24 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane maski krtaniowe, powinny posiadaé zintegrowany
element monitorujgcy ciénienie w mankiecie, zapewniajgcy ciggly i szybka informacje wizualng /kolorystyczna/ o
wartosci cidnienia w masce, a tym samym umozliwiajacy szybkg reakcje w wypadku zmian ci$nienia zagrazajgcego
pacjentowi.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 25 Poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane maski twarzowe, powinny by¢ wykonane ze 100%
silikonu ?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza.

PAKIET NR 26 Poz. 1-2 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na réwnowazne maski w rozmiarach dla dzieci
(S,M) i dla dorostych (L,XL)
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 26 poz. 1-2 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane maski z rezerwuarem, powinny byé wyposazone w
antyzatamaniowy dren tgczacy o dt. 213cm, przy spetnieniu wszelkich pozostatych wymogdw siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 26 poz. 1 - 2 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane maski z rezerwuarem, powinny posiada¢ mozliwosé
czesciowej recyrkulacji lub bez recyrkulacji do dowolnego wyboru Zamawiajgcego.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 28 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane sztuczne nosy, wymienniki ciepta i wilgoci, powinny
charakteryzowac si¢ niewielkimi rozmiarami /waga do 9g przy przestrzeni martwej do 16ml/ oraz wysokg
wydajnoécig nawilzania /min. 28 mg/l przy VT - 500 ml/, powinny by¢ jednoczesciowe oraz powinny posiadaé port do
podawania tlenu i port do odsysania.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 28 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz op6r przeptywéw dla oferowanych wymiennikéw ciepta i wilgoci, nie
powinien przekraczac 0,8cm H;0 przy przeptywie 301/min do 3,2cm H,0 przy przeplywie 90l/min.
Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 29 Poz. 3-4 - Prosimy o dopuszczenie tolerancji w rozmiarze workdéw +/- 10mm, przy spetnieniu
pozostataych wymogow siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 29 Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie do skladania ofert na rownowaine maski, wigzane na troki.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 428.

Pytanie 429.

Pytanie 430,

Pytanie 431.

Pytanie 432.

Pytanie 433.

Pytanie 434.

Pytanie 435.

Pytanie 436.

Pytanie 437.

Pytanie 438.

Pytanie 439.

Pytanie 440.

Pytanie 441.

Pytanie 442,

Pakiet nr 29 Poz. 5 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane maski, powinny posiada¢ skutecznoéé filtracji bakteryjnej
BFE (3.0pm) na poziomie min. 98%, skutecznodci filtracji czasteczkowej PFE (0.1 um) na poziomie min. 98% oraz
cisnienie rdznicowe (zdolnod¢ oddechowa) na poziomie maks. 20 Pa, potwierdzone dokumentacjg zataczong do
oferty.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 29 Poz. 10 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane pojemniki do odsysania ran, powinny posiadaé element
konstrukcyjny umozliwiajgcy wygodne i skuteczne wytworzenie podcisnienia np. w postaci specjalnego mieszka
harmonijkowego.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 30 Poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy do lewatywy, powinny poza workiem z
drem i kanka, posiadac takze min. rekawice i lubrykant i powinny by¢ pojedynczo pakowane.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 33 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane worki, powinny posiadaé tylng bialg $cianke oraz
doktadno$é pomiaru min. co 25ml do 100ml i co 100ml do 2000ml.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 38 Poz. 1-3 - Prosimy o dopuszczenie do skiadania ofert na folie operacyjne w réwnowaznych rozmiarach
czesci lepnej odpowiednio: 10x20cm; 34x35cm; 56-60cm, spetniajgce pozostate wymogi siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 38 Poz. 1-3 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane folie, to folie bakteriobdjcze, zapewniajgce znaczng
redukcje wysokiej kolonizacji bakteryjnej skéry, a tym samym zwigkszajgce bezpieczeristwo pacjnta.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

PAKIET NR 43 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane zestawy, powinny posiadac rury rozciggalne wykonane
z polipropylenu, o dtugosci po rozciggnieciu wskazanej w siwz i po ztozeniu o dt. max. 60cm ztgcza 22F-22F, ponadto
réwnolegtoramienny tréjnik Y bez portéw, ze ztaczem katowym 90° i portem do kapnografii, dodatkowe ramig
rozciggalne o di. 45/120cm ze ztgczami 22M-22F.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 43 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz wskazany w siwz worek, to worek bezlateksowy ze ztgczem
22M/19F, pakowany wspdlnie z pozostatymi elementami zestawu.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 45 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kraniki tréjdrozne z drenem ze wzgledu na ,zamknigty
ksztatt” wyrobu medycznego oraz niepozadane, karcynogenne dziatanie EO, powinny by¢ sterylizowane inng metodg
niz tlenkiem etylenu.

Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 45 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kraniki tréjdroine, powinny posiadaé optyczny i
wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamkniety utatwiajgc ich uzytkowanie i zapewniajac tym samym petny tor
przeplywu zaktadany przez producenta wyrobu medycznego.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 56 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do skiadania ofert na réwnowaine zamkniete systemy do odsysania
dorostych o diugosci 54-60cm, spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pakiet nr 56 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane systemy do odsysania w uktadzie zamknigtym, powinny
posiada¢ samouszczelniajacy si¢ zastawka oddzielajgcq samoistnie cewnik od pacjenta, zapewniajacg tym samym
wymagany w siwz bezpieczny okres uzytkowania 72H.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pakiet nr 56 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane zamkniete systemy do odsysania dorostych ze wzglgdu
na ,zamknigty ksztatt” wyrobu medycznego oraz niepoigdane, karcynogenne dziatanie EQ, powinny byé
sterylizowane inng metoda niz tlenkiem etylenu.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 62 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do skladania ofert na réwnowaine obwody z dodatkowg rurg o
catkowitej dtugosci 120cm, spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 62 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz wskazana w siwz ,dodatkowa rura” powinna by¢ takie rozciggliwa i
posiada¢ dtugo$¢ po ztozeniu maks. 45cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian,
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Pytanie 443,

Pytanie 444,

Pytanie 445,

Pytanie 446.

Pytanie 447.

Pytanie 448.

Pytanie 449.

Pytanie 450.

Pytanie 451,

Pytanie 452.

Pytanie 453.

Pytanie 454.

Pytanie 455.

Pytanie 456.

Pakiet nr 62 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane zestawy, powinny posiada¢ rury rozciggalne wykonane z
polipropylenu, o diugoéci po rozciggnigciu wskazanej w siwz i po ztozeniu o di. max. 60cm zitgcza 22F-22F, ponadto
réwnolegtoramienny tréjnik Y bez portéw, ze zigczem katowym 30° i portem do kapnografii, ze ztaczami 22M-22F.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 62 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz wskazany w siwz worek, to worek bezlateksowy ze ztgczem
22M/19F, pakowany wspdlnie z pozostatymi elementami zestawu.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 67 Poz. 1-4 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na réwnowazne strzykawki z biatym ttokiem i
kontrastujacq skalg pomiarowa, spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 1-4 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki powinny posiadaé, wyraine, nominalne
skalowanie, o dokfadnojci adekwatnej do pojemnosci oferowanych strzykawek.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 1-4 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki, powinny posiada¢ oznaczenie logo
producenta i nazwe wtasng strzykawki na cylindrze oraz opakowaniu jednostkowym, w celu zapewnienia petnej i
fatwiejsze] identyfikacji uzywanej strzykawki, zaréwno przed, w trakcie, jak i po zakoriczonej procedurze.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie do skiadania ofert na rownowaine strzykawki, pakowane a 80szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilosci, spetniajgce wszelkie pozostate wymogi siwz.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 5 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych o duzej objetosci (50-
60ml} powinny byé typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, wyposazonymi w elementy konstrukcyjne takie jak
zakoniczenie luer-lock z dodatkowym poprzecznym pierécieniem stabilizujgcym wokdt ujécia oraz poprzeczne wciecie
na ttoku, umotiliwiajace w petni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w petni
precyzyjng podat leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pakiet nr 67 Poz. 5 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki, powinny posiada¢ zgodnie z zapisami siwz
podziatke o doktadnosci co 1ml, na catej dtugosci wyskalowania, przy spetnieniu pozostatych wymogéw siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 5 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki, powinny posiadaé oznaczenie logo
producenta i nazwe wilasng strzykawki na cylindrze oraz opakowaniu jednostkowym oraz powinny by¢ wpisane w
instrukcje uzytkowania popularnych pomp infuzyjnych takich producentéw jak Ascor i Braun, co zapewnienia petng i
tatwiejszq identyfikacji uzywanej strzykawki, zaréwno przed, w trakcie, jak i po zakoriczonej procedurze.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na strzykawki o pojemnosci 50ml, z jednostronng
skalg pomiarowgq - takich $wiatowych lideréw w ich produkcji jak firm B/Braun lub Becton-Dickinson, spetniajgce
wszelkie pozostate wymogi siwz

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 7 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki, powinny posiada¢ nakladang igte 0,45 x
10mm, przy spetnieniu wszelkich pozostatych wymogdw siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 7-8 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki, powinny posiada¢é skalowanie min. co
0,01ml.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 7-8 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na strzykawki pakowane a 120 szt. z odpowiednim
przeliczeniem ilosci.
Qdpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 9 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych bursztynowe, powinny
by¢ typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, wyposazonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakoficzenie luer-lock z
dodatkowym poprzecznym pierécieniem stabilizujgcym wokaét ujscia oraz poprzeczne wcigcie na ttoku, umozliwiajace
w petni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w peini precyzyjng podaz leky,
zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

42

e ————————————————————— . — - e T T T I I




Pytanie 457,

Pytanie 458.

Pytanie 459.

Pytanie 460.
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Pytanie 462.
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Pytanie 464,

Pytanie 465.

Pytanie 466.

Pytanie 467.

Pytanie 468.

Pytanie 469.
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Pakiet nr 67 Poz. 9 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki, powinny posiada¢ podziatke o doktadnosci co
1ml, na catej diugosci wyskalowania, przy spetnieniu pozostatych wymogow siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 9 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki, powinny posiada¢ oznaczenie logo
producenta i nazwe wilasng strzykawki na cylindrze oraz opakowaniu jednostkowym oraz powinny by¢é wpisane w
instrukcje uzytkowania popularnych pomp infuzyjnych takich producentéw jak Ascor i Braun, co zapewnienia petng i
fatwiejszg identyfikacji uzywanej strzykawki, zaréwno przed, w trakcie, jak i po zakoriczonej procedurze.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 67 Poz. 9 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane strzykawki bursztynowe, powinny by¢ wyposazone
dodatkowo w igte z filtrem czasteczkowym 15pm do pobierania lekdw, przy spetnieniu wszelkich pozostatych
wymogow siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 71 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na réwnowazne dreny Redona o dtugosci 70cm,
pakowane w opakowania folia-papier.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 71 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane dreny Redona powinny byé pakowane na wprost (bez
zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie potozenia drenu jui po aplikacji ze wzgledu na utrzymujgcg sie
pamieé ksztaitu drenu wykonanego z PCV jak réwniez niekontrolowanym uciskom w miejscu ujscia drenu z rany
pooperacyjnej, co moie zapobiegac powiktaniom z tym zwigzanym.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 73 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do skiadania ofert na rdwnowaine cewniki do odsysania w
pediatrycznych rozmiarach Ch 08-10, o standardowej dla tych rozmiaréw dlugosci 40cm, spelniajgce wszelkie
pozostate wymogi siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 73 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na réwnowaine cewniki do odsysania z otworami
naprzeciwlegtymi, spetniajgce wszelkie pozostale wymogi siwz.
Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 73 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki do odsysania, zgodnie z opisem siwz, poza
kolorystycznym oznaczeniem konektora oznaczajgcym rozmiar, powinny posiadaé takie numeryczne oznaczenie
rozmiaru na samym cewniku oraz na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 73 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki do odsysania powinny posiadaé uniwersalne
zakoriczenia typu lejek z wewnetrznym karbowaniem, zapewniajgcym w petni szczelne pofaczenie z drenami
faczacymi, a tym samym zapewniajgcym skuteczne i bezpieczne wykonanie procedury.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 74 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na cewniki Foleya silikonowane t.j. pokryte zaréwno
od wewnatrz jak i od zewnatrz trwatg warstwa elastomeru silikonu lub innym réwnowaznym polimerem amorficznym
silikonu, co zapewnia izolacje anafilaktyczng pacjenta, zwigzang ze szkodliwym oddziatywaniem lateksu na bfony
$luzowe cewki moczowej i pecherza moczowego.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 74 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki Foleya, powinny posiada¢ balon o pojemnoéci
10ml, zapewniajacy optymalne warunki uciskowe na btone $luzowa pecherza moczowego oraz gwarantujgcy
optymalne warunki ich stabilizacji.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 74 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki Foleya ze wzgledu na przebieg procedury
cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny byé pakowane podwdéjnie w
wewnetrzne i zewnetrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem w petni bezpieczne
uzytkowanie.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 74 Poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze wzgledu na wilgotne $rodowisko
uzytkowania oraz diugi okres kontaktu z wrazliwg btong $luzowg cewki moczowej i pecherza moczowego oraz
niepoigdane, karcynogenne dziatania EQ, powinny by¢ sterylizowane inng metoda niz tlenkiem etylenu ?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 470.

Pytanie 471.

Pytanie 472.

Pytanie 473.

Pytanie 474.

Pytanie 475.

Pytanie 476.

Pytanie 477.

Pytanie 478.

Pytanie 479.

Pytanie 480.

PAKIET NR 77 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki Foleya 100% silikon, powinny posiadaé w
komplecie min. dwie samoprzylepne nalepki do dokumentacji, co zapewnia ich identyfikacje w catym okresie
dtugoterminowego /do 90 dni/ utrzymania cewnika, przy spetnieniu pozostatych wymogéw siwz,

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 81 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki Pezzera powinny posiadaé¢ minimum 4 otwory
przelewowe w odcinku dystalnym, co zapewnia zaktadang przez producenta wielko$é drenaiu dla poszczegéinych
rozmiaréw.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 83 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na cewniki do drenazu klatki piersiowej z trokarem
w réwnowainych, standardowych rozmiarach (skok rozmiaru co 4CH): t.j. 20CH, 24CH, 28CH, 32CH, 36CH, 40CH /do
dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy/, spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet Nr 83 Poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do drenazu klatki piersiowe] z trokarem,
powinny posiada¢ kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z ISO, min. na uchwycie trokaru.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 83 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki do drenaiu klatki piersiowej z trokarem, powinny
posiadac linig kontrastowg rtg wzdtuz catego cewnika oraz wokdt otwordw drenujgcych, co zapewnia identyfikacje ich
precyzyjnego potozenia w trakcie wykonywania drenazu.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 87 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na sondy Sengstakena w rozmiarach Ch 16, 18, 21,
do dowolnego wyboru przez Zamawiajgcego, spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 87 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane sondy Sengstakena, powinny posiadaé diugo$é min.
100cm, czytnik potozenia RTG pomiedzy balonami oraz min. 4 otwory odsysajace w czesci dystalnej sondy, ktére to
parametry zapewniajg optymalne, w petni bezpieczne warunki kliniczne uzytkowania sond.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pakiet nr 87 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane sondy Sengstakena, powinny by¢ wykonane z mieszaniny
lateksu i silikonu.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 90 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do skiadania ofert na réwnowaine cewniki Dufoura, z balonem o
pojemnosci okredlanej przez producenta jako 30-50ml lub 60-80ml, do dowolnego wyboru przez Zamawiajacego,
wykonane z lateksu pokrytego hydrozelem, spetniajgce wszelkie pozostate wymogi siwz.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 90 Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki Dufoura, powinny posiadaé zebrowany balon, co
zapewnia jego optymalng wytrzymatos¢ oraz symetryczno$cé ksztattu, a tym zapewnia réwnomierne roztozenie ucisku
na loze pozabiegowa.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PAKIET NR 229 Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie rekawic diagnostycznych niejatowych, bezpudrowych, nitrylowych, o
duiej wytrzymatosci mechanicznej, oznakowanych jako wyréb medyczny i $O1 min. kat Il zgodnie z obowiazujacym
Rozporzadzeniem 2016/425 , chlorowane od strony wewnetrznej, zgodne z normg EN 455-1,2,3 wszystkie czesci
normy zapisane w Deklaracji Zgodnosci i na opakowaniu. Zewnetrzna powierzchnia gladka, tekstura tylko na
opuszkach palcéw, zakoriczone rolowanym mankietem. Rekawice o min. dtugosci 240 mm { zgodnie wymogiem
normy EN 455-2), mediana sity zrywu przed i po starzeniu min 6N zgodnie ze zharmonizowang europejskg normg EN
455-2 zamiast wymogdéw wg standardu amerykariskiego dot. parametréw rozciggliwosci- potwierdzone wynikami
badaii z jednostki niezaleznej. Grubo$¢ pojedynczej scianki: 0,10mm+0,01, dioni 0,07mm#0,01, mankiecie
0,06mm+0,01;rekawice odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z obowigzujacg norma EN 1SO 374-1,
typ B. Rekawice posiadajgce badanie na PSI - pierwotne podraznienie skéry. Rekawice posiadajgce badania wg 100
razy doktadniejszej metody na przenikanie cytostatykéw (wg ASTM D6978) niz EN 374-3 na min. 30 cytostatykdow w
tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data
waznoéci , LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwdérey, napisy w jezyku polskim, okres wainosci
rekawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, oznaczenie za zgodno$¢ z norma EN 455 - wszystkie czeéci. Pakowane po
100 lub 200 szt. z przeliczeniem ilosci catkowitej. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Rekawice posiadajg dokumenty: Deklaracja
Zgodnoéci CE oraz certyfikat potwierdzajacy kategorie $OI, wyniki z badar na substancje chemiczne wg. EN 1SO 374-
1, wyniki badan na substancje cytostatyczne wg. ASTM D6978, Karta techniczna opracowana na podstawie raportéw
badan producenta i jednostki niezaleznej.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.
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Pytanie 481.

PAKIET NR 230 Poz. 1 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych, sterylnych, bezpudrowych,
bezlateksowych, neoprenowych, ksztalt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnetrzna
mikroteksturowana, rekawice polimeryzowane w technologii wielowarstwowe] z zastosowaniem polimeru
medycznego, chronigcego dtor i utatwiajacego zaktadanie nawet na wilgotng diori, o wyiszej szczelnosci-AQL 0,65,
Rozmiary 5,5, - 9,0.

Odpowledi: Obowigzujacy jest poniiszy opis — zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 161:

PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3;

po modyfikacji

WADIUM:

1818,60
zt

Lp.

Opis przedmiotu zaméwienia Jm.

llosé

Cena
jedn.
netto

Wartosé
netto

Stawka
VAT
(%)

Wartosé

Producent
brutto od

Nazwa
handlowa/
nr
katalogowy

Probki

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Rekawice chirurgiczne jatowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztait
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z tasmg
adhezyjnga. Powierzchnia zewnetrzna
mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do

9,0

para 21000

Pytanie 482.

Pytanie 483.

Pytanie 484.

dotyczy Pakietu nr 143 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyrazenie zgody na zaoferowanie w ww.
pozycji zestawu z dodatkowymi 4 recznikami o wymiarach 30 x 40 cm oraz 1 dwukomorowa kieszenig na instrumenty
chirurgiczne 30 x 40 cm. Elementy zestawu wykonane z chionnego laminatu polietylenu i witékniny polipropylenowej
o minimalnej gramaturze 62 g/m?, wzmocnionego wiékning typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m? . Zestaw w
opakowaniu typu ,folia-papier”, posiadajgcym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajace nazwe
dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date waznosci. Na opakowaniu piktogram potwierdzajacy, ze
zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze {karton) zabezpieczone dodatkowo wewnetrznie workiem z folii PE.
Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskainik sterylizacji. Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ,

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 144 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbha o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnego zestawu do laparoskopii zgodnego z opisem: Jalowy zestaw do laparoskopii Il {pozycja
litotomijna) - wykonany z chtonnego laminatu polietylenu i wiékniny polipropylenowej (2 warstwowe) o minimalnej
gramaturze 62 g/m? wzmocnionego widkning typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporno$¢ materiatu na
przenikanie cieczy — min. 200 cm H,. Chtonno$¢ w strefie krytycznej — min. 900%. Skfad : - 1 czerwona ostona na stolik
Mayo o wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. gruboséci 0,065 mm, wzmocnicna wtékning polipropylenows; - 1
serweta o wym. 200/260x300cm {wzmocnienie min. 50x80 ¢cm) z samoprzylepnym oknem i dwiema przeZroczystymi
dwukomorowymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm.; - 2 reczniki celulozowe 30x40cm; -
Catod¢ zawinigta ma by¢é w serwete na stét instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm; Zestaw musi byé
zapakowany w opakowanie typu ,folia-papier”, posiadajace dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajgce
nazwe dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date waznosci. Na opakowaniu jednostkowym
piktogram potwierdzajacy, Ze zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo
wewnetrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskainik sterylizacji. Do oferty dolgczone
dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzajgce zgodnoi¢ parametréow oferowanych sterylnych
zestawGw serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 — 1.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 146 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnego zestawu do cesarskiego cigcia zgodnego z opisemn: Jatowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego
cigcia Il (pozycja lezaca) - serwety niezawierajace celulozy ani wiskozy, wykonane z chtonnego laminatu polietylenu i
widkniny polipropylenowef (2 warstwowe) o minimalnej gramaturze 62 g/m?. Odpornos$é materiatu na.przenikanie
cieczy — min. 200 ¢cm H,0. Skiad : - 1 czerwona ostona na stolik Mayo o wym. 80x145cm; - 1 serweta gtéwna w
ksztatcie litery T o wym. 200/250x315¢m, z przylepnym oknem 38x38 cm wypelnionym w catosci folig chirurgiczna,
otoczonym torbg do zbidrki ptyndw z 2. zaworkami spustowymi; - 1 serweta dla noworodka wykonana z widkniny
typu Spunlace 50 g/m?o min. wym. 90x100cm; - 1 tasma samoprzylepna wykonana z wiékniny Spunlace 9x50cm; - 2
reczniki 30x40cm;- Catosé zawinigta ma by¢ w serwete na stét instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w
opakowaniu typu ,folia-papier”, posiadajacym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajgce nazwe
dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date waznosci. Na opakowaniu jednostkowym piktogram
potwierdzajacy, e zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo
wewnetrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaznik sterylizacji. Do oferty dotgczone
dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzajgce zgodno$é parametréw oferowanych sterylnych
zestawdw serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 — 1.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 485.

Pytanie 486.

Pytanie 487.

Pytanie 488.

Pytanie 489.

dotyczy Pakietu nr 147 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww,
pozycji alternatywnego zestawu do operacji ginekologicznych zgodnego z opisem: Jatowy zestaw chirurgiczny do
zabiegdw ginekologicznych | - serwety wykonane z chtonnego laminatu polietylenu i widkniny polipropylenowej (2
warstwowe) o minimalnej gramaturze 62 g/m? wzmocnionego w czesci krytycznej widkning typu Spunlace o
gramaturze min. 70g/m?. Qdporno$é na przenikanie cieczy — min. 200 cm H;0. Chlonnosé w strefie krytycznej — min.
900%. Skiad : - 1 czerwona ostona na stolik Mayo o wym. 80x145cm; - 1 serweta gtéwna wzmocniona o wym.
250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem kroczowym 9x12cm; - 1 samoprzylepna
serweta do zakrycia okolic odbytu z przeiroczystej folii PE o wym. 50x50cm; - 1 serweta pod posladki o wym.
75x90cm; - 1 tasma samoprzylepna wykonana z widkniny Spunlace 9x50cm; - 2 reczniki 30x40cm;- Cato$é zawinigta
w serwete na stol instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu ,folia-papier”,
posiadajacym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajgce nazwe dostawcy, numer referencyjny produktu,
numer serii i datg waznos$ci. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzajacy, ze zestaw nie zawiera lateksu.
Opakowanie zbiorcze (karton} zabezpieczone dodatkowo wewnetrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym
kolorystyczny wskaznik sterylizacji.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 148 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajgcego z pro$bg o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnego zestawu do operacji koriczyn zgodnego z opisem: Jatowy zestaw chirurgiczny do chirurgii
koficzyny dolnej - wykonany z chtonnego laminatu polietylenu i widkniny polipropylenowej (2 warstwowe) o
minimalnej gramaturze 62 g/m? wzmocnionego wiékning typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m?. Odpornosé
materiatu na przenikanie cieczy — min. 200 cm H;O. Chtonno$é¢ w strefie krytycznej — min. 900%. Skfad : - 1 czerwona
ostona na stolik Mayo o wym. 80x145¢cm; - 1 serweta gtéwna wzmocniona o wym. 200x320cm z samouszczelniajgcym
sig owalnym otworem 5x7 cm, z uchwytem typu ,rzep” do mocowania przewoddéw i drendw; - 1 serweta o wym.
150x150cm; - 1 ostona na kericzyne o wym. 35x80cm; - 2 tasmy samoprzylepne wykonane z wiékniny typu Spunlace
9x50cm); - 2 reczniki 30x40cm; - Catodé zawinieta w serwete na stdt instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii
polietylenowej o grubosci min. 5 pm wzmocnionej widkning polipropylenowa na min. pow. 75x190cm. Zestaw w
opakowaniu typu ,folia-papier”, posiadajgcym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajgce nazwe
dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date wainosci. Na opakowaniu jednostkowym piktogram
potwierdzajacy, ze zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze {karton) zabezpieczane dodatkowo wewnetrznie
workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaénik sterylizacji.

Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 150 poz. 1 - Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z proébg o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnego zestawu do operacji urologicznych zgodnego z opisem: Jatowy zestaw do zabiegéw
urologicznych — serwety niezawierajgce celulozy ani wiskozy, wykonane z chfonnego laminatu polietylenu i widkniny
polipropylenowej (2 warstwowe) o minimalnej gramaturze 62 g/m?. Odporno$é materiatu na przenikanie cieczy —
min. 200 cm H;0. Skiad : - 1 serweta do przezcewkowych zabiegéw urologicznych o wym. 200/260x185 cm
zintegrowana z nogawicami, posiadajaca otwdr samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej {@ 7 cm), otwdr na
pracie(7x10 cm) i ostone na palec do badania per rectum { 3 cm).. Serweta posiada worek do przechwytywania
ptyndw z sitem i zaworem spustowym; - 1 tasma samoprzylepna wykonana z widkniny typu Spunlace 9x50cm; - 2
reczniki 30x40cm; - Cato$¢ zawinigta w serwete na stdt instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w
opakowaniu typu ,folia-papier” posiadajgcym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajagce nazwe
dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date waznodci. Na opakowaniu jednostkowym piktogram
potwierdzajgcy, ze zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma byé dodatkowo
wewnetrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaznik sterylizacji.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 151 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnego zestawu do operacji stawu biodrowego zgodnego z opisem: Jatowy zestaw do chirurgii biodra
- wykonany z chtonnego laminatu polietylenu i widkniny polipropylenowej (2 warstwowe) o minimalnej gramaturze
62 g/m? wzmocnionego widkning typu Spunlace o gramaturze min, 70g/m? Qdporno$¢ materiatu na przenikanie
cieczy — min. 200 cm H;O. Chionnoé¢ w strefie krytycznej — min. 900%. Sktad : - 1 ostona na stolik Mayo o wym.
80x145cm; - 1 serweta wzmocniona 0 wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycieciem w ksztatcie "U" 7x95 ¢cm
{wzmocnienie min. 150x160cm); - 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm; - 1 serweta o wym. 150x150cm; - 1
serweta o wym. 75x90cm,; - 1 ostona na koriczyne o wym. 35x120cm; - 2 tasmy samoprzylepne wykonane z wiékniny
typu Spunlace 9x50cm; - 4 reczniki 30x40cm; - Cato$é zawinigta w serwete na stét instrumentariuszki 0 min, wym.
140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu ,folia-papier” posiadajagcym dwie samoprzylepne naklejki transferowe
zawierajgce nazwe dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date wainosci. Na opakowaniu
jednostkowym piktogram potwierdzajacy, Ze zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)
zabezpieczone jest dodatkowo wewnegtrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaznik
sterylizacji.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 152 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosha o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnego zestawu do artroskopii kolana zgodnego z opisem: Jatowy zestaw chirurgiczny do artroskopii
stawu kolanowego_— serwety niezawierajace celulozy ani wiskozy, wykonane z chtonnego laminatu polietylenu i
widkniny polipropylenowej (2 warstwowe) o minimalnej gramaturze 62 g/m?. Odpornos¢ materiatu na przenikanie
cieczy - min. 200 ecm H0. Skiad : - 1 ostona na stolik Mayo o wym. 80x145cm; - 1 serweta do artroskopii stawu
kolanowego o wym. 200x320cm posiadajaca elastyczny otwér @7cm , torbe do zbiérki plynéw z drugim elastycznym
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Pytanie 490.

Pytanie 491.

Pytanie 492.

otworem @5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocujacym {,rzep”); - 1 serweta pod korficzyng o wym.
150x150cm; - 1 ostona na koriczyng o wym. 35x80cm; - 2 ta$my samoprzylepne wykonane z widkniny typu Spunlace
9x50cm; - 2 reczniki 30x40cm ; - Cato$¢ zawinigta w serwete na stét instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.
Zestaw w opakowaniu typu ,folia-papier”, posiadajgcym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajace
nazwe dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date¢ wainoéci. Na opakowaniu piktogram
potwierdzajacy, e zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo
wewnetrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskainik sterylizacji.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 211 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji kompletu poscieli z wtdkniny o gramaturze 20 g/m?. Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ,
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 229 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajacego z proba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnych wysokiej jakosci rekawic zgodnych z opisem jak nizej: Rekawice diagnostyczne niejatowe,
bezpudrowe, z migkkiego elastycznego nitrylu, o duzej wytrzymatoéci mechanicznej, oznakowane jako wyréb
medyczny i SOl min. KAT Ill, chlorowane i polimeryzowane od strony wewnetrznej. Zgodne z norma EN 455-1,2,3,4
wszystkie czeSci normy zapisane w raporcie z badai producenta. Ponadto informacja o zgodnosci z EN 455 (bez
rozwinigcia na czesci) podana w Deklaracji Zgodnosci. Zewnetrzna powierzchnia mikrotekstura z teksturg na koricach
palcow, zakoriczone rolowanym mankietem. Rekawice o min. dtugoéci min. 241 mm, rozcigganie przed procesem
starzenia min. 500%, po przyspieszonym starzeniu min. 400% - potwierdzone katalogiem produktowym. Grubos¢
pojedyncze] $cianki: palce - 0,12mm; dion- 0,08mm. Zawartos¢ protein: brak, produkt bezlateksowy. Rekawice nie
uczulaja, nie wywotuja reakcji alergicznych. Rekawice wszechstronnie przebadane wg nowych norm, tj. EN 374-4 oraz
EN 16523-1 na 14 substancji chemicznych w tym:

1 | 4% diglukonian chlorheksydyny Poziom 6
2 | 40% wodorotlenek sodu Poziom 6
3 | 10-13% podchloryn sodu Poziom 6
4 | S0% kwas siarkowy Poziom 6
5 | 10% kwas octowy Poziom 4
6 | 5% bromek etydyny Poziom 6
7 | 37% formaldehyd (T) Poziom 3
8 | 50% aldehyd glutarowy Poziom 6
9 [ 0.1% fenol Poziom 6
10 | 30% nadtlenek wodoru (P) Poziom 2
11 | 1.5% metanol w wodzie Poziom 6
12 | 25% wodorotlenek amonu {O) Poziom 1
13 | 3% jod powidonu Poziom 6
14 | 10% nadweglan sodu Poziom 6

Rekawice posiadajg badania wg normy amerykariskiej ASTM D6978-05 na 15 cytostatykéw w tym Etopozyd,
Fluorouracyl, Metotreksat, Mitomycyna C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkji,
data waznoéci, LOT/nr partii lub serii, nazwa wytwdrcy/ adres wytworey, wszystkie napisy w jezyku polskim, okres
waznosci rekawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, oznaczenie za zgodnos$¢ z normg EN 455. Pakowane po 200
szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej iloici. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Dokumenty, ktdre przedtozymy na
wezwanie: Deklaracja Zgodnosci, Certyfikat badania typu WE, Folder (katalog produktowy potwierdzajacy
wymagane parametry}, Raport z badan na substancje chemiczne wg EN 374-4 oraz EN 16523-1, Raport z badan na
substancje cytostatyczne wg. ASTM D6978-05, Raport producenta potwierdzajgcy wymagane parametry, nie
starszy niz z 2016 roku.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 229 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosha o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnych wysokiej jakosci rekawic zgodnych z opisem jak nizej: Rekawice diagnostyczne niejatowe,
bezpudrowe, z migkkiego elastycznego nitrylu, o duzej wytrzymatosci mechanicznej, oznakowane jako wyrdb
medyczny i SOI min. KAT Ill, chlorowane od strony wewnetrznej. Zgodne z norma EN 455-1,2,3,4 wszystkie czeci
normy zapisane w katalogu produktowym. Ponadto informacja o zgodnosci z EN- 455 (bez rozwiniecia na czeéci)
podana w Deklaracji Zgodnoéci. Zewnetrzna powierzchnia mikroteksturowana + teksturowana na koricach palcéw,
zakoriczone rolowanym mankietem. Rekawice o min. dtugosci min. 240 mm, rozcigganie przed procesem starzenia
min. 500%, po przyspieszonym starzeniu min. 400% - potwierdzone katalogiem produktowym. Grubo$¢ pojedynczej
$cianki: palce- min. 0,08 mm; dtori-min 0,06mm. Rekawice hypoalergiczne - badanie na PSI - Wykonawca zataczy na
wezwanie Zamawiajgcego. Rekawice antybakteryjne z generatorem tlenu singletowego (pokrycie powierzchni
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zewngtrznej — tlen singletowy). Tlen singletowy generowany w reakcji fotoaktywacji wykazuje dziatanie
przeciwdrobnoustrojowe, zwigzane z utlenianiem lipidéw (sktadnikéw bton komérkowych), biatek {w tym enzymoéw) i
kwasdw nukleinowych. Udokumentowana skutecznoéé¢ bakteriobéjcza zgodnie z ASTMD 7907 na min. 4 bakterie:
Staphylococcus  aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa {potwierdzone
raportem badania wykonanym w niezaleznym laboratorium). Rekawice wszechstronnie przebadane wg nowych
norm, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 na 10 substancji chemicznych, tj.

1 | 40% wodorotlenek sodu Poziom 6
2 | 30% nadtlenek wodoru (P) Poziom 1
3 | 37% formaldehyd (T) Poziom 4
4 | Metanol Poziom 0
5 | 3% nadtlenek wodoru Poziom 6
6 | 4% aldehyd glutarowy Poziom 6
7 | 10% formaldehyd Poziom 6
8 | 40% chlorek sodu Poziom 5
9 | 4% glukonian chlorheksydyny Poziom 6
10 | 25% wodorotlenek amonu Poziom 0

Rekawice posiadajgce badania wg normy amerykarskiej ASTM D6978-05 na 12 cytostatykéw w tym Etopozyd,
Fluorouracyl, Metotreksat, Mitomycyna C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji,
data waznosci, LOT/nr partii lub serii, nazwa wytwdércy/ adres wytwdrcy, wszystkie napisy w jezyku polskim, okres
wainosci rekawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, oznaczenie za zgodno$é z normg EN 455. Pakowane po 100
szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilosci. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Dokumenty, ktére przedtoiymy na
wezwanie: Deklaracja Zgodnosci, Certyfikat badania typu UE, Folder (katalog produktowy potwierdzajacy
wymagane parametry), Raport z badar na substancje chemiczne wg EN 374-4 oraz EN 16523-1, Raport z badar na
substancje cytostatyczne wg. ASTM D6978-05, badanie na PSI.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

dotyczy Pakietu nr 229 poz. 1 - Zwracamy sig do Zamawiajacego z proébg o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji alternatywnych wysokiej jakosci rekawic zgodnych z opisem jak nizej: Rekawice diagnostyczne niejatowe,
bezpudrowe, 2z migkkiego elastycznego nitrylu, o duiej wytrzymatosci mechanicznej, oznakowane jako wyréb
medyczny i SOl min. KAT Ill, chlorowane i polimeryzowane od strony wewnetrznej. Zgodne z normg EN 455-1,2,3,4
wszystkie czesci normy zapisane w raporcie z badari producenta. Ponadto informacja o zgodnosci z EN 455 {bez
rozwiniecia na czesci) podana w Deklaracji Zgodnosci. Zewnetrzna powierzchnia mikroteksturowana + teksturowana
na koricach palcéw, zakoriczone rolowanym mankietem. Rekawice o min. diugoéci min. 241 mm, rozcigganie przed
procesem starzenia min. 500%, po przyspieszonym starzeniu min. 400% - potwierdzone katalogiem produktowym.
Grubos¢ pojedynczej $cianki: palce - 0,14 mm; diori-min 0,03 mm. Rekawice hypoalergiczne - badanie na PSI -
Wykonawca zafaczy na wezwanie Zamawiajacego. Rgkawice wszechstronnie przebadane wg nowych norm, tj. EN
374-4 oraz EN 16523-1 na 14 substancji chemicznych, tj.

1 | 40% wodorotlenek sodu (K) Poziom 6
2 | 10-13% podchloryn sodu Poziom 6
3 | S0% kwas siarkowy Poziom 6
4 | 65% kwas azotowy (M) Poziom 0
5 | 99% kwas octowy {N) Poziom 0
6 | 25% wodorotlenek amonu {O) Poziom 0
7 | 5% bromek etydyny Poziom 6
8 [ 37% formaldehyd (T) Poziom 3
9 [ 50% aldehyd glutarowy Poziom 6
10 | 0,1% fenol Poziom 6
11 | n-heptan (J} Poziom 0
12 | 1,5% metanol w wodzie Poziom 6
13 | 70% izopropanol Poziom 0
14 | 30% nadtlenek wodoru {P) Poziom 1

Rekawice posiadajgce badania wg normy amerykarskiej ASTM D6978-05 na 15 cytostatykéw w tym Etopozyd,
Fluorouracyl, Metotreksat, Mitomycyna C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji,
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data waznoéci, LOT/nr partii lub serii, nazwa wytwdrcy/ adres wytwérey, wszystkie napisy w jezyku polskim, okres
wainosci rekawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, oznaczenie za zgodnosé z norma EN 455, Pakowane po 100
szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilosci. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Dokumenty, ktére przediozymy na
wezwanie: Deklaracja Zgodnoéci, Certyfikat badania typu UE, Folder (katalog produktowy potwierdzajacy
wymagane parametry), Raport z badari na substancje chemiczne wg EN 374-4 oraz EN 16523-1, Raport z badan na
substancje cytostatyczne wg. ASTM D6978-05, badanie na PSI. Raport producenta potwierdzajacy wymagane
parametry, nie starszy niz z 2016 roku.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 494.  dotyczy Pakietu nr 230 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajgcego z proéba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji rekawic z mankietem rolowanym z opaskg samoprzylepna. Powierzchnia zewnetrzna gtadka z wykoficzeniem z
mikroteksturg, chlorowana, silikonowana. Wewnetrzna powfoka polimerowa. Lepszy AQL = 0,65. Pozostale
wymagania zgodnie z SIWZ,
Odpowiedi: Obowigzujacy jest ponizszy opis — zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 161:
PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; po modyfikacji WADIUM: : 81:{3,60
N
il Stawka Wartoéé han;:lfa‘;v\:a/
L.p. Opis przedmiotu zamdwienia Jm. llo§¢ | jedn. | Warto$¢ | VAT Bratte Producent e Prébki
netto | netto (%)
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rekawice chirurgiczne jalowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztatt
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z tasmg
1. adlhezyjnq. Powmrzchn_la zewne.trzna pufa 21 000
mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do
9,0
Pytanie 495.  dotyczy Pakietu nr 230 poz. 1 - Zwracamy sie do Zamawiajacego z proéba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.
pozycji rekawic z mankietem rolowanym. Powierzchnia zewnetrzna teksturowana. Wewnegtrzna polimeryzowana.
Lepszy AQL = 0,65. Rozmiary od 6,0 do 9,0. Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedi: Obowigzujacy jest ponizszy opis — zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 161:
60
PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; po modyfikacji wapiuM: 1 31;’
Nazwa
Cena Stawka
L.p. Opis przedmiotu zamdéwienia Jm. lloéé | jedn. | Warto$é | VAT "E::t:jé Producent handr:cr)wa/ Prébki
netto | netto (%)
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11
Rekawice chirurgiczne jalowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztatt
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z taSmg
1. aqhezyjnq. Powmrzch.r_ua zewne‘trzna . 21000
mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do
9,0
Pytanie 496.  Pytania do wzoru umowy: Wnosimy o zmiane § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreslenie z jego tresci: ,Przy
wiekszych dostawach Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadat wézek paletowy na miekkich kofach.”
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 497. Wnosimy o modyfikacje zapisu projektu umowy poprzez wydluienie w § 3 ust. 3 projektu umowy terminu na
realizacje reklamacji jakosciowej do S dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiajacy, jako podmiot uprawniony do
wiasciwie jednostronnego ksztattowania treici umowy o zamdwienie publiczne, nie moie swego prawa
podmiotowego naduiywad. Ksztattujac tres¢ umowy, musi mie¢ na uwadze ograniczenia wynikajgce z art. 353! KC, a
takie z zasady prawa cywilnego, wynikajgcej z art. 5 KC, zgodnie z ktérg nie mozna czynié ze swego prawa uiytku,
ktéry bytby sprzeczny ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspétiycia spotecznego.
Takie dziatanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwazane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony.
(Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20
sierpnia 2014 sygn. Il Ca 450/14).
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 498.  Wnosimy o wykreélenie § 5 ust. 6 i 7 projektu umowy.

EEEEE T s s sssxan=a

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 499.  Wnosimy o zmiane § 6 ust. 2 lit. b) projektu umowy poprzez nadanie mu nastgpujacej tresci: ,zmiany stawki podatku
VAT na wyroby bgdqce przedmiotem zamodwienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejécia w Zycie aktu prawnego
okreslajqcego zmiane stawki VAT, z zastrzezeniem, Ze zmianie ulegnie wdwczas wyfqcznie cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastqpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
UZASADNIENIE: Wysokos¢ stawki podatku VAT na wyroby bedace przedmiotem zaméwienia jest czynnikiem
cenotwérczym, niezaleznym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT nastepuje bowiem w
drodze zmiany wiasciwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawce, a Strony nie mogg sie uchylaé od jej
skutkéw i zobowigzane sg ponosi¢ zwigzane z nig koszty w terminach i na zasadach okreslonych przez ustawodawce.
W ocenie Wykonawcy, w kontekicie powyiszego, obcigzanie Wykonawcy skutkami tejze zmiany lub skutkami
ewentualnego opdinienia w jej wprowadzaniu, tj.: uzaleznieniem zmiany ceny brutto w zwigzku ze zmiang stawki
podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzecznosci z przepisami podatkowymi. W
zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang, jak powyiej.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 500.  Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 6 ust. 5 o nastepujacej tresci: ,,Zamawiajqcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania
umowy kursu dolara amerykariskiego w stosunku do zlotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy
nastqpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE : Zmiana zaproponowana przez Wykonawce jest odpowiedzig na czynniki
niezalezne od Wykonawcy, 2 majace realny wptyw na cene wyrobdw dostarczanych w ramach umowy przetargowej.
Nalezy podkresli¢, ze Wykonawca nie powinien by¢ w catosci i samodzielnie obcigzany ryzykiem zmiany stosunkdw
gospodarczych, a tym samym zobowigzany do realizowania umowy po razgco niskich cenach.

Odpowied?: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 501.  Wnosimy o modyfikacje zapisu projektu umowy dotyczacego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokoéci [
0,1/0,5 % *) za kazdy dziers zwtoki - w § 7 ust. 1 pkt. 1.1. oraz 1.3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreslamy, Ze
obecne postanowienia projektu umowy dotyczace kar umownych ksztattujg kary umowne na razgco wygérowanym
poziomie, co moze prowadzi¢ do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.
2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: ,Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz
art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako:
Justawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominujgce] organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, polegajace na natoieniu w SIWZ razgco wygdrowanych kar umownych na
Wykonawce.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 502.  Wnosimy o wykreélenie § 7 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z pogladem orzecznictwa kumulowanie
kar umownych naliczanych za nienalezyte wykonanie zobowigzania, z karg umowng za niewykonanie tego samego
zobowigzania nie jest mozliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 503. W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umotzliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadnosci reklamacji
wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy S dniowego terminu na rozpatrzenie reklamac;ji.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 504.  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowieri projektu przysziej umowy w
zakresie zapisow § 7 ust. 1 pkt. 1.1, 1.3: W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy lub czesci
umowy, Wykonawca zaptaci kary umowne:

1.1. w wysokosci 0,5% wartosci brutto niedostarczonego zamdwienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej
dostawie w terminie okreslonym w §2 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzief opéinienia, jednak nie wiecej niz 10% wartosci
brutto niedostarczonego w terminie zamdwienia. Nie zmienia to uprawnieri Zamawiajacego wynikajacych z §2 ust. 6
umowy;

1.3. w wysokosci 0,5% wartosci niezrealizowanej dostawy okres$lonej w zatgczniku nr 1 do umowy, w przypadku
uchybienia terminowi okreslonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za kazdy dziern opoiénienia, jednak nie
wiegcej niz 10% wartosci brutto reklamowanej czg$ci dostawy. Nie zmienia to uprawniers Zamawiajgcego wynikajgcych z
§ 2 ust. 6 umowy;

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 505.  Dotyczy zapiséw SIWZ: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ztozenie wraz z oferty oswiadczenia o przynaleznosci lub
braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej, w sytuacji gdy dany oferent nie naleiy do zadnej grupy
kapitatowej?

Odpowied#: Nie. Zamawiajacy uzna za speiniony warunek, jeieli Wykonawca ztozy oéwiadczenie dotyczace grupy
kapitalowej zgodnie z zapisami rozdziatu VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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Pytanie 506.

Pytanie 507.

Pytanie 508.

Pytanie 509.

Pytanie 510.

Pytanie 511.

Pytanie 512.

Pytanie 513.

Pytanie 514.

Pytanie 515.

Pytanie 516.

Pytanie 517.

Pytanie 518.

Pytanie 519.

Pytanie 520.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby dostawca materiatéw do sterylizacji posiadat certyfikat systemu zarzadzania jakoscig
ISO 9001:2015 dotyczacq materiatéw sterylizacyjnych? Zamawiajacy zyskuje pewnos¢, ze oferowane wyroby
produkowane sg zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i normami.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy zadanie 234.1.-234.2, Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zfozenie oferty na
papier w opakowaniu 125szt. w odpowiednim przeliczeniu?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 235 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na rekaw z folig 8 warstwowa?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 235 - Czy Zamawiajgcy wymaga, aby kazda rolka rekawa zabezpieczona byta folig termokurczliwg
wraz z etykiety produktu zawierajgca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie waznosci, umoiliwiajacy
archiwizacje opakowania medycznego? Etykieta utatwia archiwizacje oraz magazynowanie produktu, natomiast folia
zabezpiecza rekaw podczas transportu jak i na magazynie.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 235 - Czy Zamawiajgcy wymaga aby na rekawie zamieszczony byl piktogram informujgey, ze
opakowanie jest jednorazowego uzytku oraz piktogram o kierunku otwierania co zminimalizuje ryzyko pomytki?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 235 - Czy Zamawiajagcy wymaga aby zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych, znak CE
umieszczony wylgcznie na opakowaniu zbiorczym i etykiecie?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Dotyczy zadanie 236.2. - Czy Zamawiajacy wymaga, aby tasma ze wskaZnikiem ze wzgledéw bezpieczeristwa dla
ochrony wyrobu medycznego nie posiadata lateksu oraz otowiu, co jest potwierdzone o$wiadczeniem producenta?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 236.3. - Czy Zamawiajacy wymaga aby zintegrowany test chemiczny typ S w formie paska z dwoma
niezaleznymi, rozréznionymi kolorystycznie okienkami oraz przesuwalng substancjg wskaZnikowg co umozliwi tatwy i
jednoznaczny odczyt skutecznosci przeprowadzonego procesu?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 236.3. - Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu
Zamawiajacy wymaga, aby informacje zawarte na tescie i na etykiecie byly w jezyku polskim?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 236.3. - Czy dla zapewnienia wysokiej krytycznosci, Zamawiajagcy wymaga aby test posiadat
minimalng diugo$¢ 10 cm?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 236.3. - Czy dla zapewnienia bezpieczeristwa Zamawiajgcy wymaga aby testy dostarczane byly w
opakowaniu strunowym ufatwiajgcym przechowywania, nie przepuszczajgcym $wiatta oraz zapewniajgcym
wielokrotne otwieranie i zamykanie?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 238 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zlozenie oferty na rekaw polyolefinowo — foliowy o
parametrach: - gramatura polyolefinu 93g/m?; - grubos¢ folii 50 um; - folia 6-warstwowa; - zgrzew fabryczny 3-
kanatowy we wszystkich rozmiarach; - oznaczenie normy I1SO 11607- 1 oraz EN 868-5; - temperatura zgrzewu - 130° C
-150°C?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 238 - Czy Zamawiajacy wymaga aby dla bezpieczeristwa, otwieranie rekawéw odbywato sig
bezpylowo w obu kierunkach ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 238 - Czy Zamawiajacy wymaga certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzajacego szczelnosc
mikrobiologiczng przez min. 12 miesiecy wyrobdw po sterylizacji?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 239. - Czy Zamawiajacy ma na mysli amputkowe testy biologiczne zgodne z poniiszg
charakterystyka: - koficowy odczyt wyniku po 10 h, - test zgodny z normg PN EN ISO 11140, - rodzaj zastosowanych
szczepdw bakterii wyrainie oznaczony na kaidej amputce, - etykieta tatwo odklejana ze wskainikiem sterylizacji
parowej, - kompatybilny ze standardowymi inkubatorami réznych producentéw, - wielko$¢ opakowania 50 szt. ?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 521.

Pytanie 522.

Pytanie 523.

Pytanie 524.

Pytanie 525.

Pytanie 526.

Pytanie 527.

Pytanie 528.

Pytanie 529.

Pytanie 530.

Pytanie 531.

Pytanie 532.

Pytanie 533.

Pytanie 534,

Pytanie 535.

Dotyczy zadanie 249.1. - Czy Zamawiajacy wymaga aby test kontroli mycia posiadat substancje wskaZnikowgq
umieszczong na 4 ptaszczyznach?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Dotyczy zadanie 249.1. - Czy Zamawiajacy wymaga aby substancja wskaZnikowa zawierajgca m.in. dwa rodzaje
biatek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulujgca pozostatosci zaschnigtej krwi?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 249.1. - Czy Zamawiajacy wymaga aby na tescie znajdowaty sie informacje w jezyku polskim o
normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu i numerze LOT?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Dotyczy zadanie 250. - Czy zamawiajgcy wymaga aby test miat forme pokrytego laminatem paska samoprzylepnego
co utatwi archiwizacje?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 250. - Czy Zamawiajgcy wymaga aby na tescie znajdowaly sig informacje w jezyku polskim o normie,
kolorze wskaiznika po prawidtowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i
przydatnosci.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy zadanie 250. - Czy Zamawiajacy wymaga aby dla bezpieczenstwa testy dostarczane byty w opakowaniu
strunowym, nie przepuszczajgcym $wiatta, zapewniajacym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopusci kaniule wykonang z PTFE, z zaworem gdrnego portu zamykanym
standardowo, 2 paski kontrastujgce w promieniach RTG, duie skrzydetka zapewniajace dobrg stabilizacje kaniuli,
posiadajgce filtr hydrofobowy petnigcy funkcje zastawki, rozmiar: 16G, dt. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopusci kaniule wykonang z PTFE, z zaworem gdrnego portu zamykanym
standardowo, 2 paski kontrastujgce w promieniach RTG, duze skrzydetka zapewniajgce dobrg stabilizacje kaniuli,
posiadajace filtr hydrofobowy petniacy funkcje zastawki, rozmiar: 14G, dt. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 3 dopusci kaniule wykonang z PTFE, z zaworem goérnego portu zamykanym
standardowo, 2 paski kontrastujace w promieniach RTG, duze skrzydetka zapewniajace dobra stabilizacje kaniuli,
posiadajace filtr hydrofobowy pelnigcy funkcje zastawki, rozmiar: 20G, dt. 32mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 4 dopusci kaniule wykonang z PTFE, z zaworem gdrnego portu zamykanym
standardowo, 2 paski kontrastujagce w promieniach RTG, duie skrzydetka zapewniajace dobrg stabilizacje kaniuli,
posiadajace filtr hydrofobowy peinigcy funkcje zastawki, rozmiar: 18G, di. 45Smm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopusci kaniule wykonang z PTFE, z zaworem gérnego portu zamykanym
standardowo, 2 paski kontrastujgce w promieniach RTG, duie skrzydetka zapewniajgce dobrg stabilizacje kaniuli,
posiadajace filtr hydrofobowy peinigcy funkcje zastawki, rozmiar: 22G, dt. 25mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 6 dopusci kaniule wykonang z PTFE, z zaworem gérnego portu zamykanym
standardowo, 2 paski kontrastujgce w promieniach RTG, duze skrzydelka zapewniajace dobrg stabilizacje kaniuli,
posiadajace filtr hydrofobowy petniacy funkcje zastawki, rozmiar: 17G, di. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 7 dopusci kaniule wykonang z PTFE, z zaworem gérnego portu zamykanym
standardowo, 2 paski kontrastujgce w promieniach RTG, duze skrzydetka zapewniajgce dobrg stabilizacje kaniuli,
posiadajace filtr hydrofobowy petnigcy funkcje zastawki, rozmiar: 24G, df. 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 8 dopusci kaniule wykonang z PUR, z dodatkowym zabezpieczeniem przed
przypadkowym zaktuciem z dodatkowym portem iniekcji, posiada: samodomykajgcy sig zawor gérnego portu, min. 4
paski kontrastujgce w promieniach RTG, duze skrzydetka zapewniajgce dobrg stabilizacje kaniuli, posiadajgce filtr
hydrofobowy petnigcy funkcje zastawki, rozmiar: 18G, df. 32 mm i 45mm. Nazwa producenta na kaniuli?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 9 dopuici kaniule wykonang z PUR, z dodatkowym zabezpieczeniem przed
przypadkowym zaktuciem z dodatkowym portem iniekcji, posiada: samodomykajacy sie zawér gérnego portu, min. 4
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Pytanie 536.

Pytanie 537,

Pytanie 538.

Pytanie 539.

paski kontrastujgce w promieniach RTG, duie skrzydetka zapewniajace dobrg stabilizacje kaniuli, posiadajgce filtr
hydrofobowy petniacy funkeje zastawki, rozmiar: 206, dt. 32 mm i 25mm. Nazwa producenta na kaniuli?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 10 dopusci koreczek do kaniul z trzpieniem powyzej krawedzi koreczka?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 11 dopusci kranik wykonany z poliweglanu?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 4 poz. 12 dopuici kaniule w rozmiarach: 24Gx19mm, 22Gx25mm, 20Gx32mm,
18Gx32mm? Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 11 wymaga zaoferowania 15 opakowarn a’ 100 sztuk?
Odpowiedi: Tak, Zamawiajgcy wymaga zaoferowania 15 opakowart po 100 szt. Zamawiajacy modyfikuje zapisy
Formularza asortymentowo — cenowego — Zatgcznik nr 2 do SIWZ w Pakiecie nr 11 w nastepujacy sposdb:

PAKIET NR 11. CPV - 33.14.00.00-3; po modyfikacji WADIUM: 4,00 zt
Coria Nazwa
Opis przedmiotu Warto$é¢ | Stawka | Wartosé handlowa/ 2
L.p. .m. B
P zaméwienia i lloge Jedn netto VAT (%) | brutto reoduzent nr Eraikl
netto
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
lgty do pendw sterylne,
niepirogenne,
1. | nietoksyczne, bez lateksu. opak. 15
Rozm. 8 mm x 0,30 mm.
Opakowanie po 100 szt.
Pytanie 540.  Pakiet 38 poz.1 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 10x14cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 541.  Pakiet 38 poz.2 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 15x28cm lub 30x28cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 542.  Pakiet 38 poz.3 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 45x55cm lub 45x75cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 543.  Pakiet 143 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem z serwetg na stolik
Mayo w rozmiarze 80x142cm i serwetq na stolik narzedziowy w rozmiarze 152x190cm. Pozostate wymogi SIWZ bez
zZmian.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 544,  Pakiet nr 143 - Czy Zamawiajgcy wymaga, aby zaoferowane serwety operacyjne okrywajace pacjenta wykonane byly z
chtonnego materialu na catej swojej powierzchni?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 545.  Pakiet 144 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cholecystektomii laparoskopowej ze
wzmocnieniem. Skfad zestawu: -1x serweta na stolik narzedziowy 140x190cm; -1x serweta na stolik Mayo 80x142cm;
-1x serweta 196x269x304cm z obtozeniem ramion stotu, z przylepnym otworem 25x28c¢m, ze wzmocnieniem 53x56cm
wokét otworu z widkniny SMMMS, ze zintegrowanymi nogawicami oraz organizatorami przewoddw typu rzep.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
‘ Pytanie 546.  Pakiet nr 144 - Czy Zamawiajgcy ma na myéli oblozenie tréjwarstwowe , ktdre jest chionne w czesci okrywajacej
‘ pacjenta?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 547.  Pakiet 145 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii o nastepujacym sktadzie: -1x serweta na
stolik narzedziowy 140x190 cm; -2x nogawice 79x140 c¢m; -1x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym
otworem w ksztatcie rombu 8x18 cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 548.  Pakiet 146 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do cigcia cesarskiego o nastepujacym sktadzie: -1x

serweta na stolik narzedziowy 140x190cm (owiniecie zestawu); -1x serweta na stolik Mayo 80x142cm; -1x kocyk dla
noworodka 100x105cm; -2x recznik chionny 20x30cm; -1x serweta do cigcia cesarskiego 196x249x300cm z
obtozeniem ramion stotu, z otworem 30x36cm wypetniony folig chirurgiczng wokot brzegéw otworu, ze zintegrowang
torbg na plyny 270° z ksztattkq usztywniajacq umoiliwiajaca uformowanie i utrzymanie ksztattu worka oraz z 2
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Pytanie 549.

Pytanie 550.

Pytanie 551.

Pytanie 552.

Pytanie 553.

Pytanie 554.

Pytanie 555.

Pytanie 556.

Pytanie 557.

Pytanie 558.

portami do ssaka, wzmocnienie chtonne wokdt otworu 50x65+/-3cm; czeéé gtdwna serwety ostaniajgca pacjentke
wykonana z laminatu z warstwa komfortu (trilaminat).
Odpowied#: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 147 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie zestawu ginekologicznego o nastepujacym skiadzie: -1x serweta
na stolik narzedziowy 140x190cm z folii PE 50pm ze wzmocnieniem (opakowanie wewnetrzne); -2x recznik chionny
60x40 +/-2cm; -1x serweta pod poéladki 96x126cm; -1x serweta przylepna 46x65cm z chtonnej widkniny
tréjwarstwowej o gramaturze 66g/m? -1x serweta gtéwna 89/312x229cm z przylepnym otworem kroczowym
6x17cm, ze wzmocnieniem chfonnym wokét otworu operacyjnego 50x60 +/-2cm, ze zintegrowanymi nogawicami,
wyposazona w 2 podwdjne uchwyty na przewody. Serweta wykonana z chtonnego laminatu, tréjwarstwowego.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pakiet 148 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji koriczyn o nastepujacym sktadzie:
-1x serweta na stolik narzedziowy 140x190cm {owinigcie zestawu); -1x tasma lepna 9x50x13cm; -2x recznik chtonny
20x30cm; -1x serweta do operacji koriczyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniajgcym sie otworem @ 3,5cm
wykonana z laminatu 2-warstwowego na catej powierzchni (polipropylen, polietylen);

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet 150 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do zabiegéw urologicznych. Sktad zestawu:- 1 x serweta na stolik
narzedziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem w czeéci krytycznej 74x190cmy; - 1 x tagéma
przylepna z migkkiej wtkniny Spunlance 9 x 50 cm; - 2 x recznik chfonny 20 x 30 cm; - 1x serweta 175/290 x 242 cm
do TUR, ze zintegrowanymi dtugimi nogawicami o dtugoéci min.130cm z przylepnym otworem brzusznym @ 8 ¢cm, z
otworem na pracie @ 5 cm, z ostong na palec, z torba na plyny 95x60cm z ksztattka , z filtrem i portem do ssaka z
zatyczkg, z dwoma trokami z widkniny typu Spunlance o dtugoéci 100 +/- 2cm do regulacji worka ( mozliwoéé
mocowania z fartuchem operatora).

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 151 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu o nastepujgcym sktadzie: - 1 x serweta na stolik narzedziowy
min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chionnym 74x190 +/-1cm; - 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze
wzmocnieniem chlonnym 75x100cm +/-1cm; - 5 x tadma przylepna, przeiroczysta 8x40 cm; - 1 x ostona na koficzyne
30x120cm 2-warstwowa, z warstwa chionng od wewnetrznej strony; - 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna,
dlugosc przylepca 85 cm; - 1 x serweta gérna 300x221cm przylepna, diugoéé przylepca 130 cm; - 1 x serweta do
operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chtonnym 70x100 +/- lcm cm , z  wycieciem U 15x117 cm
zaopatrzonym w tasmy lepne, ktére obejmujg precyzyjnie zaokraglenia wyciecia U jednoczednie umozliwiaja
tréjstopniowq aplikacje na pacjencie.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 152 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skiad zestawu: -1 x serweta na stolik
narzedziowy 140x190cm (owinigcie zestawu); -1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm; -1 x serweta do artroskopii
234x302cm z pedwdjnym elastycznym, samouszczelniajgcym sie otworem @ 6cm ze wzmochieniem 66x107cm wokdt
otworu, ze zintegrowang torbg na ptyny z ksztattkq usztywniajacg umozliwiajac uformowanie i utrzymanie ksztattu
worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwdjne organizatory przewodéw. Serweta wykonana w czesci
okrywajacej pacjenta z laminatu tréjwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen).

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 154 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142 cm wykonane] z mocnej
folii PE o grubodci 70 o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chtonnym o wymiarze 55x88cm - widknina
polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folig na catej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95
g/m? Spetnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Sktadana rewersowo. Serwety
pakowane jednostkowo w rozrywangq torebke papierowo-foliowa.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 156 - Prosimy o dopuszczenie torby na plyny wykonanej z PE 51x56cm z przylepcem S5x46¢m, filtrem, portem
wyijéciowym i ksztattowalnym paskiem.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 159 - Prosimy o dopuszczenie serwety z bilaminatu 90x75cm z przylepnym otworem 6x8cm.

' Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 160 - Prosimy 0 dopuszczenie sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody o szerokoéci 13 cm oraz
dtugoéci min. 240 cm, wykonany z mocnej folii z perforowang jedna koficéwka zwezajaca sie, ztozony teleskopowo, z
tasme lepng do mocowania o dtugoéci min. 18 cm oraz z kartonikiem utatwiajgcym aplikacje.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian,

Pakiet 161 - Prosimy o dopuszczenie stokinety z bilaminatu 36,5%72¢cm z dodatkowa ta$ma lepng w rozmiarze 9x50cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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Pytanie 567.

Pytanie 568.
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Pytanie 571.

Pytanie 572.

Pytanie 573.

Pytanie 574,

Pytanie 575.

Pakiet 163 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie koszuli operacyjnej o nastepujgcym obwodzie klatki piersiowe;j:
S-S4cm +2cm, M-58 +2cm, L-62+2cm, XL-66cmE2cm oraz spodni operacyjnych o nastepujacej diugosci nogawek: S-
112+2cm, M-114+2cm, L-116+2cm, XL-118+2cm.

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 173 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie ligniny pakowanej po Skg z odpowiednim przeliczeniem ilosci
kilogramow.

Odpowied#: Zamawiajgcy wyraza zgode. Prosze w Formularzu asortymentowo — cenowym wpisaé wielkosé
opakowania i liczbe opakowari po przeliczeniu, z zaokrggleniem w gére do peinych opakowar.

Pakiet 177 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie plastra o dtugoéci 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilosci
sztuk.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 177 poz.3 - Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie rozmiaru plastra do venflondw.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 178 - Prosimy Zamawiajacego o wylgczenie z Pakietu 178 pozycji 1 i utworzenie Pakietu np. 178A. Paristwa
2goda pozwoli na ztozenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 180 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie podktadu w rozmiarze 60x60cm +/- 3%.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 181 - Prosimy o dopuszczenie poktadu w rozmiarze 58x91cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 182 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie podktadu w rozmiarze 60x30cm +/-3% i chionnosci 1100-1200ml.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 182 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie podkiadu w rozmiarze 60x90cm +/-3% i chfonnosci 1800-
2300g.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 185 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x7cm.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 185 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilosci opakowar.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet 202 - Czy Zamawiajacy wymaga aby opatrunek zbudowany byt z 3 hydrokoloiddw, co przekiada sie
bezposdrednio na wiekszg chtonnos¢ opatrunku?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pakiet 222 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie fartucha ochronnego o gramaturze 18 gsm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 228 - Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy poziom protein ma by¢ potwierdzony raportem
niezaleznego laboratorium od producenta zatgczonym do oferty?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 228 - Czy rekawice majg stanowi¢ ochrone zaréwno dla pacjenta jaki i uzytkownika co ma mieé stosowne
odzwierciedlenie w oznakowaniu rekawic tj. czy nalezy do oferty zataczyé Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy lla
oraz $rodka ochrony osobiste] kategorii I11?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 229 - Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy w celu weryfikacji dopusci potwierdzenia
parametrow zaoferowanych rekawic Kartg techniczng dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauwaiyc,
e Karte Techniczng wystawia sie na podstawie szeregu licznych testow dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku
raportu i dzieki temu deklaruje powtarzalnoéé parametrow dla wszystkich stosowanych przez uzytkownika rekawic.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 229 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o dobrej
wrazliwoéci dotykowej, mikroteksturowane z dodatkowa teksturg na koricach palcéw, oznakowane jako wyrdb
medyczny klasy | i srodek ochrony osobistej kategorii 11, mikroteksturowane z dodatkowa teksturg na palcach.
AQL<1,5. Zgodne z normami EN 455, EN 374-1 (z wytaczeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 - informacja na opakowaniu.
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Rekawice posiadajgce badania na min. 8 zwigzkdw chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasade
organiczng i nieorganiczng, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formaling i 70% izopropanol na min. 1 poziomie
ochrony (raport jednostki niezaleznej od producenta zataczony do oferty) oraz min. 13 cytostatykéw wg. ASTM D
6978-05 (raport zatgczony do oferty). Rozmiary XS-XL pakowane po 100 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w
zaleznosci od rozmiaru.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 576.  Pakiet nr 229 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic nitrylowe do badan, grubosé na palcach 0,1 +/-0,01
mm, mikroteksturowane z dodatkowg teksturg na palcach, polimeryzowane wewnatrz, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona
informacja na opakowaniu), zgodnoé¢ z normg EN 455 potwierdzona przez jednostke notyfikowana, oznakowane jako
wyrdb medyczny Klasy | i $rodek ochrony indywidualnej Kategorii Ill z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu
(norma EN 455, , EN 374-1 (z wytaczeniem pkt. 5.3.2), -2, -3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie
substancji chemicznych zgodnie z norma EN 374-3 — 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na
co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i
aldehydy, informacja o barierowosci dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na
opakowaniu {m. in. 70% izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut). Przebadane na dziatanie
min. 12 cytostatykéw, w tym min. Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C, Metotrexatu, Melphalanu potwierdzone
raportami z wynikami badanh. badania na przenikalno$¢ wiruséw zgodnie z normg ASTM F 1671 (fabryczne
oznakowanie na opakowaniu). Certyfikaty zgodnoéci z ISO 13485, 1SO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Rozmiary XS-XL,
pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk). Oznaczenie rozmiaru co najmniej na 5 sciankach opakowania
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Pytanie 577.  Pakiet 230 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawic neoprenowych, o syntetycznej powloce
polimerowej, wewnetrzna powierzchnia utatwiajgca zakladanie na suche i wilgotne dionie, posiadajgcych mankiet
anatomicznie prosty, rolowany ze strefg adhezyjna. Powierzchnia zewnetrzna delikatnie teksturowana, antyposlizgowa
(Idealna dla procedur wymagajgcych podwyiszonej chwytnosci); AQL = 0,65 po zapakowaniu.
Odpowiedi: Obowigzujgcy jest ponizszy opis — zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 161:
PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; po modyfikacji WADIUM: 1 811?’60
Nazwa
Cena Stawka
L.p. Opis przedmiotu zamdwienia Jm. llo§¢ | jedn. | Warto$é¢ | VAT “:?::jé Producent handr::)wa/ Prébki
netto | netto (%)
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rekawice chirurgiczne jatowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztait
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z ta§ma
i ad.hezyjnq. Powierzch.rTia zewneltrzna - 21000
mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do
9,0
Pytanie 578.  Pakiet nr 230 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawic chirurgicznych antyalergicznych,
bezpudrowych, koloru jasnobrgzowego, potsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, tréjwarstwowych. Powierzchnia
zewngtrzna mikroteksturowana, antyposlizgowa. Warstwa wewnegtrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwg
silikonu, co uniemotliwia kontakt dtoni z proteinami lateksu, dajac jednoczesnie komfort uzytkowania naturalnej gumy
przy jednoczesnie wysokiej barierowosci syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwigzanie. Poziom AQL po
zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi
podiuznymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe.
Odpowiedi: Obowigzujgcy jest ponizszy opis — zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 161:
PAKIET NR 230. CPV - 33.14.00.00-3; po modyfikacji WADIUM: 2 81;?'60
Nazwa
Cena Stawka
L.p. Opis przedmiotu zamdéwienia J.m. llo§é | jedn. | Wartoéé | VAT Vﬁ:;’::é Producent handr::wa/ Prébki
netto | netto (%)
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rekawice chirurgiczne jatowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztatt
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z tasmg
i adlhezyjnq. Powierzch.r.nia zewnq.trzna - 21000
mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do
9,0
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Pytanie 579.

Pakiet nr 230 - Prosimy zamawiajgcego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawicy wykonanych w 100% z paoliizoprenu, tj.
z syntetycznego lateksu nie zawierajgcego biatek o wiasciwosciach najbardziej zblizonych do lateksu. Ksztatt w petni
anatomiczny z poszerzong czescig grzbietowa dioni i mankietem anatomicznie prostym ze wzmocnieniem w postaci
rolowania. Wewnetrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana.
Grubos¢ na palcu 0,27 mm, na dtoni 0,215 mm, na mankiecie 0,17 mm, wplywajgca korzystnie na barierowo$¢
rekawic. Obnizony poziom AQL wynoszacy 0,65 po zapakowaniu.

Odpowiedi: Obowigzujgcy jest ponizszy opis —zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 161:
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PAKIET NR 230. CPV - 33,14.00.00-3; po modyfikacji waoium; * 818,60
Nazwa
Cena Stawka
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia Jm. llo§é¢ | Jedn. | Wartosé | VAT V;f;‘::é Producent handI:?wa/ Prébki
netto | netto (%)
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 11
Rekawice chirurgiczne jatowe bezlateksowe,
bezpudrowe. Wykonana z neoprenu, ksztatt
anatomiczny, sterylne. Mankiet prosty z tasma
1 aqhezvjnq. Pomerzch.n.la zewne_trzna para 21000
mikroteksturowana silikonowa i chlorowana.
Wewnetrzna pokrywana poliuretanem i
silikonem. AQL 0,65 - 1,0. Rozmiary od 5,5 do
9,0
Pytanie 580.  Pakiet 231 - Prosimy Zamawiajacego o odstapienie od wymogu rozciggliwoéci przed i po starzeniu.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pytanie 581.  Pakiet 232 poz. 1 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych do badan, przeznaczone do pracy
z cytostatykami i substancjami chemicznymi. Ksztatt uniwersalny pasujacy na prawq i lewq dtoii. Mankiet zakoriczony
rolowanym brzegiem. Mikroteksturowane z dodatkowa widoczng teksturg na palcach, zapewniajgca dobrg chwytnoéé
w suchym i wilgotnym S$rodowisku. Wewnetrzna warstwa polimerowa ulatwiajgca zakiadanie. Podwyiszona
barierowos¢ dla substancji chemicznych i lekéw cytostatycznych. Informacja o barierowoséci dla min. 2 alkoholi
stosowanych w dezynfekcji oraz min. 2 lekéw cytostatycznych. Materiat / kolor: Nitryl / Niebieski; AQL:1,5 (fabrycznie
naniesiona informacja na opakowaniu); grubo$¢ (pojedyncza $cianka; mm): palec - 0,10- 0,12 mm, dton-0,08-0,10
mm, mankiet- 0,06-0,07 mm; diugos¢ rekawicy wg EN 455-2: min. 240 mm; opakowanie:100 szt. (S0 szt. dla rozm.XL);
sifa zrywania przed starzeniem:  min. 9 N; zgodno$¢ z normami: EN 455 1,2,3,4, EN 374 2,3, EN 420, ASTM F1671,

EN 388, ASTM D 6978, ISO 13485, 1SO 9001, 1SO 14001 i OHSAS 18001; czas przebicia Carmustyny 3,3mg/ml >=26min.
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 582.  Pakiet nr 232 - Prosimy Zamawiajacego czy dopuszcza klasyfikacje jako wyrdéb medyczny wg aktualnie obowigzujacej
do maja 2020 roku dyrektywy 93/42/EEC oraz cytostatyki przebadane zgodnie z norma ASTM D6978.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 583.  Pakiet 232 poz.2 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych o gruboéci palca min.0,12, dioni
0,08-0,1, mankietu min. 0,05mm (ciefisze rekawice dajg lepsze czucie przy zachowaniu pozostatych parametréw na
réwnie wysokim poziomie), zawartosci pudru <2mg/g, sile zrywania przed starzeniem min 9,6N, o przepuszczalnosci
cyklofosfamidu min. 87 min.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
| Pytanie 584.  Pakiet nr 232 poz. 2 - Prosimy Zamawiajgcego o odstapienie od badan na Cisplatin.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 585.  Pakiet nr 232 poz. 2 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie klasyfikacji jako wyrdb medyczny wg aktualnie
obowigzujgcej do maja 2020 roku dyrektywy 93/42/EEC.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 586.  Pakiet 7 — Poz. 2i 3 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie ighy w rozmiarze 0,7 x 32 mm i igly w rozmiarze 0,6 x 32
mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 587.  Pakiet 22 poz 1 - Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy facznik ma posiadaé dodatkowe silikonowe
pierscienie uszczelniajgce od strony pacjenta i obwodu oddechowego?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 588.  Pakiet 33 - Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy worek ma mie¢ nadrukowang instrukcje uzycia.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 589.  Pakiet 62 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie Rury dtugosci 183 cm.
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Pytanie 590.

Pytanie 591.

Pytanie 592.

Pytanie 593.

Pytanie 594.

Pytanie 595.

Pytanie 596.

Pytanie 597.
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Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 66 poz. 1 - Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy zestaw do toalety jamy ustnej z odsysaniem w
oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobéw medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) ma by¢ zarejestrowany do klasy lla?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 77 poz. 1 - Prosimy Zamawiajgcego o wyja$nienie, czy Zamawiajacy wymaga cewnika z mozliwoécia stosowania
do 90 dni, z informacjg oryginalnie nadrukowang przez producenta na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet nr 77 poz. 1 - Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy oczekuje, aby strzykawka wypetniona 10
% gliceryng znajdowata sie w jednym fabrycznym opakowaniu z cewnikiem?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 79 poz. 1 - Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewniki posiadaty mandryn nylonowy
lub metalowy do wyboru Zamawiajgcego przy kazdorazowym zamdwieniu w zaleznoéci od potrzeby anatomicznej?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pakiet 132 poz. 1 - Prosimy zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje aby el byt wolny od parabenéw i
konserwantow ktdre moga wywotac podraznienia i reakcje alergiczne u pacjentéw?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy: Pakiet 47 wapno sodowane - Aby precyzyjne dobra¢ odpowiedni produkt czy zamawiajacy wymaga Wapna
medycznego anestezjologiczne sodowane z indykatorem zmieniajacym kolor z biatego na fioletowy, opakowanie= 4,5
kg, ktére w swoim skladzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopien pylenia nie przekraczat 0,3%, wyisze stezenia NaOH
powodujg nadmierne wysychanie wapna pogarszajac jego wiasciwosci pochfaniania.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy: Pakiet nr 57 przetworniki - Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie zestawu do inwazyjnego pomiaru
ciénienia, pojedynczy, wyposazony w nastepujace elementy: dtugo$¢ linii pomiarowych 1 x 152 cm (1 x 122 cm + 1 x
30 cm); 1 x przetworniki o czestotliwosci >1200 Hz wyposaione w 2 x systemy zintegrowane ptuczace o przeplywie
min. 3 mlfgodz.; igta prosta w zbiorniku wyréwnawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelnienia systemu. Zestaw
dajgcy zapis cisnienia z doktadnoscig odwzorowania na poziomie <5% btedu pomiarowego dla cafej linii pomiarowej
potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Polgczenie z kardiomonitorem bez — pinowe
kompatybilne z kardiomonitorami posiadanymi przez zamawiajacego.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy: Pakiet nr 58: okularki do fototerapii - Aby precyzyjne dobra¢ odpowiednie okularki do fototerapii czy
Zamawiajacy wymaga od skiadajacych oferty okularki do fototerapii dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z
Delikatnego materiatu bez lateksu z dodatkowg ochrong na oczy, zapewniajgca 100% ochrone przeciwko promieniom
UV, a wzér opaski na glowe zapewnia dotarcie swiatta stosowanego w fototerapii do glowy dziecka, Okularki o
unikatowym ksztalcie litery Y, dzigki czemu idealnie dopasowuijq sig do gtéwki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem,
zapinane na 1 rzep na potylicy i wykonane z jednego kawatka materiatu i posiadajgce z przodu specjalne uchwyty
pozwalajgce na ulozenie okularkéw na gidwce dziecka. Dostgpne w trzech rozmiarach do wyboru zamawiajacego -
Noworodki 30 —38 cm
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Pytanie 598.

Pytanie 599.

Pytanie 600.

Pytanie 601.

Pytanie 602.

Pytanie 603.

Pytanie 604.

Pytanie 605.
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Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 141 poz. 2 — szczotki do czyszczenia kanatu endoskopu: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na
wytgczenie poz. 2 oraz utworzenie odrebnego pakietu? Podzielenie pakietu umozliwitoby wigkszej ilosci oferentom
ztozenie ofert atrakcyjnych pod wzgledem ceny, walordéw funkcjonalno-uzytkowych oraz jakosici. Umotliwienie
zfozenia ofert réinym firmom pozwoli Zamawiajgcemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i
najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 141 poz. 2 - szczotki do czyszczenia kanatu endoskopu: Czy Zamawiajgcy w poz. 2 dopusci do
oceny szczotke dtugosci 230 cm, spetniajgca wymagania SIWZ, o Srednicy wtosia — Smm, $rednicy 1,7-1,8 mm??
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 235: Czy Zamawiajacy dopusci do oceny rekawy papierowo-foliowe, spetniajace wymagania SIWZ,
wyposazone w folie sze$ciowarstwows, nie liczgc warstwy klejgcej, co nie wplywa na jako$é opakowania z uwagi na
poréwnywalng grubos¢ folii biorgc pod uwage opakowania dostepne na rynku?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 235 - Czy Zamawiajacy oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na kaidym rekawie
papierowo-foliowym umieszczona byla nazwa wytwdrcy i znak handlowy?
Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 235 - Czy Zamawiajacy oczekuje, aby znak CE byt umieszczony jedynie na opakewaniu zbiorczym i
wewnatrz roli zgodnie z art. 11 ust. 6 i 8 ustawy o wyrobach medycznych, ktéry méwi, ze znak CE umieszcza sig na
opakowaniu handlowym wyrobu oraz ze zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu
oraz instrukeji uzywania oznaczen lub napiséw, ktére moglyby wprowadzi¢ w bigd co do oznaczenia znakiem CE oraz
co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? Kwestia jest zwigzana z mozliwoscia pomylenia,
czy znak CE umieszczony na opakowaniu, ktérym jest rekaw, dotyczy jego samego, czy tei wysterylizowanej
zawartosci?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 235 - Czy Zamawiajgcy oczekuje, aby na kazdym rekawie papierowo-foliowym umieszczone byto
odniesienie do obowigzujacych norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 235 - Czy Zamawiajacy oczekuje, aby temperatura zgrzewania rekawow miat szeroki zakres i
wynosita 150-220°C?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 235 - Czy Zamawiajacy oczekuje rekawdw papierowo-foliowych z napisami i wskaZnikami
umieszczonymi tylko i wytgcznie na papierze od strony folii?
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

59




Pytanie 606.

Dotyczy pakietu nr 235 - Czy Zamawiajacy oczekuje, aby rekawy papierowo-foliowe posiadaty potwierdzenie o
zgodnos$ci z normami PN EN 868 — 3 i 5 oraz EN ISO 11607 — 1, 2 wydane przez Niezaleing Jednostke Notyfikujaca?
Opinia niezaleznej jednostki gwarantuje, Ze oferowany produkt spetnia powyisze normy.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 607.  Dotyczy pakietu nr 236: Czy Zamawiajacy w poz. 2 dopusci do oceny ta$me samoprzylepng z indykatorem parowym o
szerokosci 18 mm, rolka 55mb?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 608.  Dotyczy pakietu nr 236 - Czy Zamawiajacy w poz. 3 dopusci do oceny zintegrowany test kontroli sterylizacji parowej z
przesuwalng substancjg wskaznika, kl. V z informacjq o klasie i zgodnosci z normg wg ISO 11140-1 umieszczonej na
opakowaniu?

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 609.  Dotyczy pakietu 131 poz. 1 - Szanowni Paristwo, Zwracamy sie do Zamawiajgcego z uprzejma prosbg o wydzielenie
pozycji 1 z pakietu 131 i stworzenie na ta pozycje osobnego pakietu. Zwigkszytoby to konkurencyjnosé prowadzonego
postepowania umozliwiajac ztozenie ofert wigkszej liczbie oferentow, a Zamawiajgcemu wybodr najkorzystniejszej
oferty spetniajacej wymogi SIWZ.

Odpowiedé: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie 610.  Dotyczy pakietu 131 poz. 5,6 - Szanowni Paristwo, Zwracamy sie do Zamawiajgcego z uprzejma prosbg o wydzielenie
pozycji 5,6 z pakietu 131 istworzenie na tg pozycje osobnego pakietu. Zwigkszytoby to konkurencyjnosé
prowadzonego postepowania umotzliwiajgc ztozenie ofert wigkszej liczbie oferentéw, a Zamawiajagcemu wybodr
najkorzystniejszej oferty spetniajacej wymogi SIWZ.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie 611.  Dotyczy pakietu 131 poz. 11 - Szanowni Pafstwo, Zwracamy sie do Zamawiajgcego z uprzejmg prosbg o wydzielenie
pozycji 11 z pakietu 131 istworzenie na tq pozycje osobnego pakietu. Zwigkszytoby to konkurencyjnosé
prowadzonego postepowania umozliwiajac ziozenie ofert wigkszej liczbie oferentdw, a Zamawiajacemu wybdr
najkorzystniejszej oferty spetniajgcej wymogi SIWZ.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 612.  Dotyczy pakietu 227 poz. 9 - Szanowni Paiistwo, Zwracamy sie do Zamawiajgcego z uprzejma prosbg o wydzielenie
pozycji 9 z pakietu 227 i stworzenie na tg pozycje osobnego pakietu. Zwigkszytoby to konkurencyjnos¢ prowadzonego
postepowania umoiliwiajac ztozenie ofert wigkszej liczbie oferentéw, a Zamawiajgcemu wybdr najkorzystniejszej
oferty spetniajgcej wymogi SIWZ.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 613.  Pakiet nr 138 - Czy Zamawiajacy dopusci zestaw szeéciogumkowy, sznurek spustowy di. 145cm.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 614.  Pakiet nr 139 - Czy Zamawiajacy dopusci 3-kanatowy balon ekstrakcyjny progresywny, bezlateksowy, 7 Fr, $rednica
balonu 9-12-1Smm.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 615.  Pakiet nr 164 - Czy Zamawiajacy pozwoli ztoiyé osobng oferte na pozycje 1.
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 616.  Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 128 poz. nr 1 Igty o dtugosci 16 cm spetniajgcej wszystkie pozostate parametry
okreslone przez Zamawiajgcego.

Odpowiedi: Zamawiajgcy modyfikuje zapisy pakietu nr 128 poz. 1 w nastepujacy sposdb:
PAKIET NR 128, CPV-33.14.00.00-3; po modyfikacji WAD_]UM 106,60 zi
e Nazwa
£ J .. | Cenajedn. | Wartos$¢ | Stawka | Wartosé 2
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia Jm. | llosé AEtto o VAT (%) | brutto Producent | handiow Prébki
a/nr
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katalogo

MAGNUM firmy BARD

wy
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11
Jednorazowe igly biopsyjne do biopsji
1. | stercza 18FR, di. 16 cm, do aparatu szt. | 100
MAGNUM firmy BARD
Jednorazowe igly biopsyjne do biopsji
2. | stercza 18FR, dt. 25 cm, do aparatu szt. | 150

RAZEM:

Pytanie 617. Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 131 poz. nr 13 oraz utworzenie odrebnego Pakietu. Wydzielenie w/w pozycji
umotliwi ztozenie ofert wigkszej liczbie oferentéw dzigki czemu Zamawiajacy uzyska znacznie korzystniejsze ceny w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 618.  Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzna za spetniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeéli wykonawca,
ktéry nie naleiy do iadnej grupy kapitatowej, przedstawi stosowne oéwiadczenie wraz z ofertg. Zgodnie z
interpretacjg przepiséw dotyczacych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzedu Zaméwien Publicznych -
»Zamawiajacy powinien przyjaé oéwiadczenie wykonawcy o braku przynaleznosci do jakiejkolwiek grupy kapitatowej
badz przynaleznosci do grupy kapitatowej zfozone wraz z oferta, w sytuacji gdy w postepowaniu zfozono jedng oferte
lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu. Oéwiadczenie o braku przynaleznoéci do grupy kapitatowej
ztoione wraz z oferta, niezaleznie od ilodci ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, réwniez
potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postepowania, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietac, ie jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania {wiaczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oéwiadczenia po stronie
Odpowiedé: Zamawiajgcy uzna za speiniony warunek, jezeli Wykonawca zlozy oéwiadczenie dotyczace grupy
kapitatowej zgodnie z zapisami rozdziatu VI.3 SIWZ, czyli w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zaméwierh publicznych.

Pytanie 619.  dot. § 7 ust 1.1 oraz ust. 1.3 wzoru umowy - Zwracamy sie z proha o zmniejszenie kar umownychz3 % na1%
Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 620.  dot. § 2 ust 6 wzoru umowy - Zwracamy sie z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o tre$c: "z zastrzezeniem ceny raigco
wysokiej, niekorespondujgcej z aktualnymi cenami rynkowymi.” Zaproponowane przez Zamawiajgcego warunki
powodujg znaczng dysproporcje w ewentualnych roszezeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia,
ze strony umowy nie bgda réwnoprawne, gdyz Zamawiajacy za nieterminowo3¢ w platnoéciach zaptaci Wykonawcy
odsetki jedynie w wysokosci ustawowej. W zwiazku z powyzszym wnosimy jak na wstepie.

Odpowiedi: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust 4 | art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych Zamawiajacy modyfikuje zapisy ogloszenia o
zaméwleniu, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przediuzajac termin:

sktadania ofert na 04.10.2019 r. (godzina 9:00),

otwarcia ofert na 04.10.2019 r. (godzina 11:00).

W zwigzku z powyiszym zmianie ulegaja:

- zapisy ogloszenia o zaméwieniu. Sprostowanie, ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji zostanie zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiajacego i w siedzible Zamawiajacego na tablicy ogtoszen.

- zapisy SIWZ wraz z Formularzem asortymentowo — cenowym - Zatacznik nr 2 do SIWZ.

W zwigzku z powyiszym zapisy SIWZ przyjmuija nastepujgce brzmienie:

»  Rozdziat XI. SIWZ:

1. Ofertg nalezy ztoiyé¢ drogq elektroniczng za pomocg dedykowanego Formularza do zloienia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego réwniez na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia 04.10.2019 r. do godziny 9:00
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2. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w dniu 04.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego: ,Poddebickie
Centrum Zdrowia"” Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddebice, Budynek Administracji, | pietro, w pokoju nr 15.

Pozostate zapisy SIWZ bez zmian.

?fjiquu

Wiceprezes zafzadu

~

lek. med, Urszula Marjasiska
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